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Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fiir ein Temperiergerat von Peter Huber Kaltemaschinenbau SE entschieden. Damit
haben Sie eine gute Wahl getroffen. Wir danken Ihnen fir lhr Vertrauen.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch. Befolgen Sie unbedingt alle
Hinweise und Sicherheitshinweise.

Gehen Sie bei Transport, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Instandsetzung, Lagerung und Ent-
sorgung nach dieser Betriebsanleitung vor.

Beim bestimmungsgemaRen Betrieb bieten wir lhnen volle Gewdhrleistung fir lhr Temperiergerat.

Im weiteren Verlauf der Betriebsanleitung werden die auf Seite 5 aufgefiihrten Modelle als Tempe-
riergerdt und Firma Peter Huber Kaltemaschinenbau SE als Firma Huber bzw. Huber bezeichnet.

Haftung fur Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen.

Die folgenden Marken und das Huber Logo sind eingetragene Marken der Peter Huber Kaltemaschinenbau SE in
Deutschland und/oder anderen Ldndern weltweit: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, Cool-
Net®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber
Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®,
Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. Die folgenden Marken sind in Deutsch-
land eingetragene Marken der DWS-Synthesetechnik: DW-Therm®, DW-Therm HT®. Die folgende Marke ist eine
eingetragene Marke der BASF SE: Glysantin®.

V2.4.0de/09.02.22//17.12 Heat Transfer Station
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Kapitel 1

1.1 Kennzeichnung / Symbole in der Betriebsanleitung
Nachfolgende Kennzeichnungen und Symbole werden in den Texten und Abbildungen verwendet.
Ubersicht | Kennzeichnung / Symbol Beschreibung
-> Verweis auf Information / Vorgehensweise.
Verweis auf ein Kapitel in der Betriebsanleitung. In der digitalen Version ist
»TEXT« .
der Text anklickbar.
STEXT< [ZAHL] Verwgls auf dl.e Anschlussskizze im Anhang. Angegeben sind die Bezeichnung
und die Suchziffer.
STEXT< [BUCHSTABE] Vgrwels auf eme‘Zelchnu.ng im gleichen Abschnitt. Angegeben sind die Be-
zeichnung und die Suchziffer.
Auflistung, 1. Ebene
- Auflistung, 2. Ebene
1.2 Angaben zur EU-Konformitatserklarung

Ce

1.3

A\ GEFAHR

A\ WARNUNG

=
w0
=

/\\VORSICHT

HINWEIS

INFORMATION

Heat Transfer Station

Die Gerate entsprechen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der
nachfolgend aufgefiihrten europaischen Richtlinien:

= Maschinenrichtlinie
= Niederspannungsrichtlinie
= EMV-Richtlinie

Sicherheit

Darstellung von Sicherheitshinweisen

Sicherheitshinweise sind durch untenstehende Piktogramm-/Signalwort-Kombinationen gekenn-
zeichnet. Das Signalwort beschreibt die Einstufung des Restrisikos bei AuRerachtlassung der Be-
triebsanleitung.

Kennzeichnet eine unmittelbar gefahrliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur
Folge haben wird.

Kennzeichnet eine allgemein gefahrliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge
haben kann.

Kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.

Kennzeichnet eine Situation, die Sachschdden zur Folge haben kann.

Kennzeichnet wichtige Hinweise und nitzliche Tipps.

V2.4.0de/09.02.22//17.12



huber

Kapitel 1 BETRIEBSANLEITUNG

A Hinweise in Verbindung mit Ex px Schrank.

®

Erklarung Sicherheits- -
hinweise und Vorge- & Fehlverhalten M?glfche Gefahrenquellen
> AUSWIRKUNG Mogliche Auswirkungen
hensweise X
> Vermeiden Vermeiden von Fehlern
» Ldésen Lésen von Probllemen
. Wissensvermittlung
Schwere des Restrisikos > Wissen
» Schritt 1
» Schritt 2 Die Vorgehensweise wird
> Schritt 3 hier Schritt fur Schritt erklart.
» Schritt 4

Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sollen Sie als Betreiber, Bediener und die Anlage
vor Schaden schitzen. Sie sollen zuerst (iber die Restrisiken durch Fehlanwendung informiert sein,
bevor Sie mit der jeweiligen Aktion beginnen.

1.3.2  Darstellung von Sicherheitszeichen am Temperiergerat

Nachfolgende Piktogramme werden als Sicherheitskennzeichen verwendet. Die Tabelle gibt einen
Uberblick iber die verwendeten Sicherheitskennzeichen.

Ubersicht | Kennzeichen Beschreibung

Gebotszeichen

- Anleitung beachten

Warnzeichen

- Allgemeines Warnzeichen
- Anleitung beachten

- Warnung vor elektrischer Spannung

- Warnung vor heiRer Oberflache

- Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

PP

1.3.3  BestimmungsgemalRer Betrieb

AGEFAHR Temperiergerat wird im explosionsgefahrdeten Bereich betrieben

TOD DURCH EXPLOSION
» Das Temperiergerat NICHT innerhalb einer ATEX-Zone aufbauen oder in Betrieb nehmen.
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Nicht bestimmungsgemaRer Betrieb
SCHWERE VERLETZUNGEN UND SACHSCHADEN

Betriebsanleitung leicht zuganglich in unmittelbarer Ndahe des Temperiergerdtes aufbewahren.
Es darf nur ausreichend qualifiziertes Bedienpersonal mit dem Temperiergerat arbeiten.

Das Bedienpersonal ist vor dem Umgang mit dem Temperiergerat zu schulen.

Kontrollieren Sie, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.
Legen Sie genaue Zustandigkeiten fir das Bedienpersonal fest.

Dem Bedienpersonal ist die persénliche Schutzausristung zur Verfligung zu stellen.

Unbedingt die betreiberseitigen Sicherheitsvorschriften zur Sicherung von Leib und Leben
sowie zur Schadensbegrenzung befolgen!

YVVVVVYYY

Anderungen am Temperiergerit durch Dritte
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

Keine technischen Anderungen am Temperiergerat durch Dritte vornehmen lassen.

Bei jeder nicht mit Huber abgestimmten Anderung verliert jede EU Konformitétserklarung des
Temperiergerates ihre Gultigkeit.

Nur von Huber geschultes Fachpersonal darf Anderungen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten
vornehmen.

Es gilt zwingend zu beachten:

Temperiergerat nur in einwandfreiem Zustand benutzen!

Inbetriebnahme und Reparaturen nur von Fachpersonal durchfiihren lassen!
Sicherheitseinrichtungen nicht tibergehen, tiberbriicken, demontieren oder abschalten!

VVVY VY VYV

Das Temperiergerat darf zu keinen anderen Zwecken verwendet werden als zur Temperierung ent-
sprechend der Betriebsanleitung.

Das Temperiergerat ist flr die industrielle Nutzung hergestellt. Mit dem Temperiergerat werden
Applikationen z.B. von Glas- oder Metallreaktoren oder andere fachgerecht zweckdienlichen Objek-
te in Laboratorien und Industrie temperiert. Durchflusskihler und Kalibrierbader sind ausschlieBlich
in Kombination mit Huber-Temperiergeraten zu verwenden. Zum Einsatz kommen fiir das Gesamt-
system geeignete Thermofluide. Die Kalte- oder Heizleistung wird an den Pumpenanschliissen, oder
- sofern vorhanden - im Temperierbad, bereitgestellt. Die technische Spezifikation entnehmen Sie
dem Datenblatt. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«. Das Temperiergerat ist entsprechend den
Handlungsanweisungen in dieser Betriebsanleitung zu installieren, einzurichten und zu betreiben.
Jede Nichtbeachtung der Betriebsanleitung gilt als nicht bestimmungsgemaRer Betrieb. Das Tempe-
riergerat entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. In
Ihrem Temperiergerat sind Sicherheitseinrichtungen eingebaut.

Vernlinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Das Temperiergerat / Zubehor ist ohne Ex px Schrank NICHT explosionsgeschiitzt ausgefiihrt und
darf NICHT innerhalb einer ATEX Zone aufgebaut oder in Betrieb genommen werden. Bei Betrieb
des Temperiergerates / Zubehdrs in Verbindung mit einem Ex px Schrank sind unbedingt die Hin-
weise im Anhang (Abschnitt ATEX Betrieb) zu beachten und Folge zu leisten. Der Anhang ist nur bei
einem Temperiergerat / Zubehor, das in Verbindung mit einem Ex px Schrank ausgeliefert wird,
vorhanden. Falls dieser Anhang fehlt, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Customer Support in
Verbindung. = Seite 84, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Die Verwendung als Medizinprodukt (z.B. in Vitro Diagnostikverfahren) oder zur direkten Lebensmit-
teltemperierung ist NICHT zulassig.

Das Temperiergerat darf zu KEINEN anderen Zwecken verwendet werden als zur Temperierung
entsprechend der Betriebsanleitung.

Der Hersteller Gbernimmt KEINE Haftung fur Schaden aufgrund technischer Verdnderungen am
Temperiergerat, unsachgemaBer Behandlung bzw. Nutzung des Temperiergerates unter AuBeracht-
lassung der Betriebsanleitung.
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Betreiber und Bedienpersonal — Pflichten und Anforderungen

Pflichten des Betreibers

Die Betriebsanleitung ist leicht zuganglich in unmittelbarer Ndhe des Temperiergerdtes aufzubewah-
ren. Es darf nur ausreichend qualifiziertes Bedienpersonal (z.B. Maschinenbediener, Chemiker, CTA,
Physiker etc.) mit dem Temperiergerét arbeiten. Das Bedienpersonal ist vor dem Umgang mit dem
Temperiergerat zu schulen. Kontrollieren Sie, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung gelesen
und verstanden hat. Genaue Zustandigkeiten fir das Bedienpersonal festlegen. Dem Bedienpersonal
ist die personliche Schutzausristung zur Verfligung zu stellen.

Der Betreiber muss unterhalb des Temperiergerates eine Tropfwanne fiir Tauwasser / Thermoflu-
id installieren.

Die Verwendung einer Auffangwanne kann von nationalem Recht fiir den Aufstellungsbereich des
Temperiergerates (inkl. Zubehdor) vorgeschrieben sein. Der Betreiber muss die fur ihn gultigen na-

14.1.1

Ubersicht

tionalen und lokalen Vorschriften prifen und anwenden.
= Das Temperiergerat erfiillt alle geltenden Sicherheitsstandards.
= |hr System, dass das Temperiergerat verwendet, muss ebenso sicher sein.

= Der Betreiber muss das System so konzipieren, dass es sicher ist.

= Huber ist fiir die Sicherheit ihres Systems nicht verantwortlich. Der Betreiber ist fir die Sicherheit
des Systems verantwortlich.

= Obwohl das von Huber gelieferte Temperiergerat alle einschlagigen Sicherheitsnormen erfiillt,
kann der Einbau in ein anderes System zu Gefahren flihren, die an der Auslegung des anderen
Systems liegen und nicht von Huber kontrolliert werden konnen

= Der Systemintegrator ist flr die Sicherheit des Gesamtsystems verantwortlich, in welches das
Temperiergerat eingebaut wird.

= Um die sichere Systeminstallation und Wartung des Temperiergerates zu erleichtern, kann der
>Hauptschalter< [36] (falls vorhanden) in der Aus-Position verriegelt werden. Der Betreiber muss
Verfahren zur Verriegelung / Kennzeichnung nach Trennung der Energiequelle entsprechend den
ortlichen Vorschriften entwickeln (z.B. CFR 1910.147 fiir die USA).

Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial

Achten Sie bei der Entsorgung auf die Einhaltung der bei Ihnen giiltigen nationalen Entsorgungsvor-
schriften. Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an einen lokalen Entsorgungsfachbetrieb.

Material/Hilfsmittel

Entsorgung/Reinigung

Verpackungsmaterial

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur eine spatere Verwendung (z. B. Trans-
port) auf.

Thermofluid

Die MalRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsda-
tenblatt des verwendeten Thermofluides.
Zur Entsorgung die Originalbehalter des Thermofluides verwenden.

Befiillzubehor z. B.
Becherglas

Reinigen Sie das Befiillzubehor zur Wiederverwendung. Achten Sie darauf, dass die
verwendeten Hilfs- und Reinigungsmittel fachgerecht entsorgt werden.

Hilfsmittel z. B. Tlcher,
Putzlappen

Hilfsmittel, die verwendet wurden um verschittetes Thermofluid aufzunehmen,
missen wie das Thermofluid entsorgt werden.

Fir die Reinigung verwendete Hilfsmittel missen, je nach verwendetem Reini-
gungsmittel, entsorgt werden.

Reinigungsmittel z. B.
Edelstahlreiniger, Fein-
waschmittel

Die MaRRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsda-
tenblatt des verwendeten Reinigungsmittels.

Zur Entsorgung von groBeren Mengen die Originalbehélter des Reinigungsmittels
verwenden.

Verbrauchsmaterial z. B.
Luftfiltermatten, Tem-
perierschlduche

Die MalRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Datenblatt des
verwendeten Verbrauchsmaterials.
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Anforderungen an das Bedienpersonal

Am Temperiergerat darf nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal arbeiten, das vom Betreiber
dazu beauftragt und eingewiesen wurde. Das Mindestalter fir Bediener betragt 18 Jahre. Unter 18-
Jahrige dirfen nur unter Aufsicht einer qualifizierten Fachkraft das Temperiergerat bedienen. Der
Bediener ist im Arbeitsbereich Dritten gegeniiber verantwortlich.

Pflichten des Bedienpersonals

Vor dem Umgang mit dem Temperiergerat die Betriebsanleitung sorgféltig lesen. Bitte beachten Sie
unbedingt die Sicherheitsvorschriften. Beim Umgang mit dem Temperiergerat die personliche
Schutzausristung (z. B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, rutschfestes Schuhwerk) tragen.

Allgemeine Informationen

Beschreibung des Arbeitsplatzes

Der Arbeitsplatz befindet sich am Bedienfeld vor dem Temperiergerat. Der Arbeitsplatz wird be-
stimmt durch die kundenseitig angeschlossene Peripherie. Er ist dementsprechend vom Betreiber
sicher zu gestalten. Die Gestaltung des Arbeitsplatzes richtet sich auch nach den zutreffenden Forde-
rungen der BetrSichV und der Risikobeurteilung des Arbeitsplatzes.

Sicherheitseinrichtungen nach DIN 12876

Die Klassenbezeichnung fiir Ihr Temperiergerat entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Anhang.

Klasseneinteilung von

Klassenbezeichnung | Temperierfliissigkeit Technische Anforderung Kennzeichnung

Laborthermostaten
und Laborb&dern

| Nichtbrennbar 2 Uberhitzungsschutz © NFL
Il Brennbar ? Einstellbarer Uberhitzungsschutz FL
" Brennbar Einstellbarer Ubertemperaturschutz und FL

zusatzlicher Unterniveauschutz

2 |In der Regel Wasser; andere Fliissigkeiten nur, wenn sie auch im Temperaturbereich eines Einzelfehlerfalles
nicht brennbar sind.

b Die Temperierfliissigkeiten miissen einen Brennpunkt von > 65 °C haben.

9 Der Uberhitzungsschutz kann z. B. durch einen geeigneten Fiillstandssensor oder durch eine geeignete Tempe-
raturbegrenzungseinrichtung erreicht werden.

9 Optional nach Wahl des Herstellers.

Ubersicht der Tempe-
raturgrenzen

Heat Transfer Station

C [Maximale Arbeitstemperatur]
Hochstmogliche Temperatur des Temperiergerates.
[Ubertemperaturgrenzwert]
25 K unter Brennpunkt des Thermofluids.
[Maximaler Sollwert]
Vom Benutzer eingestelle Obergrenze der Temperierung.
=_J
=

[Sollwert]

Kann nur im festgelegten Bereich (zwischen
maximalem/minimalen Sollwert) eingestellt werden.

[Minimaler Sollwert]
Vom Benutzer eingestelle Untergrenze der Temperierung.

[Minimale Arbeitstemperatur]
Tiefstmogliche Temperatur des Temperiergerates.
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Elektronischer Unterniveau- und Ubertemperaturschutz in Kombination

Dieses Temperiergerat wurde mit einem elektronischen Ubertemperaturschutz und Unterniveau-
schutz ausgestattet. An Stelle eines mechanischen Schwimmerschalters werden Temperatursenso-
ren an der Oberfliche der Heizwendeln eingesetzt, die eine Ubertemperatur an dieser potentiellen
Ziundquelle iberwachen und dafiir sorgen, dass der Regler die Heizwendeltemperaturen unterhalb
der kritischen Temperatur (Brennpunkt des Thermofluides) abregelt. Auf dem >Touchscreen< [88]
wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Es wird kein mechanisches Werkzeug mehr fiir die Einstellung der Auslésewerte des Ubertempera-
turschutzes benétigt. An diese Stelle tritt ein softwaretechnisches Werkzeug. Eine Einstellung des
Grenzwertes des Ubertemperaturschutzes kann dabei nur durchgefiihrt werden, wenn ein vom
»Pilot ONE“ zuvor zufillig ausgegebener Code richtig eingegeben wird. Dadurch wird, wie beim
mechanischen Werkzeug, eine unbeabsichtigte Einstellung vermieden.

Unterniveauschutz

Der Unterniveauschutz erfolgt tGiber einen Drucksensor im Fluidkreislauf. Die Pumpe sorgt zusammen
mit dem Thermofluid fir den erforderlichen Druck am Drucksensor. Durch Luft im System (Fillstand
zu gering, ungeniigend entllftet) unterschreitet der Druck den vorgegebenen Wert am Drucksensor.
Temperierung und Umwalzung werden unterbrochen.

Ubertemperaturschutz (bei Temperiergeraten mit Heizung)

Es wird kein mechanisches Werkzeug mehr fiir die Einstellung der Auslésewerte des Ubertempera-
turschutzes benétigt. An diese Stelle tritt ein softwaretechnisches Werkzeug. Eine Einstellung des
Grenzwertes des Ubertemperaturschutzes kann dabei nur durchgefiihrt werden, wenn ein vom
,Pilot ONE” zuvor zuféllig ausgegebener Code richtig eingegeben wird. Dadurch wird, wie beim
mechanischen Werkzeug, eine unbeabsichtigte Einstellung vermieden.

Prozesssicherheit

Hintergrund dieser Ubertemperaturbetriebsart ist der Wunsch nach erweitertem Schutz des Bedie-
ners sowie der Anlage. In klassischen Schutzeinrichtungen wird bisher bei Erreichen des Ubertempe-
raturschutz-Ausldsewerts allpolig abgeschaltet. Da der Ubertemperaturschutz-Ausldsewert in der
Regel oberhalb des Regelsollwerts eingestellt ist, bedeutet dies unter Umstdnden, dass mehr Warme
in den Prozess gebracht (z. B. Exothermie) wird als eine vorhandene Kaltemaschine zu kihlen ver-
mag. Durch Abschalten des Temperiergerates wird die einzige Moglichkeit, dem Prozess Warme zu
entziehen, eliminiert. Somit konnte die Temperatur weiter ansteigen und ggf. Anlagenteile auf unzu-
lassig hohe Temperaturen bringen, die z. B. durch Bersten des Materials bzw. Phaseniibergdnge vom
flissigen in den gasformigen Zustand Gefahr fiir Leib und Leben bewirken kdnnten. Bei der Betriebs-
art Prozesssicherheit wird das Erreichen des Auslésewerts am Ubertemperaturschutz vom Regler
erkannt, der dann die Kuihlung freigibt. Selbst wenn die Temperatur weiter ansteigt, wird die Kalte-
maschine ihre maximale Kalteleistung dazu nutzen, das weitere Aufheizen so gering wie moglich zu
halten. Beachten Sie unbedingt: > Ab Seite 43, Abschnitt »Ubertemperaturschutz (UT) einstellenc.

Weitere Schutzeinrichtungen

Notfallplan — Stromnetz-Zufuhr unterbrechen!

Mit welchem Schaltertyp oder Schalterkombination Ihr Temperiergerat ausgeriistet ist, entneh-
men Sie bitte der Anschlussskizze. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

Temperiergerite mit >Hauptschalter< [36] (rot/gelb oder grau): Stellen Sie den >Hauptschal-
ter< [36] auf ,0“.

Temperiergerite mit >Hauptschalter< [36] (rot/gelb) und zusitzlichem >Gerateschalter< [37]
(grau): Stellen Sie den >Hauptschalter< [36] auf ,0“. Stellen Sie danach den >Gerateschalter< [37]
auf ,0“.

Temperiergerite mit >Hauptschalter< [36] (grau) und >Not-Aus-Schalter< [70] (rot/gelb): Betati-
gen Sie den >Not-Aus-Schalter< [70]. Stellen Sie danach den >Hauptschalter< [36] auf ,,0“.

Temperiergerate mit >Netzschalter< [37]: Stromversorgung durch eine Steckdose: Trennen Sie das
Temperiergerat vom Stromnetz. Stellen Sie danach den >Netzschalter< [37] auf ,,0". Stromversor-
gung durch Festverdrahtung: Unterbrechen Sie die Stromnetz-Zufuhr durch die gebdudeseitige
Trennvorrichtung. Stellen Sie danach den >Netzschalter< [37] auf ,,0“.

Temperiergerate ohne Schalter oder im Umgehause: Anschluss durch Steckdose: Trennen Sie das
Temperiergerat vom Stromnetz. Anschluss durch Festverdrahtung: Unterbrechen Sie die Strom-
netz-Zufuhr durch die gebaudeseitige Trennvorrichtung!

V2.4.0de/09.02.22//17.12 Heat Transfer Station



huber

BETRIEBSANLEITUNG

1.53.1

1.5.3.2

1533

1.6

Beispiel: Luft- und
Wasserkiihlung

Kapitel 1

Stromunterbrechung

Nach einem Stromnetz-Ausfall (oder beim Einschalten des Temperiergerates) kann unter dieser
Funktion bestimmt werden, wie sich das Temperiergerat verhalten soll. Dieses Verhalten kann Gber
den ,,Pilot ONE” bestimmt werden.

AUS/Standby (Standardeinstellung)

Die Temperierung wird nach dem Einschalten des Temperiergerates erst durch manuelle Eingabe gestartet.
EIN/Temperierung aktiv

Die Temperierung wird nach dem Einschalten des Temperiergerates immer gestartet. Fiir einige Sekunden
wird eine INFO eingeblendet. Hierdurch besteht die Méglichkeit, den automatischen Start zu unterdriicken.
Netzausfallautomatik

Falls die Temperierung bei einem Stromnetz-Ausfall aktiv war, wird sie nach dem Stromnetz-Ausfall
automatisch fortgesetzt.

Alarmfunktionen

Ein Alarm ist ein Anlagenzustand, der ungiinstige Prozessbedingungen meldet. Das Temperiergerat kann so
programmiert werden, dass der Anlagenbetreuer beim Uberschreiten bestimmter Grenzwerte alarmiert wird.

Das Verhalten des Temperiergerates bei einem Alarm kann bestimmt werden. Mégliche Reaktionen
sind: Temperierung abschalten oder auf einen sicheren Sollwert (2. Sollwert) temperieren.

Warnmeldungen

Warnmeldungen beinhalten eine Meldung Uber eine UnregelmaRigkeit des Temperiergerates. Diese
Meldungen fiihren zu keinen weiteren Konsequenzen. Der Anlagenbetreuer wertet die Relevanz der
Meldung aus und leitet ggf. Schritte ein.

Beispielhafte Darstellungen der Kiihlvarianten

Luftkihlung: Luftein-
lass

Frischluftzufuhr Frischluftzufuhr Frischluftzufuhr
oder oder

von unten von unten von vorne

Heat Transfer Station
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Wasserkiihlung:
Wasseranschluss

Iy,
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K,
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QSXQrQin v
Ran
g

1.6.1  Auswirkung bei unzureichender Energieabfiihrung

Raumluft/Kiihlwasser

Auswirkungen durch z. B. Verschmutzungen der Verflissigerlamellen, zu geringer Abstand vom
Temperiergerat zur Wand/Wannenwand, zu warme Raumluft/Kiihlwasser, zu geringer Kiihlwasser-
Differenzdruck, Hutsiebverschmutzung: Das Kaltemittel im Kaltemittelkreislauf kann die eingebrach-
te Energie nicht mehr im vollen Umfang an die Raumluft/Kiihlwasser abgeben. Somit steht nicht
ausreichend verflUssigtes Kaltemittel zur Verfligung, die Kondensationstemperatur und die Energie-
aufnahme steigen.

Kaltemittelkreislauf

Auswirkungen von einer unzureichenden Kaltemittelmenge/steigende Kondensationstemperatur:
Am Verdampfer steht nicht mehr die ganze Kalteleistung aus dem Kaltemittelkreislauf zur Verfii-
gung. Dies bedeutet eine verringerte Energielibertragung aus dem Thermofluidkreislauf.

Thermofluidkreislauf
Auswirkung von unzureichender Energieabgabe aus dem Thermofluid: Das Thermofluid kann nur
noch eingeschrankt die Energie aus Ihrer Applikation abfiihren.

Applikation
Auswirkungen von unzureichender Energieabgabe aus der Applikation: Die in lhrer Applikation ent-
stehende Energie (Exothermie) kann nicht mehr im vollen Umfang abgefihrt werden.

Temperiergerat

Flr die optimale Leistungsanpassung wird im Temperiergerat ein elektronisch gesteuertes Expansi-
onsventil verwendet. Innerhalb des Bereiches der zugelassenen Umgebungstemperatur stellt das
Expansionsventil immer die maximal mogliche Kalteleistung zur Verfligung. Beim Erreichen des
oberen Bereiches (maximal zuldssigen Umgebungstemperatur) schaltet das Temperiergerat ab.
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Innerbetrieblicher Transport

HINWEIS

Temperiergerat wird liegend transportiert
SACHSCHADEN AM KOMPRESSOR
» Temperiergerat nur stehend transportieren.

HINWEIS

Befiilltes Temperiergerat wird transportiert
SACHSCHADEN DURCH UBERLAUFENDES THERMOFLUID
> Nur entleertes Temperiergerat transportieren.

2.1.1

2.1.1.1

HINWEIS

= Falls vorhanden, fiir den Transport des Temperiergerites, die Osen auf der Oberseite verwenden.
= FuUr den Transport ein Flurférderzeug verwenden.

= Erst am Aufstellungsort das Verpackungsmaterial (z. B. Palette) entfernen.

= Das Temperiergerat vor Transportschdden schiitzen.

= Das Temperiergerat nicht alleine und nicht ohne Hilfsmittel transportieren.

= Die Tragfahigkeit des Transportweges und Aufstellungsort priifen.

Heben und transportieren des Temperiergerates

Temperiergerat mit Transportosen

Das Temperiergerat wird an den Transportésen ohne Lastaufnahmemittel angehoben
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

> Fir das Anheben und Transportieren des Temperiergerates ein Lastaufnahmemittel verwenden.

> Die Transportosen sind nur flr eine Belastung ohne Neigungswinkel (0°) ausgelegt.

» Das verwendete Lastaufnahmemittel muss ausreichend dimensioniert sein. Die MaRe und das
Gewicht des Temperiergerates miissen bericksichtigt werden.

Beispiel: Transport-
6sen (rund, eckig und
versenkt (v.l.n.r))

N
\

[ >

Heat Transfer Station

= Das Temperiergerat an den Transportdsen nicht alleine und ohne Hilfsmittel heben und transportieren.

= Das Temperiergerat an den Transportdsen nur mit einem Kran oder Flurférderzeug heben und trans-
portieren.

= Der Kran bzw. das Flurférderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des
Temperiergerates entspricht. Das Gewicht des Temperiergerdtes entnehmen Sie dem Datenblatt.
- Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

= Falls die StellfiiRe fur den Versand demontiert wurden: Das Temperiergerat erst dann absenken,
wenn alle StellfiiBe montiert wurden. - Seite 21, Abschnitt »StellfiiBe montieren/demontieren«.
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2.1.1.2

Beispiel: Auflagepunk-
te fur Staplerarme bei
Standmodellen ab
einer bestimmten
BaugroRRe. Die genaue
Position entnehmen
Sie der Anschlussskizze
im Anhang.

2.1.2

A\ WARNUNG

Beispiel: StellfiRe
installieren

INFORMATION

2.1.3

2.13.1
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Temperiergerat ohne Transportésen

=

bober

z e

[l

= Das Temperiergerat nicht alleine und ohne Hilfsmittel heben und transportieren.
= Das Temperiergerat nur mit einem Flurférderzeug heben und transportieren.

= Das Flurférderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des Temperiergera-
tes entspricht. Das Gewicht des Temperiergerates entnehmen Sie dem Datenblatt. > Ab Seite 85,
Abschnitt »Anhang«.

= Falls die StellfiiRe fiir den Versand demontiert wurden: Das Temperiergerat erst dann absenken,
wenn alle StellfiRe montiert wurden. - Seite 21, Abschnitt »StellfiiBe montieren/demontieren«.

StellfiiRe montieren/demontieren

Nur giiltig, falls die StellfiiBe fiir den Versand demontiert wurden.

Das Temperiergerat wird nicht gesichert gegen Verrutschen und/oder Absenken
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH QUETSCHUNGEN

» Sichern Sie das Temperiergerat vor Verrutschen und/oder Absenken bevor die StellfiiRe mon-
tiert werden.
» Stellen oder legen Sie sich fiir die Montage nicht unter das Temperiergerat.

Fur den Versand des Temperiergerédtes wurden die StellfiiRe demontiert. Vor dem Abstellen /
Positionieren des Temperiergerates mussen alle StellfiiRe montiert werden. Wird das Temperier-
gerdt erneuten versendet: Vor dem Verpacken alle StellfiRe demontieren.

= Die StellfiiRe kdnnen nur montiert werden, wahrend das Temperiergerat angehoben wird.
= Sichern Sie das Temperiergerat vor einem Verrutschen und/oder Absenken.

= Wihrend der Montage der StellfiiRe nicht unter dem Temperiergerat stehen oder liegen.
= Das Temperiergerat erst dann absenken, wenn alle StellfliiRe montiert wurden.

Positionieren des Temperiergerates

Temperiergerat mit Rollen

= Die Rollen nicht fiir den Transport zum Aufstellungsort verwenden. - Seite 20, Abschnitt »Heben
und transportieren des Temperiergerates«.

= Die Rollen nur zur Positionierung am Aufstellungsort verwenden.

= Das Temperiergerat darf auf den Rollen nur bewegt werden wenn die Flache eben, ohne Gefille,
rutschfest und tragfahig ist.

= Das Temperiergerat nicht alleine bewegen.
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Zum Bewegen des Temperiergerates auf den Rollen sind mindestens 2 Personen erforderlich.
Betragt das Gesamtgewicht des Temperiergerates tiber 1,5 Tonnen, sind zum Bewegen des Tem-
periergerates auf den Rollen mindestens 5 Personen erforderlich.

Bevor das Temperiergerat in Betrieb genommen wird miissen die Feststellbremsen an den Rollen
aktiviert werden.

Temperiergerat ohne Rollen

Zum Positionieren des Temperiergerates muss ein Flurférderzeug verwendet werden.
Das Temperiergerat nicht alleine bewegen.
Zum Bewegen des Temperiergerates sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Das Flurforderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des Temperiergera-
tes entspricht. Das Gewicht des Temperiergerdtes entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 85,
Abschnitt »Anhang«.

Auspacken

Inbetriebnahme eines beschadigten Temperiergerates
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Nehmen Sie ein beschadigtes Temperiergerét nicht in Betrieb.
» Nehmen Sie Kontakt mit dem Customer Support auf. - Seite 84, Abschnitt »Kontaktdaten«.

YV VV V¥V

Achten Sie auf eine Beschadigung der Verpackung. Eine Beschadigung kann auf einen Sachscha-
den am Temperiergerdt hinweisen.

Priifen Sie beim Auspacken das Temperiergerat auf eventuelle Transportschaden.

Wenden Sie sich fir die Regulierung der Anspriiche ausschlieBlich an das Transportunterneh-
men.

Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterial. - Seite 15, Abschnitt
»Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Umgebungsbedingungen

Ungeeignete Umgebungsbedingungen / ungeeignete Aufstellung
SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH QUETSCHUNGEN
> Alle Vorgaben einhalten! - Seite 22, Abschnitt »Umgebungsbedingungen« und - Seite 24,

Abschnitt »Aufstellungsbedingungen«.

Sorgen Sie dafiir, dass am Standort genligend Frischluft fiir die Umwalzpumpe und die Kompresso-
ren zur Verfligung steht. Die warme Abluft muss ungehindert nach oben entweichen konnen.

Standmodelle
Entnehmen Sie die Anschlussdaten dem Datenblatt. - Ab Seite 85 im Abschnitt »Anhang«.

Die Verwendung des Temperiergerates ist nur unter normalen Umgebungsbedingungen gemaR der
aktuell gliltigen DIN EN 61010-1 zulassig.

Verwendung nur in Innenrdaumen. Die Beleuchtungsstarke soll mindestens 300 Ix betragen.
Aufstellungshohe bis zu 2.000 Meter Giber dem Meeresspiegel.

Wand- und Deckenabstand fiir ausreichenden Luftaustausch einhalten (Abfuhr von Abwarme,
Zufuhr von Frischluft fur das Temperiergerat und Arbeitsraum). Bei luftgekiihltem Temperiergerat
fir ausreichend Bodenfreiheit sorgen. Dieses Temperiergerat nicht im Karton oder zu kleiner
Wanne betreiben, ansonsten wird der Luftaustausch blockiert.

Die Werte fir die Umgebungstemperatur entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt; die
Einhaltung der Umgebungsbedingungen ist fiir einen fehlerfreien Betrieb zwingend notwendig.

Relative Luftfeuchte maximal 80 % bis 32 °C und bis 40 °C linear auf 50 % abnehmend.
Kurze Entfernung zu Versorgungsanschliissen.
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= Das Temperiergerat darf nicht so aufgestellt sein, dass der Zugang zur Trenneinrichtung (zum
Stromnetz) erschwert oder gar behindert wird.
* Die GroRRe der Netzspannungsschwankungen entnehmen Sie dem Datenblatt. > Ab Seite 85,
Abschnitt »Anhang«.
= Transiente Uberspannungen, wie sie iiblicherweise im Stromversorgungssystem auftreten.
* Installationsklasse 3
= Zutreffender Verschmutzungsgrad: 2.
= Uberspannungskategorie II.
Bitte beachten: = Seite 18, Abschnitt »Beispielhafte Darstellungen der Kiihlvarianten«.
Wandabsténde Abstand in cm
Luftkithlung Wasserkiihlung
R
[C]i i [D]] [E]
Seite - [
[A2]
B 7 |w© o] [E] B @l GE
[A1] Oben Luftauslass oben: freistehend -
[A2] Oben unterbaufihig unterbaufihig
[B] Links mind. 20 mind. 10
[C] Rechts mind. 20 mind. 10
[D] vorne mind. 20 mind. 10
[E] Hinten mind. 20 mind. 20
Abstand in cm (beim Betrieb in einer Wanne)

Luftkithlung Wasserkiihlung
Seite
[A1] Oben Luftauslass oben: freistehend -
[A2] Oben unterbaufihig unterbaufihig
[B] Links mind. 20 mind. 20
[C] Rechts mind. 20 mind. 20
[D] vorne mind. 20 mind. 20
[E] Hinten mind. 20 mind. 20
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EMV-spezifische Hinweise

Verbindungsleitungen allgemein

Voraussetzungen fiir einen stérungsfreien Betrieb der Temperiergerate inkl. deren Verbindungen
mit externen Applikationen: Die Installation und Verdrahtung mussen fachgerecht ausgefiihrt
werden. Betroffene Themen: , Elektrische Sicherheit” und ,,EMV-gerechte Verdrahtung”.

Leitungslangen

Bei flexibler/fester Leitungsverlegung Giber 3 Meter muss unter anderem Folgendes beachtet
werden:

- Potenzialausgleich, Erdung (siehe hierzu auch das technische Merkblatt , Elektromagnetische
Vertraglichkeit EMV*)

- Einhaltung des ,, duReren” und/oder ,inneren” Blitz-/Uberspannungsschutzes.

- Konstruktive SchutzmaRnahmen, fachgerechte Leitungsauswahl (UV-Bestandigkeit, Stahlrohr-
schutz etc.)

Achtung:

Der Betreiber ist hier fir die Einhaltung der nationalen/internationalen Richtlinien und Gesetze
verantwortlich. Dies schlief§t auch die gesetzlich bzw. normativ geforderte Priifung der Installati-
on/Verdrahtung ein.

Dieses Gerat ist zum Betrieb in der ,,industriellen elektromagnetischen Umgebung” geeignet. Es
erfillt die ,,Storfestigkeitsanforderungen” der aktuell giiltigen EN61326-1, welche fiir diese Umge-
bung gefordert sind.

Weiter erfiillt es auch die ,,Storaussendungsanforderungen” fiir diese Umgebung. Es ist gemal der
aktuell gliltigen EN55011, ein Gerat der Gruppe 1 und Klasse A.

Die Gruppe 1 sagt aus, dass Hochfrequenz (HF) lediglich zur Funktion des Gerates genutzt wird. Die
Klasse A bestimmt die einzuhaltenden Stéraussendungsgrenzwerte.

Aufstellungsbedingungen

Temperiergerat wird auf die Stromnetz-Leitung gestellt
TOD DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG DURCH BESCHADIGUNG DER STROMNETZ-LEITUNG
» Temperiergerat nicht auf die Stromnetz-Leitung stellen.

Betrieb von Temperiergeraten mit Rollen ohne aktivierte Bremsen
QUETSCHEN DER GLIEDMASSEN
» Bremsen an den Rollen aktivieren.

* Das Temperiergerdt beim Wechsel von einer kalten Umgebung in eine warme (oder umgekehrt)
ca. 2 Stunden akklimatisieren lassen. Vorher das Temperiergerat nicht einschalten!

= Senkrecht, standfest und kippsicher aufstellen.

= Verwenden Sie einen nicht brennbaren, dichten Untergrund.

= Umgebung sauber halten: Rutsch- und Kippgefahr vorbeugen.

= Falls Rader vorhanden sind, miissen diese nach der Aufstellung arretiert werden!

= Verschuttetes/ausgelaufenes Thermofluid muss sofort entfernt werden. Beachten Sie die fachge-
rechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsor-
gung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

= Achten Sie auf die Bodenbelastbarkeit bei GroRgeraten.
= Die Umgebungsbedingungen beachten.
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Empfohlene Temperier- und Kiihlwasserschlauche

Verwendung von ungeeigneten/defekten Schlduchen und/oder Schlauchverbindungen
VERLETZUNGEN

Thermofluid

Fachgerechte Schlduche und/oder Schlauchverbindungen benutzen.

In regelmaRigen Abstdanden die Dichtheit und die Qualitat der Schlauche und Schlauchverbin-
dungen Uberprifen und bei Bedarf geeignete MalRnahmen (Ersatz) ergreifen.
Temperierschlduche gegen Beriihrung/mechanische Belastung isolieren bzw. sichern.
Kithlwasser

Fiir erhohte Sicherheitsanforderungen miissen Panzerschlauche verwendet werden.

Auch bei kiirzeren Stillstdnden (z. B. Gber Nacht) die Kiihlwasserzufuhr zum Temperiergerat schlieRen.

VVVYV VYVV

HeiBes oder kaltes Thermofluid und Oberflichen
VERBRENNUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Direkten Kontakt mit dem Thermofluid oder den Oberflachen vermeiden.
» Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestdndige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Unkontrollierte Eisbildung an den Anschliissen und Schlauchen des Thermofluidkreislaufes
RUTSCH- UND KIPPGEFAHR

» Wird im Minusbereich temperiert, bildet sich an den Schlduchen und Anschliissen des Thermo-
fluidkreislaufes Eis. Dies geschieht durch kondensieren und gefrieren der Luftfeuchtigkeit.

» Kontrollieren Sie die Starke der Eisbildung. Wird die Eisbildung zu groR, erhoht dies die Kippge-
fahr des Temperiergerates. Sichern Sie in diesem Fall das Temperiergerat vor dem Kippen.

» Kontrollieren Sie unterhalb der Eisbildung den Boden auf Tauwasser. Fangen Sie das Tauwasser
mit einem geeigneten Behalter auf oder entfernen Sie es regelmaRig und grindlich. Somit ver-
hindern Sie die Rutschgefahr durch das Tauwasser.

Verwenden Sie zum Anschluss von Applikationen nur Temperierschlduche, die mit dem verwende-
ten Thermofluid kompatibel sind. Achten Sie bei der Auswahl von Temperierschlduchen auch auf
den Temperaturbereich, in dem die Schlauche verwendet werden sollen.

= Wir empfehlen lhnen zur Verwendung mit Ihnrem Temperiergerat ausschlielich temperaturisolierte
Temperierschlauche. Fir die Isolierung der Anschlussarmaturen ist der Betreiber verantwortlich.

= Zum Anschluss an die Kiihlwasserversorgung empfehlen wir ausschlieBlich Panzerschlduche.
Kihlwasser- und isolierte Temperierschlauche finden Sie im Huber-Katalog unter Zubehor.

Schliisselweiten und Drehmomente

Beachten Sie die Schliisselweiten, die sich fiir den Pumpenanschluss am Temperiergerat ergeben. Nachfolgende
Tabelle fiihrt die Pumpenanschliisse und die sich daraus ergebenden Schliisselweiten, sowie die Drehmoment-
werte, auf. Ein Dichtheitstest muss anschliefend immer durchgefiihrt und die Verbindungen bei Bedarf nachge-
zogen werden. Die Werte der maximalen Drehmomente (siehe Tabelle) diirfen nicht Giberschritten werden.

Anschluss Schliisselweite Schliisselweite Empfohlene Dreh- Maximale Dreh-
Uberwurfmutter Anschlussstutzen momente in Nm momente in Nm
M16x1 19 17 20 24
M24x1,5 27 27 47 56
36 32 79 93
M30x1,5
36 36 79 93
M38x1,5 46 46 130 153

Passen Sie das Drehmoment an das Material der verwendeten Flachdichtung an. Ziehen
Sie den Temperierschlauch zuerst handfest an.
Bei Verwendung von Adaptersticken darf beim Anschluss eines Temperierschlauches das
G-Gewinde am Pumpenanschluss nicht Gberdreht werden. Sichern Sie beim AnschlieRen
eines Temperierschlauches an das Adapterstiick das G-Gewinde vor dem Uberdrehen.

G-Gewinde (flach-
dichtend)

Heat Transfer Station
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2.7 Temperiergerate mit Wasserkiihlung

&‘”‘-& 1)\ [el  Offene, elektrische Leitungen unterhalb des Temperiergerétes bei einer Unterschreitung des Taupunktes
TOD DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG DURCH WASSEREINTRITT IN DIE ELEKTROLEITUNG

> Bei einer Unterschreitung des Taupunktes kann es zu einer Kondensation im Temperiergerat und an
den Kihlwasseranschliissen kommen. Die Kondensation entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit an den
kiihlwasserfiihrenden Bauteilen. Hierbei tritt das Kondenswasser unterhalb des Temperiergerates aus.

> Elektrische Leitungen direkt unterhalb des Temperiergerates mussen vor einem FlUssigkeitsein-
tritt geschiitzt werden.

&VORSICHT Verwendung von ungeeigneten/defekten Schlduchen und/oder Schlauchverbindungen
VERLETZUNGEN

Thermofluid

Fachgerechte Schlduche und/oder Schlauchverbindungen benutzen.

In regelmaRigen Abstanden die Dichtheit und die Qualitat der Schlauche und Schlauchverbin-
dungen uberprifen und bei Bedarf geeignete MaRnahmen (Ersatz) ergreifen.
Temperierschlduche gegen Beriihrung/mechanische Belastung isolieren bzw. sichern.
Kiihlwasser

Fir erhohte Sicherheitsanforderungen miissen Panzerschlauche verwendet werden.

Auch bei kiirzeren Stillstdnden (z. B. Gber Nacht) die Kiihlwasserzufuhr zum Temperiergerat schlieRen.

HINWEIS Kein Schutz vor Korrosion

SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

» Der Zusatz von Korrosionsschutzmitteln ist zwingend, wenn der Wasserkreislauf durch Salzein-
trag (Chloride, Bromide) belastet wird.

» Die Bestandigkeit der im Kiihlwasserkreislauf eingesetzten Materialien mit dem Kiihlwasser
muss sichergestellt werden. Die eingesetzten Materialien entnehmen Sie dem Datenblatt.
- Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

» Erhalten Sie sich durch geeignete MaBnahmen den Garantieanspruch.

» Informationen zum Thema Wasserqualitat finden Sie unter www.huber-online.com.

VVVYVY VYVV

HINWEIS Verwendung von ungefiltertem Fluss-/Seewasser oder Meerwasser fiir die Wasserkiihlung
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT
Ungefiltertes Fluss-/Seewasser ist wegen seiner Verunreinigung zur Wasserkihlung nicht geeignet.
Nur Stadtwasser oder gefiltertes Fluss-/Seewasser fiir die Wasserktihlung verwenden.

Meerwasser darf fur die Wasserkiihlung nicht verwendet werden.
Informationen zum Thema Wasserqualitat finden Sie unter www.huber-online.com.

VYVVYVY

Anschlussschema ! !
[¢] ‘
w\//w

Wasserzulauf Wasserablauf Entleerung/
Wasser

Hutsieb installieren /‘
(nur Tischmodelle) Q)
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Vorbereitung fiir Temperiergerate mit Wasserkiihlung:

Um den Kiihlwasserverbrauch zu minimieren, wird in Huber Temperiergeraten mit Wasserkihlung ein
Kihlwasserregler eingesetzt. Dieser lasst nur so viel Kiihlwasser flieRen wie die aktuelle Lastsituation des
Temperiergerates benotigt. Wenn wenig Kalteleistung abgerufen wird, wird auch wenig Kiihlwasser
verbraucht. Im abgeschalteten Zustand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kiihlwasser flieRt. Auch
bei kiirzeren Stillstanden (z. B. Gber Nacht) die Kiihlwasserzufuhr zum Temperiergerét schlieRen.

Verwendung von Trinkwasser fiir die Wasserkiihlung: Ein Riickfluss aus der Kiihlwasserleitung in die
Trinkwasserversorgung muss gebaudeseitig verhindert werden. Der Betreiber muss die fir ihn giltigen
nationalen und lokalen Vorschriften prifen und anwenden.

Der Betreiber muss bei einer AulRenaufstellung dafiir sorgen, dass die Kiihlwasserzu- und Kiihlwasser-
rlckleitung frostfrei verlegt wird. Die Kiihlwassertemperatur darf 3 °C nicht unterschreiten. Bei Umge-
bungstemperatur unterhalb 3 °C muss die Kiihlwasserversorgung beheizt werden.

Die minimale Druckdifferenz im Kiihlwasserkreis und die empfohlene Kiihlwassereintrittstemperatur
entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

Beachten Sie die Anschlussskizze. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

VerschlieRen Sie (falls vorhanden) die >Kuihlwasserentleerung< [15].

Verbinden Sie den >Kuihlwasserausgang< [14] mit dem Wasserricklauf. Eine Dichtung muss
hierfiir verwendet werden.

Setzen Sie das Hutsieb (Schmutzfanger) in den >Kiihlwassereingang< [13] ein.

Verbinden Sie den >Kuihlwassereingang< [13] mit der Wasserzuleitung. Eine Dichtung muss
hierfiir verwendet werden.

VV VY

Undichte Kiihlwasserverbindungen
SACHSCHADEN DURCH UBERFLUTUNG DER RAUME

» Offnen Sie langsam die geb3udeseitigen Absperrventile in der Kithlwasserzu- und Kiihlwasser-
rickleitung.

» Bei Wasseraustritt aus den Kiihlwasserverbindungen: Die Kiihlwasserzu- und Kihlwasserrtick-
leitung sofort verschlieRen.

» Sorgen Sie fir dichte Kiihlwasserverbindungen.

» Offnen Sie die Absperrventile der Wasserzuleitung am Temperiergerit (falls vorhanden) und auf
der Gebdudeseite.
> Kontrollieren Sie die Anschliisse auf Dichtheit.

Betriebsvorbereitung

Ventile 6ffnen/schliefRen

2.

CIRE

Ventile 6ffnen:

Ventile durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn 6ffnen (um 90° bis zum Anschlag nach links drehen).
Ventile schliefen:

Ventile durch Drehen im Uhrzeigersinn schlieRen (um 90° bis zum Anschlag nach rechts drehen).

» Uberpriifen Sie alle Ventile, ob diese geschlossen sind.
» SchlieRen Sie alle Ventile durch Drehen im Uhrzeigersinn (um 90° bis zum Anschlag nach rechts drehen).
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Auffangbehalter installieren

» Montieren Sie am >Uberlauf< [12] am Temperiergerit (falls vorhanden) einen geeigneten
Schlauch. Dieser muss mit dem Thermofluid und der Temperatur vertraglich sein.
» Stecken Sie das andere Ende des Schlauches in einen geeigneten Auffangbehilter.

Anschluss der Funktionserde

> Verbinden Sie, falls benoétigt, den >Funktionserdeanschluss< [87] am Temperiergerat mit dem
gebdudeseitigen Erdungspunkt. Verwenden Sie hierzu ein Masseband. Die genaue Position und
die GewindegrofRe entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

Extern geschlossene Applikation anschlieRen

Beachten Sie die Anschlussskizze. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

Anschluss einer extern geschlossenen Applikation

Uberdruck in der Applikation (z.B. > 0,5 bar (ii) bei Glasapparaturen)
SACHSCHADEN AN DER APPLIKATION

Sorgen Sie fiir eine Uberdruckschutzeinrichtung um Schiden an der Applikation zu vermeiden.
Keine Ventile/Schnellkupplungen in den Zu-/Abldufen vom Temperiergerat zur Applikation und
von der Applikation zum Temperiergerat einbauen.

Falls Ventile/Schnellkupplungen benétigt werden:

Installieren Sie Berstscheiben direkt an der Applikation (jeweils am Zu- und Ablauf).
Installieren Sie einen Bypass vor den Ventilen/Schnellkupplungen zur Applikation.

Passendes Zubehor (z. B. Bypasse zur Druckreduzierung) finden Sie im Huber-Katalog.

VVVY VYV

Beispiel: Anschluss
einer extern geschlos-
senen Applikation

/11 /121 21y, 11
[HT‘L}T[Z] [Zlim Lj
Y} )
2] (1] N | -

2.10
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Damit lhre Applikation richtig betrieben werden kann und keine Luftblasen im System bleiben, mus-
sen Sie dafiir sorgen, dass der Anschluss >Umwalzung Ausgang< [1] aus dem Temperiergerat mit
dem tiefer liegenden Anschlusspunkt der Applikation und der Anschluss >Umwalzung Eingang< [2]
in das Temperiergerat mit dem héher liegenden Anschlusspunkt der Applikation verbunden wird.

» Entfernen Sie die Verschlussschrauben von den Anschlissen >Umwalzung Ausgang< [1] und
>Umwilzung Eingang< [2].

» SchlieRen Sie dann lhre Applikation tGber geeignete Thermofluidschlduche an das Temperiergerat
an. Beachten Sie die Tabelle mit den Schliisselweiten. = Seite 25, Abschnitt »Schlisselweiten
und Drehmomente«.

» Kontrollieren Sie die Anschliisse auf Dichtheit.

Stromnetz-Anschluss

Aufgrund lokaler Gegebenheiten kann es sein, dass Sie anstelle der mitgelieferten Original-Stromnetz-
Leitung eine alternative Stromnetz-Leitung verwenden miissen. Verwenden Sie keine Stromnetz-
Leitung, die langer als 3 m ist, um das Temperiergerat jederzeit problemlos vom Stromnetz trennen zu
konnen. Lassen Sie den Wechsel der Stromnetz-Leitung nur von einem Elektriker durchfiihren.
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2.10.1 Anschluss durch Steckdose mit Schutzkontakt (PE)

AGEFAHR Anschluss an Stromnetz-Steckdose ohne Schutzkontakt (PE)

HINWEIS

INFORMATION

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG
» Temperiergerat nur an Stromnetz-Steckdosen mit Schutzkontakt (PE) anschlieBen.

Beschidigte Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Temperiergerat nicht in Betrieb nehmen.

» Temperiergerdt von der Stromversorgung trennen.

» Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss von einem Elektriker auswechseln und tiberpriifen
lassen.

» Verwenden Sie keine Stromnetz-Leitung die ldnger als 3 m ist.

Falscher Stromnetz-Anschluss
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

> lhre gebadudeseitig vorhandene Stromnetz-Spannung und -frequenz muss mit den Temperier-
gerdteangaben auf dem Typenschild Gbereinstimmen.

Lassen Sie bei Unklarheiten Giber einen vorhandenen Schutzkontakt (PE) den Anschluss von einem
Elektriker Gberprifen.

2.10.2 Anschluss durch Festverdrahtung

A\ GEFAHR

HINWEIS

Anschluss/Anpassung an das Stromnetz wird nicht von einem Elektriker durchgefiihrt
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG
» Anschluss/Anpassung an das Stromnetz von einem Elektriker durchfiihren lassen.

Beschidigte Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Temperiergerat nicht in Betrieb nehmen.

» Temperiergerdt von der Stromversorgung trennen.

» Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss von einem Elektriker auswechseln und iberpriifen
lassen.

» Verwenden Sie keine Stromnetz-Leitung die ldnger als 3 m ist.

Falscher Stromnetz-Anschluss
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

> lhre gebadudeseitig vorhandene Stromnetz-Spannung und -frequenz muss mit den Temperier-
gerdteangaben auf dem Typenschild Gibereinstimmen.
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Funktionsbeschreibung des Temperiergerates

Allgemeine Funktionen

Dieses Temperiergerat ist fir extern geschlossene Applikationen konzipiert. Die Regler-Generation
zeichnet sich dadurch aus, dass es nur noch eine Hardware gibt. Gegen eine Lizenzgebihr kénnen
Sie Uiber einen Aktivierungsschliissel jederzeit, und sehr schnell, die Funktionalitat eines z. B. ein-
fachsten Temperiergerates (Basis-Version) bis zur maximalen Funktionalitdt (Professional-Version)
ausbauen.

Durch das geringe Eigenvolumen, kombiniert mit leistungsstarker Kaltetechnik erreichen Sie relativ
kurze Abkiihlraten.

Weitere Funktionen

Mit Hilfe des selbstoptimierenden Kaskadenreglers erreichen Sie optimale Regelergebnisse im
Anregelverhalten/Ausregelverhalten, sowohl bei Sollwertianderungen, als auch bei exothermen
Reaktionen. Sie konnen wahlweise aperiodisch oder mit leichtem Uberschwinger (schneller) tempe-
rieren.

Ihr Temperiergerat lasst sich in viele Laborautomatisierungssysteme problemlos einbinden. Hierfur
sorgen die standardmaRig vorhandenen Schnittstellen Ethernet, USB-Device und USB-Host am
»Pilot ONE“. Durch das optional erhaltliche Com.G@te konnen Sie |hr Temperiergerat um digitale
Schnittstellen (R$232 und RS485), analoge Stromschnittstelle (0/4 - 20 mA oder 0 - 10 V) und di-
verse digitale Steuerungsméglichkeiten (Ein-/Ausgang) erweitern.

Das abnehmbare Bedienteil (,,Pilot ONE“) kann auch als Fernbedienung benutzt werden. Bitte
wenden Sie sich an Ihren Handler oder den Vertrieb der Firma Huber falls Sie die Verlangerungslei-
tung bendtigen. - Seite 84, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Uber die Anschlussbuchse fiir Pt100 Prozess-Regelfiihler kdnnen Sie externe Temperieraufgaben
(Voraussetzung E-grade Exklusiv oder Professional) problemlos erledigen.

Das Temperiergerat kann mit einer integrierten Temperatur-Rampenfunktion sowie einem inter-
nen Temperatur-Programmgeber durch ein ,,E-grade“-Upgrade nachtraglich ausgestattet werden.
Das ,E-grade“-Upgrade ,,Exklusiv” bietet die Moglichkeit, mit dem integrierten Programmgeber

3 Temperierprogramme mit je 5 Programmschritten zu erstellen und abzurufen. Das , E-grade“-
Upgrade ,,Professional” bietet die Moglichkeit, mit dem integrierten Programmgeber 10 verschie-
dene Temperierprogramme mit insgesamt 100 Programmeschritten zu erstellen und abzurufen.

Das Temperiergerét verfiigt (iber einen vom eigentlichen Regelkreis unabhingigen Ubertempera-
turschutz gemaR DIN EN 61010-2-010 (gultig fir Temperiergerdte mit Heizung).

Informationen liber Thermofluide

Das Temperiergerat wird mit einem brennbaren Thermofluid betrieben
LEBENSGEFAHR DURCH FEUER UND EXPLOSION
» Brennbare Thermofluide durfen nicht im Temperiergerat verwendet werden!
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Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblattes des zu verwendenden Thermofluides
VERLETZUNGEN

» Verletzungsgefahr der Augen, Haut, Atemwege moglich.

» Das Sicherheitsdatenblatt des zu verwendenden Thermofluides ist unbedingt vor Verwendung
zu lesen und dem Inhalt Folge zu leisten.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften/Arbeitsanweisungen.

Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Rutschgefahr durch Boden- und Arbeitsplatzverunreinigung. Reinigen Sie den Arbeitsplatz,
beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. > Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

\ A7

Y

Nichtbeachtung der Kompatibilitdt des Thermofluides mit Ihrem Temperiergerat
SACHSCHADEN

» Beachten Sie bitte eine Klasseneinteilung lhres Temperiergerates gemaR DIN 12876.

> Die Bestandigkeit nachfolgender Materialien mit dem Thermofluid muss sichergestellt werden:
Edelstahl 1.4301/ 1.4401 (V2A), Kupfer, Nickel, FKM, Rotguss/Messing und Silberlote.

> Die maximale Viskositat des Thermofluides darf bei tiefster Arbeitstemperatur 50 mm?/s nicht
Uiberschreiten!

» Die maximale Dichte des Thermofluides darf 1 kg/dm?3 nicht Giberschreiten!

Mischen von unterschiedlichen Thermofluidarten im Thermofluidkreislauf

SACHSCHADEN

» Unterschiedliche Thermofluidarten (zum Beispiel Mineralél, Silikondl, Synthetikol, Wasser etc.)
nicht im Thermofluidkreislauf miteinander mischen.

» Beim Wechsel von einer Thermofluidart auf eine Andere muss der Thermofluidkreislauf gespuilt
werden. Es diirfen keine Reste der vorherigen Thermofluidart im Thermofluidkreislauf verbleiben.

Bezeichnung Vorgabe

Calciumcarbonat je Liter < 1,5 mmol/l; entspricht Wasserharte: < 8,4 °dH (weich)
PH-Wert zwischen 6,0 und 8,5

Reinstwasser, Destillate 0,1 g Soda (Na.COs) pro Liter zugeben

Destilliert, entionisiert, vollentsalzt, chlorhaltig, eisenhaltig, ammoniakhal-

Nicht zugelassenes Wasser . L
tig, verunreinigt, unbehandeltes Flusswasser, Meerwasser

Umwaélzmenge (mindestens) 3 1/min.

Thermofluid: Wasser ohne Ethylenglykol

Verwendung >+3°C

Thermofluid: Wasser-Ethylenglykol-Gemisch

Verwendung <+3°C

Die Mischung muss 10 K unterhalb der zuldssigen min. Temperatur liegen.
Thermofluidzusammensetzung Den zuldssigen Temperaturbereich entnehmen Sie dem Datenblatt. > Ab
Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

3.3

INFORMATION

Bei Versuchsplanung beachten

Beachten Sie den bestimmungsgemalen Betrieb. - Seite 13, Abschnitt »Bestimmungsgemaler Betrieb«.

Im Mittelpunkt steht Ihre Applikation. Beriicksichtigen Sie, dass die Systemleistung vom Warme-
libergang, der Temperatur, der Viskositat des Thermofluides, Volumenstrom und der Stromungsge-
schwindigkeit abhangig ist.

= Stellen Sie sicher, dass der Elektroanschluss ausreichend dimensioniert ist.

= Der Aufstellungsort des Temperiergerates sollte so gewahlt werden, dass trotz eventuell wasser-
gekihlter Kaltemaschine genligend Frischluft vorhanden ist.
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= Bei drucksensitiven Applikationen, wie z. B. Glasreaktoren, ist der maximale Vorlaufdruck des
Temperiergerates zu beriicksichtigen.

= Eine Querschnittsreduzierung oder Absperrung im Thermofluidkreislauf muss vermieden werden.
Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen zur Druckbegrenzung der Anlage. Beachten Sie hierzu
das Datenblatt des Temperiergerates und der Glasapparatur. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

= Bei Temperiergeraten ohne Druckbegrenzung den notwendigen Einsatz eines externen Bypasses priifen.

= Um der Gefahr eines Uberdruckes im System vorzubeugen, muss das Thermofluid vor dem Ab-
schalten immer auf Raumtemperatur angeglichen werden. Somit werden Schaden im Temperier-
gerdt oder an der Applikation vermieden. Eventuell vorhandene Absperrventile missen offenblei-
ben (Druckausgleich).

= Die Temperatur und die Dynamik im Prozess werden durch die Vorlauftemperatur bestimmt. Es
bildet sich eine Differenztemperatur (Delta T) zwischen Vorlauftemperatur und Prozesstempera-
tur. Diese Differenztemperatur muss gegebenenfalls eingeschrankt werden, da das Delta T zulds-
sige Grenzwerte der Applikation (Glasapparatur) libersteigen kann und es zum Bersten kommen
koénnte. Passen Sie den Delta T Wert auf Ihre Applikation an.

= Das von Ihnen eingesetzte Thermofluid muss so gewahlt werden, dass es nicht nur die minimale
und maximale Arbeitstemperatur ermdglicht, sondern auch beziiglich des Brennpunktes, Siede-
punktes und Viskositdt geeignet ist. Darliber hinaus muss das Thermofluid mit allen Materialien in
Ihrem System bestandig sein.

= Ein Abknicken der Temperier- und der Kiihlwasserschlauche (falls benétigt) vermeiden. Verwen-
den Sie entsprechende Winkelstiicke und verlegen Sie die Schlauchverbindungen mit einem gro-
Ren Radius. Den Mindestbiegeradius entnehmen Sie dem Datenblatt der verwendeten Tempe-
rierschlduche.

= Die ausgewahlten Schlauchverbindungen missen dem Thermofluid, den Arbeitstemperaturen
und dem zugelassenen maximalen Druck standhalten.

= Prifen Sie die Schlduche in regelméaRigen Zeitabstanden auf eventuelle Materialermidung (z. B.
Risse, Leckagen).
= Die Temperierschlauchlange so kurz wie moglich halten
- Die Innendurchmesser der Temperierschlauche miissen mindestens den Pumpenanschlis-

sen entsprechen. Bei langeren Leitungslangen missen die Innendurchmesser, entspre-
chend dem Druckverlust im Rohrnetz, groRer ausgewahlt werden.

- Die Viskositat des Thermofluides bestimmt den Druckabfall und beeinflusst das Temperie-
rergebnis besonders bei tiefen Arbeitstemperaturen.

- Zu kleine Anschluss- und Verbindungsstiicke und Ventile konnen erhebliche Stromungswi-
derstdande erzeugen. lhre Applikation wird hierdurch langsamer temperiert.

* Grundsatzlich nur die vom Hersteller empfohlenen Thermofluide und nur im nutzbaren Tempera-
tur- und Druckspektrum verwenden.

= Die Applikation sollte sich, bei einer Temperierung nahe der Siedetemperatur des Thermofluides,
auf etwa gleichem Héhenniveau oder unterhalb des Temperiergerates befinden.

= Befiillen Sie das Temperiergerat langsam, sorgsam und gleichmaRig. Tragen Sie hierbei die personliche
Schutzausriistung wie z. B. Schutzbrille, thermisch und chemisch bestandige Schutzhandschuhe usw.
= Nach dem Befiillen und dem Einstellen aller notwendigen Parameter muss der Temperierkreislauf

entliiftet werden, das ist Bedingung firr einen einwandfreien Betrieb des Temperiergerates und
somit Ihrer Applikation.

Flr wassergekiihlte Temperiergerate entnehmen Sie bitte die flir einen einwandfreien Betrieb
erforderliche Kiihlwassertemperatur und den benétigten Differenzdruck dem Datenblatt. - Ab
Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

Regler ,,Pilot ONE®“

Beachten Sie die Abbildung »,Pilot ONE“«. > Seite 6.
Die Grundversion des ,Pilot ONE” (Basic) kann in drei Stufen aufgeristet werden (von ,,Basic” auf
,Exclusive”, von ,Exclusive” auf , Professional” und von ,,Professional” auf , Explore”).

Funktionstibersicht des ,,Pilot ONE®“

Die Auslieferungsversion Ihres Temperiergerates konnen Sie im Pilot ONE unter der Kategorie ,,E-
grade” tiberprifen oder optional erweitern.
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E-grade
. " E-grade E-grade .
Temperiergerate/E-grade Professi-
perierg /e Basic Exclusive
onal
Bier Forcier Thermostate - X o
Unistat-Temperiergeradte - - X
UniCAL - - X
Sonstige Temperiergerate X (0]} (e}
E-grade ,,Explore” (nur fiir Temperiergerate der Modellreihe ,,Unistat”)
Das E-grade enthalt die Funktionalitat des E-grade ,,Professional”.
Zusatzlich enthalt es:
- Sensorabgleich fir Rucklauffuhler
- Anzeige Rucklauftemperatur - - 0]
- Anzeige Leistung (geschatzt oder aus Volumenstrom berechnet)
- Anzeigenmodus ,Explore” statt ,numerisch groR“
- PB-Befehle entsprechen DV-E-grade, auler: Temperaturen nur in
0.01 °C und Volumenstréme nur in 0,1 |/min.
E-grade ,DV-E-grade”
- Alle Schnittstellenbefehle sind freigeschaltet.
- Temperaturen in 0,001 C, Volumenstréme in 0,001 I/min méglich o 0 o
(vergl. E-grade Explore)
Hinweis: Nur die Schnittstellenbefehle werden freigeschaltet, nicht die
dazugehorigen Menieintrage im Pilot ONE!
E-grade ,OPC-UA“
- OPC-UA Schnittstelle Giber Ethernet. 0] 0 0]
Dieses E-grade enthdlt zusatzlich die Funktionalitdt des DV-E-grade.
X = Serienausstattung, O = Optional, — = Nicht moglich
E-grade
E-grade E-grade
Funktion 5 . o . Professi-
Basic Exclusive
onal
Temperierung
Reglerparametrierung: vordefiniert! / TAC? X/- —/X —/X
Parameter finden: Schnelle Identifikation / mit Vorversuch / Regelpa-
: sew ~/~/X X/X/~ X/X/-
rameter schatzen
Sensorabgleich fiir Regelfiihler3: x-Punkt 2 5 5
Uberwachung: Unterniveau und Ubertemperatur? X X X
Alarmgrenzen einstellbar X X X
VPC? (Variable Pressure Control) X X X
Entliftungsprogramm X X X
Kompressorautomatik X X X
Sollwertbegrenzung X X X
Programmgeber: x Programme / maximal x Schritte -/- 3/15 10/100
Rampenfunktion: linear / nicht-linear -/- X/- X/X
Temperiermodus: Intern und Prozess - X X

L TAC-Funktion als 30 Tage-Evaluierungsversion erhiltlich.

2 True Adaptive Control.

3 Interner Pt100 und Externer Pt100.

4 Bei Temperiergeriten mit integriertem Ubertemperaturschutz.

> Bei Temperiergeriten mit drehzahlregelbarer Pumpe oder externem Bypass.
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Funktion Bgade | Egrade | [ HE0

Basic Exclusive onal
Maximale Heiz- und Kihlleistung einstellbar - X X
Anzeige & Bedienung
Temperaturanzeige: 5,7" Touchscreen X X X
Anzeigemodus: grafisch / numerisch groR / Explore —/X/- —/X/- X/X/—
Anzeigeauflésung: 0,1 °C /0,01 °C X/- X/X X/X
Grafikanzeige fir Temperaturkurven: Fenster, Vollbild und skalierbar X X X
Kalender, Datum und Uhrzeit X X X
Sprache: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH X X X
Temperaturformat umschaltbar: °C, °F und K X X X
Anzeigenmodus (Screen) umschaltbar per Fingerwisch X X X
Favoritenmeni X X X
Benutzermeni (Administrator-Level) - - X
2. Sollwert - - X
Anschliisse
Digitale Schnittstelle RS232 X X X
USB Schnittstellen: Host und Device X X X
Ethernet RJ45 Schnittstelle X X X
Pt100-Externfiihleranschluss - X X
Externes Steuersignal (ECS STANDBY?) X X X
Programmierbarer potentialfreier Kontakt (ALARM?) X X X
AIF (Analog Interface) 0/4-20 mA oder 0-10 V3 X4 X X
Digitale Schnittstelle RS485° X X X
Komfort & Sonstiges
Alarmsignal optisch / akustisch X X X
AutoStart (Netzausfallautomatik) X X X
Plug & Play-Technologie X X X
Technik-Glossar X X X
Fernbedienung/Datenvisualisierung via Spy-Software X X X
E-grade Evaluierungsversionen verfligbar (30 Tage giltig) X X X
Speichern/Laden von Temperierprogrammen auf USB-Stick - X X
Einstellungen kopieren - - X
Service-Datenrekorder (Flugschreiber) X X X
PB-Befehle® X X X

Heat Transfer Station

1 SerienmiRig bei Unistat, ansonsten liber optionales Com.G@te oder POKO/ECS Interface.
2 SerienméRig bei Unistat, ansonsten (iber optionales Com.G@te oder POKO/ECS Interface.

3 Uber optionales Com.G@te.

4 Eingeschrankt, siehe Eintrage unter ,, Temperierung”.

5 Uber optionales Com.G@te.

6 Siehe Handbuch Datenkommunikation. Uber die PB-Befehle kann alles gesteuert werden, was am

Pilot ONE Uber die grafische Benutzerschnittstelle steuerbar ist.
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E-grade
Funktion E gra'de E grat'ie Professi-
Basic Exclusive
onal
Kommunikations-Watchdog - - X

Prozessdatenaufzeichnung direkt auf USB-Stick: Sollwert, Istwert intern
und Istwert Prozess / Heizleistung %, Kilteleistung % und Pumpen- —/—/- X/X/- X/X/X
druck / Pumpendrehzahl und VPC-Druck

Kalenderstart - - X

Uhr-/Ereignisfunktion

Wiederaufladbarer Akku

,Pilot ONE” ist mit einer Uhr ausgestattet, die auch bei ausgeschaltetem Temperiergerat weiter
lauft. Die daflr erforderliche Energie wird aus einem wiederaufladbaren Akku bereitgestellt, der bei
eingeschaltetem Temperiergeradt automatisch geladen wird. Die GrolRe des Akkus wurde so dimensi-
oniert, dass die Uhr auch Uber langere Ausschaltintervalle (bis zu einigen Monaten) weiter laufen
kann. Sollte nach sehr langer Ausschaltzeit Uhrzeit und Datum gel6scht worden sein, genligt es
Ublicherweise, das Temperiergerat fur einige Stunden angeschaltet zu lassen (dazu ist keine Tempe-
rierung erforderlich). In dieser Zeit konnen Sie bereits Uhrzeit und Datum neu einstellen.

Sollte nach einem Aus- und Wiedereinschalten die vorher eingestellte Uhrzeit und das Datum zu-
rickgesetzt worden sein, muss von einem Fehler des Akkus ausgegangen werden. In diesem Fall
setzen Sie sich bitte mit dem Customer Support in Verbindung. - Seite 84, Abschnitt »Kontaktda-
ten«.

Programmierbare Ereignisfunktion

Der Kalenderstart bietet auch eine programmierbare Ereignisfunktion an. Dabei konnen Sie eine
Uhrzeit eingeben, zu der ein Ereignis taglich wiederkehrend (bis die Aktivitat im Meni wieder zu-
rickgesetzt wird) ausgelost wird. Derzeit sind 2 Ereignisarten auswahlbar:

Ereignisfunktion ,, Weckerereignis“
Es werden mehrere Signaltone verwendet.

Ereignisfunktion ,, Programmereignis”

Bei der Konfiguration der Ereignisfunktion werden Sie nach der Auswahl ,,Programmereignis” nach
der Nummer des zu startenden Programms gefragt. Dieses wird bei Erreichen der programmierten

Ereigniszeit automatisch gestartet. Sollte die Temperierung ggf. noch nicht aktiviert sein, wird diese
ebenfalls gestartet.

Bedienung liber den Touchscreen

Die komplette Bedienung erfolgt Giber den >Touchscreen< [88]. Durch einmaliges Tippen auf die
dargestellten Textfelder/Piktogramme kénnen diese Funktionen aktiviert werden. Damit verbunden
ist auch ein Wechsel der Anzeige.

Sie kdnnen jederzeit durch Tippen auf den ,,ESC“-Touchbutton den aktuellen Dialog oder die Dia-
logfolge abbrechen. Bei einem Abbruch eines Dialoges bzw. einer Dialogfolge ist es unter Umstan-
den notwendig, den Abbruch nochmals zu bestatigen. Beim Abbruch einer Dialogfolge werden die
zuvor in der Dialogfolge getatigten Einstellungen verworfen. Uberpriifen Sie Ihre bereits durchge-
fUhrten Einstellungen und geben Sie sie bei Bedarf erneut ein.
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I ————
Anzeigeninstrumente e

| (88] |

|
—— lulhgp 55—
( (ober g
[89] |
\ \ [88] Touchscreen
| B [89] Verriegelung Pilot ONE®

Folgende Anzeigeninstrumente stehen zur Verfligung:

= >Touchscreen< [88]

3.7.1  Der Touchscreen [88]

Wichtigstes Anzeige- und Bedieninstrument. Darstellung sowohl von StandardgréRen (Sollwert,
Istwert, Sollwertgrenzen...), als auch Men(fiihrung, Fehlerinformationsausgabe und Bedienung.

3.8 Steuerungsinstrumente

Beispiel ,Steuerungs- [Kategorie] [Unterkategorie] [Dialog]
inst te Piktogramm mit Text Piktogramm mit Nur Text bzw. bei
Instrumente nebenstehendem Text Bedarf Zahlentastatur
[ } U () e -
_— - =
Jug 0 —
L]
() co—
- - - D CEEEEEEE—— L]
I I

[ [Al [Al

(Al

[A] Touchbutton

INFORMATION Zum Verlassen des , Kategorie-Men(i“, Unterkategorien, Menieintrage driicken Sie auf den ,Ho-
me“-Touchbutton (Haus) oder den Pfeil. Nach 2 Minuten Inaktivitat wird die Katego-
rie/Unterkategorie bzw. das Favoritenmenii automatisch geschlossen und Sie kehren zum ,Home*-
Bildschirm zuriick. Dialoge werden nach 2 Minuten Inaktivitdt nicht abgebrochen/geschlossen.

3.8.1 Die Touchbuttons

Die Touchbuttons kénnen je nach Situation mit unterschiedlichen Funktionen belegt sein. Zum Beispiel:

= Aufruf des ,,Home“-Bildschirmes (Haus)

= Zuruck (Pfeil nach links)

= Favoriten (Stern)

= Zu Favoriten hinzufiigen (Stern mit einem Pluszeichen)
= Aufruf des ,Kategorie-Meni“ (Men)

= Eingabenbestatigung

= Start/Stopp

etc.

Heat Transfer Station
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3.8.3

3.84

3.9
3.9.1

Anzeige der
Softwareversionen

3.9.2
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Die Kategorien

Zur Ubersichtlichkeit haben wir fiir Sie die Bedienung und Einstellung des Pilot ONE in verschiedenen
Kategorien zusammengefasst. Durch Tippen auf eine Kategorie wird diese ausgewahlt.

Die Unterkategorien

Die Unterkategorien sind Bestandteil einer Kategorie. Hier finden Sie die Eintrage, die wir fir Sie in
der ausgewahlten Kategorie zusammengefasst haben. Nicht alle Kategorien beinhalten auch Unter-
kategorien. Durch Tippen auf eine Unterkategorie wird diese ausgewahlt.

Die Dialoge

Durch Tippen auf eine Kategorie bzw. Unterkategorie kommen Sie zu den enthaltenen Dialogen.
Dialoge konnen zum Beispiel als Text, Zahlen- oder auch als Buchstabentastatur erscheinen. Mit
Dialogen kdnnen Sie zum Beispiel Einstellungen vornehmen oder erstellte Temperierprogramme
starten. Innerhalb Dialogen muss eine Auswahl immer mit dem ,,0K“-Touchbutton bestéatigt werden.
Wenn der Dialog mit dem ,,ESC“-Touchbutton abgebrochen wird, ist es unter Umstéanden, notwen-
dig diesen Abbruch nochmals zu bestatigen.

Funktionsbeispiele

Anzeigen der Softwareversion

» Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(“.

> Tippen Sie auf die Kategorie ,,Systemeinstellungen®”.
» Tippen Sie auf die Kategorie ,,System Info”.

> Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Software-Version”.

Es werden die Softwareversionen der Elektronik angezeigt:

Geratename
Temperaturbereich

Seriennummer: xxxxx

Load Code: xxxxxxxxx

Create Code: XXXXXXXXX

Pilot-Version: XXXxxxxXX.XX.XXXXXXXX.X
mmm tt jjjj 00:00:00
Seriennummer: XXXXxxx

0S-Version: x.x

CAN controller: Vxx.xx.xxx

Bootloader-Version: XXxxxxxxX.XX.XXXXXXXX.X

Active Board: Vxx.xx.xxx
mmm tt jjjj 00:00:00
Seriennummer: XXXXXxx

Active Board bootloader revision: x.x

[ [ [

> Tippen Sie entweder auf den ,,ESC“- oder ,OK“-Touchbutton. Sie gelangen zur letzten Ansicht
zuriick.
» Tippen Sie auf den ,Home“-Touchbutton (Haus) um zum ,,Home*“-Bildschirm zuriickzukehren.

Start & Stopp

So starten oder stoppen Sie eine Temperierung. Voraussetzung hierzu: Sie haben einen Sollwert
eingegeben.

» Gehen Sie zum ,,Home“-Bildschirm.
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Starten

> Tippen Sie auf den ,,Start“-Touchbutton.

» Bestétigen Sie den Start der Temperierung mit Tippen auf ,,OK“.
Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt und die Temperierung beginnt unverziglich. Sollte
das Tippen auf ,,0K“ nicht korrekt sein, wird dies grafisch fiir 2 Sekunden angezeigt. Anschlie-
Bend kehrt die Anzeige wieder zum ,,Home“-Bildschirm zurlick. Versuchen Sie das Starten der
Temperierung erneut.

Stoppen

> Tippen Sie auf den ,Stopp“-Touchbutton.

> Bestatigen Sie das Stoppen der Temperierung mit Tippen auf ,,OK“.
Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt. Die Temperierung stoppt unverziglich und die
Pumpe lduft fiir ca. 30 Sekunden nach. Warten Sie bis die Pumpe stoppt. Sollte das Tippen auf
»OK“ nicht korrekt sein, wird dies grafisch fir 2 Sekunden angezeigt. AnschlieRend kehrt die An-
zeige wieder zum ,Home“-Bildschirm zuriick. Versuchen Sie das Stoppen der Temperierung er-
neut.

Mit dem ,,Stopp“-Touchbutton kdnnen Sie auch das Ausgasen, Entliften und Umwalzen stoppen.
Voraussetzung hierflr: Die entsprechende Aufgabe ist aktiv.

3.9.3

3.93.1

3.9.3.2

Heat Transfer Station

Einstellungen auf Datentrager kopieren

Nur giiltig fiir E-grade Professional

Die aktuellen Einstellungen des Temperiergerates werden auf einen angeschlossenen USB-Stick als
Datei abgespeichert. Mit dieser Datei konnen Einstellungen im Temperiergerat wiederhergestellt
oder auf ein anderes Temperiergerat kopiert werden. Um die Einstellungen auf ein anderes Tempe-
riergerat zu kopieren muss das Modell der verwendeten Temperiergerate identisch sein. Ein Daten-
transfer zwischen unterschiedlichen Modellen ist nicht moglich.

Auch der eingestellte Wert des Ubertemperaturschutzes kann auf ein anderes Temperiergerit {iber-
tragen werden. Dieser Wert muss immer am jeweiligen Temperiergerat Gberprift und bei Bedarf
angepasst werden. Stellen Sie sicher, dass der Wert des Ubertemperaturschutzes an das verwendete
Thermofluid angepasst wurde.

Speichern auf USB-Stick

» Stecken Sie einen USB-Stick in die ,,USB-2.0-Schnittstelle Host”. Auf dem USB-Stick miissen min-
destens 1 MB freien Speicherplatz vorhanden sein.

» Gehen Sie zum ,Kategorie-Menu“.

» Tippen Sie auf die Kategorie ,,Systemeinstellungen”.

> Tippen Sie auf die Kategorie , Einstellungen kopieren®.

> Tippen Sie auf den Dialogeintrag ,,Speichern auf USB-Stick”.

» Bestétigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,,0K“. Der Inhalt des USB-Stick wird angezeigt.
Wahlen Sie bei Bedarf den Speicherort (Ordner) auf dem USB-Stick aus.

> Bestatigen Sie die Auswahl des Speicherortes durch Tippen auf ,,0K”.

» Geben Sie eine Bezeichnung ein, unter der die Datei gespeichert werden soll. Bestétigen Sie die
Eingabe durch Tippen auf ,,0K”. Alternativ kénnen Sie durch Tippen auf ,0K” die vorgeschlagene
Bezeichnung tibernehmen.

» Lesen Sie die Meldung und bestatigen Sie diese durch Tippen auf ,,0K“. Die Datei mit den Einstel-

lungen wurde auf dem USB-Stick erstellt.
» Entfernen Sie den USB-Stick vom Temperiergerat.

Laden von USB-Stick

> Stecken Sie einen USB-Stick mit der gespeicherten Datei in die ,,USB-2.0-Schnittstelle Host".
» Gehen Sie zum ,Kategorie-Meni“.

> Tippen Sie auf die Kategorie ,Systemeinstellungen®”.

> Tippen Sie auf die Kategorie , Einstellungen kopieren®.
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Tippen Sie auf den Dialogeintrag ,Laden vom USB-Stick”.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,,0K“. Der Inhalt des USB-Stick wird angezeigt.
Wahlen Sie die Datei aus, die Sie laden moéchten.

Bestdtigen Sie die Auswahl der Datei durch Tippen auf ,OK“.

Wabhlen Sie aus der Liste aus, welche Einstellungsgruppe geladen werden soll. Eine Mehrfach-
auswabhl ist moglich.

Bestdtigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,0K“.

Lesen Sie die Meldung auf dem >Touchscreen< [88].

Schalten Sie das Temperiergerat aus. Die Einstellungen wurden auf das Temperiergerat geladen.
Entfernen Sie den USB-Stick vom Temperiergerat.

VVVYVY VVVVY

Auf die Werkseinstellung zuriicksetzen

Mit dieser Funktion kdnnen Sie das Temperiergerat in verschiedene Grundzustdnde zuriicksetzen. Dies
bietet sich dann an, wenn Sie relativ schnell verschiedene Einstellungen riickgangig machen wollen.

Die Zuriicksetzung auf die Werkseinstellungen ist nur moglich, wenn das Temperiergerat keine
Aufgabe ausflhrt. Falls eine Aufgabe aktiv ist, schalten Sie das Temperiergerat erst dann aus, wenn
Ihre Applikation dies zulasst. Ein Zurlicksetzen auf die Werksauslieferungsparameter kann nicht
widerrufen werden. Je nach Art der Zurlicksetzung auf die Werkseinstellungen missen Sie Para-
meter (Prozesssicherheit, verwendetes Thermofluid, Abschaltwert etc.) erneut eingeben.

X =Wert wird zuriickgesetzt, ,—“ = Wert wird nicht zuriickgesetzt
(A) = Alle zusammen; (B) = Gerateparameter ohne UT; (C) = Gerdteparameter; (D) Programmgeber;
(E) = Men; (F) = Com.G@te

Beschreibung (A) | (B) [(C) | (D) | (E) | (F)
Akustik X X X - - -
Anzeigenfunktionen X X X _ _ _
Warnungen; Meldungen; Inaktive MenUpunkte; Auflésung Temperatur

Anzeigenmodi X X X - - -
Autostart-Verhalten X X X - - -
Begrenzungen

DeltaT-Begrenzung; Max. HeizstellgroBe; Max. KaltestellgroRe; Max. X X X - - -
zuldssige Stromaufnahme (bei 230 V Temperiergeraten)

Com.G@te (nur wenn Com.G@te angeschlossen ist)

Analog-Interface (Konfig. Eingang)

Bedeutung AlF-Eingang; Verhalten bei Kabelbruch; Einstellung Messbe- X X X _ _ X
reich

Abgleich - - - - - X
Bei Fehler Analog; Strom-/Spannungs-Umschaltung; Filterkonstante X X X - - X
Konfig. Ausgang X X X _ _ X
AIF AusgabegroRRe; Einstellung Ausgabebereich

Abgleich - - - - - X
RS232/RS485 (Hardware RS, Baudrate, Gerateadresse); ECS Stand-By; X X X _ _ _

POKO Alarm

Eigenschaften (sonstiges)
Thermofluid dndern (Thermofluid; Literangabe; Bypass Verwendung); X X X - - -
Kéltebad/Kiihlung (nur CC-E)

Fiithlerabgleich = = - - - —

Kompressorautomatik X X X - - -

Programm eingeben X - - X - -

Pumpen Einstellungen
Sollwert Pumpendrehzahl; Sollwert Pumpendruck; Regelmodus
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Beschreibung (A) | (B) | (C) | (D) [ (E) (F)
Fluid Eigenschaften X X X _ _ _
Thermofluid; Literangabe
Konfiguration Handparameter
Schutzfunktion
Obere Alarmgrenze Intern; Untere Alarmgrenze Intern; Obere Alarm-
grenze Prozess; Untere Alarmgrenze Prozess; Hydrostatische Korrek- X X X _ _ _
tur; Warnzeit Niveau (nur CC-E); Min. Niveau (bei Temperiergeraten
mit analogem Niveausensor); Max. Niveau (bei Temperiergeraten mit
analogem Niveausensor); Einfrierschutz (optional)
Sollwert X X X - - -
Sollwertbegrenzung X X X _ _ _
Min. Sollwert; Max. Sollwert
Sprache X X X - - -
Temperaturformat X X X - - -
Temperiermodus X X X - - -
Favoriten Menii X - - - X -
Pilot ONE Ethernet X X X _ _ _
IP Adresse; Subnetzmaske; Remote Access
Zeiteinheit X X X - - -
2. Sollwert X X X - - -

3.9.4.1

3.9.4.2

INFORMATION

Heat Transfer Station

Auf Werkseinstellung zuriicksetzen ohne Ubertemperaturschutz

Y VVYVY

Y VvV

>

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Systemeinstellungen®.

Tippen Sie auf die Kategorie , Werkseinstellungen®.

Wihlen Sie zwischen den Dialog-Eintrdgen ,Geridteparameter ohne UT“, ,,Menii“, ,,Programmge-
ber“und ,Com.G@te“. Diese Eintrige setzen den Ubertemperaturschutz nicht zuriick. Tippen Sie
auf den gewlinschten Dialog-Eintrag.

Tippen Sie auf den ,,0K“-Touchbutton um lhre Auswahl zu bestatigen.

Lesen Sie die angezeigte Meldung. Durch Tippen auf ,Ja“ wird auf die Werkseinstellung zurtick-
gesetzt, durch Tippen auf ,Nein“ brechen Sie den Vorgang ab. Auf dem >Touchscreen< [88] er-
scheint die Meldung ,,System neu starten!”.

Schalten Sie das Temperiergerat aus. Die ausgewahlten Parameter wurden zurlickgesetzt.

Auf Werkseinstellung zuriicksetzen inklusive Ubertemperaturschutz

YV VVVV

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Systemeinstellungen”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,, Werkseinstellungen”.

Wahlen Sie zwischen den Dialog-Eintragen ,Gerateparameter” und , Alle zusammen®. Diese Eintrage
setzen auch den Ubertemperaturschutz zuriick. Tippen Sie auf den gewiinschten Dialog-Eintrag.
Tippen Sie auf den ,,0K“-Touchbutton um lhre Auswahl zu bestatigen.

Lesen Sie die angezeigte Meldung. Durch Tippen auf ,Ja“ wird auf die Werkseinstellung zurtick-
gesetzt, durch Tippen auf ,,Nein“ brechen Sie den Vorgang ab.

Geben Sie im darauf folgenden Dialog den Ubertemperaturschutz passend auf Ihr verwendetes
Thermofluid ein. Wollen Sie im Regler Pilot ONE die Abschaltwerte des Ubertemperaturschutzes
auf Werkseinstellung zuriicksetzen, so geben Sie fiir die ,Heizung” 35 °C und fiir das Expansionsge-
faRk 45 °C ein. Die ,,Prozesssicherheit” ist ab Werk auf ,Stopp“ eingestellt und wird beim Zuriickset-
zen auf die Werkseinstellungen automatisch auf ,Stopp“ zuriickgesetzt.
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Geben Sie die Temperatureinheit ein, die Sie mit dem Pilot ONE verwenden mdchten. Zur Aus-
wahl stehen ,Celsius (°C)“, ,Kelvin (K)“ und , Fahrenheit (°F)“.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Lesen Sie die Meldung und bestétigen Sie diese durch Tippen auf ,,0K”.

Lesen Sie die Sicherheitswarnung und bestéatigen Sie diese durch Tippen auf ,,0K“.

Lesen Sie den Hinweis und bestatigen Sie diesen durch Tippen auf ,0K”.

Tippen Sie auf die von Ihnen im Regler eingestellte Temperatureinheit (griiner Text).

Geben Sie den angezeigten roten Sicherheitscode Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Geben Sie 35 °C fiir den ,,UT Wert Heizung” iiber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”.

Lesen Sie die Meldung und bestatigen Sie diese durch Tippen auf ,, OK“.

Lesen Sie die Sicherheitswarnung und bestéatigen Sie diese durch Tippen auf ,,0K“.

Tippen Sie auf die von Ihnen im Regler eingestellte Temperatureinheit (griiner Text).

Geben Sie den angezeigten roten Sicherheitscode Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Geben Sie 45 °C fiir den ,,UT Wert ExpansionsgefiaR“ iiber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”. Auf dem >Touchscreen< [88] erscheint die
Meldung ,,System neu starten!”.

Schalten Sie das Temperiergerat aus. Das Temperiergerat ist zurlickgesetzt.

YV VVVVVVVVVVVVVY VY

V2.4.0de/09.02.22//17.12 Heat Transfer Station



huber

BETRIEBSANLEITUNG

4.1

/\\VORSICHT

41.1

INFORMATION

INFORMATION

4.1.2

Heat Transfer Station

Kapitel 4

Einrichtbetrieb

Bewegen des Temperiergerdtes wahrend des Betriebes
SCHWERE VERBRENNUNG/ERFRIERUNG DURCH GEHAUSETEILE/AUSTRETENDES THERMOFLUID
» Temperiergerate, die in Betrieb sind, nicht bewegen.

Temperiergerat einschalten

>

Schalten Sie das Temperiergerit Giber den >Hauptschalter< [36]/>Netzschalter< [37] ein.
Zuerst findet ein Systemtest statt, um die volle Funktionsfahigkeit des Temperiergerates zu pri-
fen. Hierbei werden samtliche Sensoren, das allpolig abschaltende Netztrennrelais fir das
Stromnetz und die Leistungselektronik der Hauptheizung sowie die Hauptheizung selbst liber-
prift. In einem Fehlerfall oder bei Ausgabe einer Warnung erscheint auf dem >Touch-

screen< [88] eine Meldung. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit dem Customer Support in Verbin-
dung. = Seite 84, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Die folgende Dateneingabe ist nur nétig bei:

a.) Erstinbetriebnahme

b.) Ricksetzung des Temperiergerates auf Werkseinstellung. - Seite 39, Abschnitt »Auf die
Werkseinstellung zuriicksetzen«.

VVVVVYVVYYVY

Tippen Sie nach dem Einschalten des Temperiergerates auf die gewlinschte Systemsprache.
Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Tippen Sie auf das verwendete Thermofluid.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Lesen Sie die Meldung und bestatigen Sie diese durch Tippen auf ,,OK“.

Geben Sie das Volumen Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

Stellen Sie die Sollwertgrenzen auf das verwendete Thermofluid ein. - Seite 30, Abschnitt »In-
formationen tiber Thermofluide« und - Seite 55, Abschnitt »Sollwertgrenzen einstellen«.

Wird Ihr Temperiergerat nicht in einem Netzwerk eingebunden, so bestatigen Sie die voreingestell-
te IP Adresse (0.0.0.0) durch Tippen auf ,0K”. Hierdurch werden die Netzwerkeinstellungen Gber-
sprungen.

VVVYVYYVYVY

Geben Sie die benotigte IP Adresse Uiber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”.

Geben Sie die benotigte Subnetzmaske tiber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

Tippen Sie auf den bendtigten Fernsteuerungs-Modus.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Temperiergerat ausschalten

>
>
>

Temperieren Sie das Thermofluid auf Raumtemperatur.
Stoppen Sie die Temperierung.
Schalten Sie das Temperiergerat Gber den >Hauptschalter< [36]/>Netzschalter< [37] aus.
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Ubertemperaturschutz (UT) einstellen

AGEFAHR Der Ubertemperaturschutz ist nicht korrekt auf das verwendete Thermofluid eingestellt

INFORMATION

4.13.1

INFORMATION

4.1.3.2

LEBENSGEFAHR DURCH FEUER

Der Ubertemperaturschutz muss korrekt auf Ihr verwendetes Thermofluid eingestellt sein.
Beachten Sie unbedingt das Sicherheitsdatenblatt des Thermofluides.

Fur offene und geschlossene Systeme konnen unterschiedliche Arbeitstemperaturbereiche gelten.
Fiir Huber Thermofluide:

Bei Huber Thermofluiden ist der maximal verwendbare Arbeitstemperaturbereich bereits angegeben.
Stellen Sie den Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes auf die obere Temperaturgrenze
des Arbeitsbereiches des Thermofluides ein.

Fiir Thermofluide anderer Hersteller:

Stellen Sie den Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes mindestens 25 K unterhalb des
Brennpunktes des Thermofluides ein.

YVV VVVVVYVY

Der maximale einstellbare Abschaltwert des UT entspricht bei Huber Thermofluiden der angege-
benen oberen Arbeitstemperatur des Thermofluides. Der nutzbare Arbeitstemperaturbereich kann
bei richtig eingestelltem Ubertemperaturschutz kleiner sein. Beim Temperieren an der oberen
Arbeitstemperaturgrenze kann es auf Grund von Toleranzen zum Ausldsen des UT fiihren.

Aligemeine Informationen iiber den Ubertemperaturschutz

Der Ubertemperaturschutz ist eine vom Regler unabhingig arbeitende Einrichtung des Temperierge-
rates. Die Soft- und Hardware ist so ausgelegt, dass bei einem Selbsttest nach dem Einschalten des
Stromnetzes wesentliche Funktionen und Betriebszustiande getestet werden. Bei einer Fehlererken-
nung wird die Freigabe der elektrischen Baugruppen des Temperiergerates blockiert. Wahrend des
Betriebes werden die Fiihler auf Kurzschluss und Unterbrechung getestet.

Die Uberwachung der Bad- bzw. Vorlauftemperatur dient der Sicherheit lhrer Anlage. Sie wird gleich
nachdem Sie die Anlage mit Thermofluid gefillt haben eingestellt.

Unsere Temperiergerite bieten lhnen nicht nur die Méglichkeit, den Abschaltwert des Ubertempe-
raturschutzes einzustellen, sondern sie bieten auch die Moglichkeit, den Abschaltmodus des Tempe-
riergerates festzulegen. In der klassischen Handhabung schaltet das Temperiergerat nach dem Errei-
chen des Abschaltwertes sowohl die Temperierung wie auch die Umwalzung ab (Stopp nach

DIN EN 61010). Damit wird ein moglicher Defekt in der Ansteuerung der Heizung iberwacht. Unter
Umstanden kann aber auch eine starke Exothermie nahe des Abschaltwertes zur Abschaltung des
Temperiergerates fiihren. In diesem Fall ware eine Abschaltung jedoch fatal.

Unsere Temperiergerate bieten lhnen hier die Méglichkeit mit dem Abschaltmodus Prozesssicher-
heit zu arbeiten. In diesem Modus funktioniert die Temperierung (Kiihlung) und die Umwalzung
nach wie vor. Es besteht somit die Moglichkeit auf die Exothermie zu reagieren.

Die Standardeinstellung des Abschaltmodus des Ubertemperaturschutzes ist ,,Stopp nach
DIN EN 61010“. Bei einer Zuriicksetzung auf Werkseinstellung wird der Ubertemperaturschutz auf
den Standard-Abschaltmodus ,Stopp nach DIN EN 61010“ zuriickgesetzt!

Bei Anlieferung ist der Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes auf 35 °C eingestellt. Wenn die Tempe-
ratur des gerade eingefiillten Thermofluides héher ist als der eingestellte Abschaltwert des Ubertempera-
turschutzes, wird beim Einschalten des Stromnetzes vom Temperiergerat bereits nach kurzer Zeit Alarm
ausgelost. Stellen Sie den Ubertemperaturschutz auf das von lhnen verwendete Thermofluid ein.

Zum Einstellen des neuen Abschaltwertes des Ubertemperaturschutzes werden Sie aufgefordert,
einen per Zufall generierten und angezeigten Code Uber eine eingeblendete Zahlentastatur einzuge-
ben. Erst nach erfolgreicher Eingabe konnen Sie den Abschaltwert andern.

Einstellen von ,,UT Grenze: heizen”

» Gehen Sie zum ,Kategorie-Meni“.
> Tippen Sie auf die Kategorie ,,§icherheit”.
> Tippen Sie auf die Kategorie ,,Ubertemperatur”.
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Lesen Sie die Sicherheitswarnung und bestatigen Sie diese durch Tippen auf ,0OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestatigen Sie diesen durch Tippen auf ,0K”.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,,UT Grenze: heizen®.

Bestdtigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,0K“.

Tippen Sie auf die von lhnen im Regler eingestellte Temperatureinheit (griner Text).

Geben Sie den angezeigten roten Sicherheitscode Uiber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Geben Sie den Wert fiir den ,,UT Wert Heizung” iiber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Die-
ser Wert muss 25 K unter dem Brennpunkt des von Ihnen verwendeten Thermofluides liegen.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

YV VVVVVVYVY

Einstellen von ,,UT Grenze: ExpansionsgefaR*

Gehen Sie zum , Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Sicherheit”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Ubertemperatur®.

Lesen Sie die Sicherheitswarnung und bestéatigen Sie diese durch Tippen auf ,,0K“.

Lesen Sie den Hinweis und bestatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,,UT Grenze: ExpansionsgefaR“.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Tippen Sie auf die von Ihnen im Regler eingestellte Temperatureinheit (griiner Text).

Geben Sie den angezeigten roten Sicherheitscode Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Geben Sie den Wert fiir den ,,UT Wert ExpansionsgefiaR“ iiber die eingeblendete Zahlentastatur
ein.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

V VVVVVVVVVYYVY

Einstellen der ,,Prozesssicherheit”

Es stehen lhnen zwei Optionen zur Verfligung.

»Stopp“ nach DIN EN 61010
Wird der Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes erreicht, schaltet das Temperiergerit (Heizung,
Kaltekreislauf und Umwaélzpumpe) ab (Standardeinstellung).

,Prozesssicherheit”

Wird der Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes erreicht, wird die Heizung abgeschaltet, der
Kaltekreislauf und die Umwalzpumpe bleiben in Betrieb. Somit steht Ihnen im Notfall (eventuelle
Exothermie) die volle Kalteleistung zur Verfligung.

Gehen Sie zum ,,Kategorie-Meni“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Sicherheit”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Prozesssicherheit”.

Lesen Sie die Sicherheitswarnung und bestatigen Sie diese durch Tippen auf ,0OK“.
Wahlen Sie zwischen dem Modus ,,Stopp“ und ,,Prozesssicherheit”.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

YVVVVYVYY

Kontrolle iiber ,,UT Werte anzeigen”

Gehen Sie zum , Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Sicherheit”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,UT Werte anzeigen®.

Sie erhalten eine Ubersicht tiber den aktuell gemessenen Temperaturwert des Ubertemperatur-
schutzfiihlers, die eingestellten Abschaltwerte und den eingestellten Abschaltmodus (Prozesssi-
cherheit). Einige Temperiergerite verfiigen liber 2 Ubertemperaturschutzfiihler, dementspre-
chend werden bei diesen Temperiergeraten zwei Werte dargestellt.

» Tippen Sie auf den ,,OK“-Touchbutton nachdem Sie die Informationen gelesen/lberpriift haben.

Y VV
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Ubertemperaturschutz auf Funktionstiichtigkeit testen

Ubertemperaturschutz (UT) I6st nicht aus
LEBENSGEFAHR DURCH FEUER

» Testen Sie monatlich und nach jedem Wechsel des Thermofluides ein Ansprechen der Einrich-
tung, um sich der einwandfreien Funktion zu versichern.

Nachfolgende Schritte werden ohne standige Beobachtung des Temperiergerates ausgefiihrt
SACHSCHADEN AM UND IM UMKREIS DES TEMPERIERGERATES

» Nachfolgende Handlungen diirfen nur unter standiger Beobachtung des Temperiergerates und
der Applikation erfolgen!

Fiihren Sie den Test nur dur.ch, wenn die Temperatur des verwendeten Thermofluides bei ca. 20 °C
liegt. Solange der Test des Ubertemperaturschutzes ablauft dirfen Sie das Temperiergerat NICHT
unbeaufsichtigt lassen.

Eine Beschreibung zur Durchfiihrung des Ubertemperaturschutz-Testes ist im Regler Pilot ONE enthalten.

Gehen Sie zum ,,Kategorie-Men(i“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Sicherheit”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,UT Test".

Die Beschreibung zur Durchfithrung des Ubertemperaturschutz-Testes wird angezeigt.
Tippen Sie auf den ,,0K“-Touchbutton nachdem Sie die Information gelesen haben.

YV VVVY

DeltaT-Begrenzer anpassen

DeltaT-Begrenzer wurde nicht an verwendete Glasapparatur angepasst
SACHSCHADEN DURCH BERSTEN DER GLASAPPARATUR
» Passen Sie den DeltaT-Wert auf Ihre Applikation an.

Die Temperaturdynamik im Reaktorinneren/Prozesstemperatur wird durch die Vorlauftemperatur
bestimmt. Es bildet sich eine Differenztemperatur (DeltaT) zwischen Vorlauftemperatur und Tem-
peratur im Reaktorinneren. Je groBer das DeltaT werden darf, desto besser ist die Energietibertra-
gung und somit die Geschwindigkeit bis der gewiinschte Sollwert erreicht wird. Allerdings kénnte
die Differenztemperatur zuldssige Grenzwerte libersteigen und dies konnte zum Bersten der Appli-
kation (Glasapparatur) fihren. Diese Differenztemperatur muss gegebenenfalls je nach verwende-
ter Applikation (Glasapparatur) eingeschrankt werden.

Andern des DeltaT-Begrenzer

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Schutzoptionen®.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,DeltaT-Begrenzer”.

Stellen Sie den Wert des DeltaT passend auf lhre verwendete Glasapparatur ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit Tippen auf den ,,OK“-Touchbutton.

YV VVY

Die Temperaturregelstrecke

Jedes Temperiergerat mit einem Pilot ONE Bedienteil besitzt jeweils einen eigenen PID-Regler fir die
Intern- und Prozesstemperaturregelung. Fir viele Temperieraufgaben ist es ausreichend, die werks-
seitig eingestellten Regelparameter zu verwenden. Unsere jahrelange Erfahrung sowie aktuelle
Entwicklungen in der Regelungstechnik finden Anwendung in diesen Regelparametern.

Wird ein Prozessleitsystem zur Steuerung verwendet, ist es optimal, die Vorgabe des Temperatur-
Sollwertes digital an das Temperiergerat zu senden. Hierfiir steht Ihnen am Pilot ONE eine Ethernet-
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und USB-Schnittstelle, und am Temperiergerat eine RS232-Schnittstelle zur Verfiigung. Mit dem
optionalen Com.G@te erweitern Sie Ihr Temperiergerat um eine zusatzliche RS485-Schnittstelle.
Optional kdnnen Sie das Temperiergerat in eine Profibus-Umgebung einbinden. - Ab Seite 65,
Abschnitt »Schnittstellen und Softwareupdate«.

INFORMATION Die Leistungsanpassung des Temperiergerdtes ist soweit optimiert, dass die vorgegebenen Prozes-
se in schnellst moglicher Zeit abgearbeitet werden. Die Produktivitdt der Gesamtanlage wird ge-
steigert und spart somit nachhaltig Energie.

Schema Temperatur-
Regelstrecke

(AN

= 1Bl
K
lnhoe »

W g

-/

[A] Pt100-Buchse zum Anschluss eines externen Prozessfiihlers
[B] Gerateinterner Pt100-Temperaturfihler (Interntemperatur)
[C] Externer Pt100-Temperaturfiihler (Prozesstemperatur)

4.2.1 Temperierung auswahlen: Intern oder Prozess

Gehen Sie zum , Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Prozess/Intern”.

Wahlen Sie zwischen dem Eintrag , Intern” und ,,Prozess (Kaskade)” aus.
Bestdatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,0OK“.

VY VVVY

4.2.2 Temperierung auf Interntemperatur

Bei der Intern-Temperierung wird ein Regelkreis verwendet, um die Temperatur am gerdteinternen
Pt100-Temperaturfihler zu regeln. Dieser Pt100-Temperaturfiihler ist im Gerat eingebaut und be-
findet sich nahe dem Austritt des Thermofluid (Vorlauf) bzw. im BadgefaR.

Darstellung einer o
optimalen Interntem- C
peraturregelung
[c]
(Al
» [A] Interntemperatur
0 1 2 3 t [C] Sollwert
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Temperierung auf Prozesstemperatur

Bestimmte Temperieraufgaben erfordern fiir beste Ergebnisse, dass die Temperatur an anderer
Stelle als beschrieben erfasst wird. Die Regelung auf die Prozesstemperatur eréffnet hier Alternati-
ven. Bei der Temperierung auf Prozesstemperatur wird ein zusatzlich angeschlossener, externer
Pt100-Temperaturfihler im Zusammenhang mit einem Flihrungsregler (Kaskadenregler) benutzt.
Der interne Fuhler am Vorlauf wird im Folgeregler mit einbezogen. Diese Temperiermethode wird

z. B. zur Thermostatisierung von MantelgefdRen eingesetzt. Die Sollwertvorgabe gilt fiir den Prozess-
regler. Durch diesen wird wiederum ein Sollwert fiir den Internregler berechnet, um den Prozess-
Sollwert moglichst optimal auszuregeln.

HINWEIS Fehlerhafte Installation des Prozessfiihlers (Pt100)

Darstellung einer
optimalen Prozess-
temperaturregelung

4.2.4

4.2.5

SACHSCHADEN DURCH FEHLERHAFTE TEMPERIERUNG

» Storung der Messwerterfassung infolge statischer Aufladung.
> Der Prozessfihler (Pt100) muss ein geschirmtes Zuleitungskabel haben.
» Wenn das Fuihlerrohr metallisch ist, muss auf die Vermeidung von Erdschleifen geachtet wer-

den.
» Die Anschlussleitung darf nicht unnétig lang sein.
» Achten Sie auf eine gute Fixierung des Prozessfiihlers am Messort, sowie eine gute Warme-

kopplung.
» Der Sensor selbst muss eine gute Isolation zur Schirmung bzw. zur Schutzerdung haben (R > 20

MQ).

“»
°C

[A]
[C]
(B]
[A] Interntemperatur
»  [B] Prozesstemperatur
0 1 2 3 t [C] Sollwert

DeltaT-Begrenzer

Der DeltaT-Begrenzer ist ein Teil des Temperaturreglers, der dem Schutz der Anlage oder des Pro-
zesses dient. Dem DeltaT-Begrenzer wird ein Grenzwert vorgegeben. Entsprechend reagiert der
DeltaT-Begrenzer, wenn der Grenzwert beim Aufheizen oder Abkiihlen erreicht wird.

Im Temperiermodus ,,Prozess (Kaskade)” wird hierbei die Temperaturdifferenz zwischen der Vorlauf-
und der Prozesstemperatur ausgewertet. Die Defaulteinstellung des Grenzwertes ist mit 100 K vor-
gegeben. Bei geeigneter Einstellung des Grenzwertes und des Temperaturreglers werden die Belas-
tungsgrenzen z. B. von Glasapparaturen nicht Gberschritten. Bei Anndherung an den Grenzwert wird
die Kalte- oder Heizleistung angepasst. Der DeltaT-Begrenzer ist keine Sicherheitseinrichtung.

Uberwachung der Pt100-Temperatursensoren

Die Pt100-Temperatursensoren werden kontinuierlich auf ihren elektrischen Zustand gepriift. Tritt
wahrend des Temperierens der Zustand ,,Sensor defekt” auf, wird die Temperierung sofort abgebro-
chen und eine entsprechende Geratemeldung angezeigt. Dies gilt fir alle im Temperiergerat ange-
schlossenen Temperatursensoren.
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Optimale Temperaturregelung durch optimale Regelparameter

Sollte die Einregelung der Temperatur nicht der Einregelqualitdt von den oben gezeigten Abbildun-
gen entsprechen, kdnnen Sie die Regelparameter anpassen. Mit Huber Temperiergeraten haben Sie
verschiedene Mdglichkeiten die optimalen Regelparameter zu finden. Je nach Ausstattung des Tem-
periergerates konnen Sie folgende Verfahren auswahlen:

* Werksparameter verwenden (Standard)

= Regelparameter schatzen (sinnvoll nur bei Badthermostaten mit E-grade Basic und
Internregelung)

= Schnelle Identifikation (ab E-grade Exclusive)

= Mit Vorversuch (ab E-grade Exclusive)

Unterkategorie: ,,Auswahl Auto/Expertenmodus”

Benutzung des , Expertenmodus” ohne fundierte Kenntnisse in der MSR-Technik.
SACHSCHADEN AN DER APPLIKATION
» Diesen Modus nur benutzen, wenn fundierte Kenntnisse in der MSR-Technik vorhanden sind.

Hier kénnen Sie auswahlen, ob die Regelparameter im ,,Automatikmodus” oder im ,,Expertenmo-
dus” eingestellt werden sollen. Fiir Einstellungen im ,Expertenmodus” sind fundierte Kenntnisse in
der MSR-Technik erforderlich. Falsche oder unzureichende Einstellungen kdnnen die Funktion der
Temperaturregelung stark beeintrachtigen.

Im ,,Expertenmodus” ist die ,,Auto-Konfiguration” deaktiviert und nur eine , Experten-
Konfiguration” ist moglich.

So wechseln Sie den Modus:

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(i“.

Tippen Sie auf die Kategorie , Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Auswahl Auto/Expertenmodus”.

Wahlen Sie zwischen dem Dialog-Eintrag ,Automatikmodus” und , Expertenmodus®.
Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

YVVVYVYY

Unterkategorie: ,, Auto-Konfiguration”

Diesen Meniieintrag kdnnen Sie nur auswahlen, wenn der ,,Automatikmodus” eingestellt ist.

Unterkategorie: ,,Parameter finden*

Dialog-Eintrag: ,Schnelle Identifikation”

Die ,,Schnelle Identifikation” der Regelstrecke liefert Ihnen, im Verhaltnis zum geringen Aufwand,
sehr zligig und zuverlassig adaptierte Regelparameter. Mit diesen Regelparametern wird ein schnel-
les und sehr genaues Einregelverhalten erreicht. Nur in sehr seltenen Fallen ist die aufwendigere
aber auch prazisere Identifikation ,Mit Vorversuch” erforderlich.

Nachdem lhr System (Temperiergerat/externe Applikation) gestartet wurde, keine Veranderungen
am Temperiergerat und an der Anwendung vornehmen. Anderungen sind z. B. Prozessraum befiil-
len/entleeren, Anderung der Riihrerdrehzahl, Lagednderung des Pt100 Prozess-Regelfiihlers etc.
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» Achten Sie vor dem Einstellen der Regelparameter, dass das Temperiergerat den eingestellten
Sollwert erreicht hat und auf diesen Sollwert bereits einige Minuten temperiert. Stoppen Sie
nicht die Temperierung.

» Waihrend die Parameterfindung durchgefiihrt wird, keine Anderungen am Temperiergerit und
an der Anwendung vornehmen.

» Gehen Sie zum , Kategorie-Ment“.

> Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung®.

> Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

> Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Auto-Konfiguration”.

> Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Parameter finden®.

> Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,Schnelle Identifikation”.

> Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,0K“.

> Lesen Sie die angezeigte Meldung und bestétigen Sie sie durch Tippen auf , 0K”.

» Waibhlen Sie das verwendete Thermofluid aus der Liste aus.

> Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,0K“.

» Waihlen Sie zwischen dem Dialog-Eintrag , Intern” und , Prozess (Kaskade)”.

> Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,0K“.

> Geben Sie einen neuen Sollwert Gber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Dieser sollte mindes-
tens 10 K Differenz zum aktuellen Sollwert haben.

> Bestdtigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,OK“. Die Einstellung der Regelparameter durch
,Schnelle Identifikation” beginnt und nach einiger Zeit erscheint eine Meldung auf dem Display.

> Lesen Sie die angezeigte Meldung und bestéatigen Sie sie durch Tippen auf ,, 0K”.

Dialog-Eintrag: ,,Mit Vorversuch”

In einigen komplexen Applikationen fuhrt die ,,Schnelle Identifikation” der Regelstrecke eventuell
noch nicht zu einer optimalen Regelung. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der hyd-
raulische Aufbau nicht an die notwendigen Umwalzmengen angepasst werden kann. - Seite 31,
Abschnitt »Bei Versuchsplanung beachten«.

Eine weitere Optimierung des Regelverhaltens kann erreicht werden, wenn Sie die Reglerparamet-
rierung ,,Mit Vorversuch” auswahlen. Hierbei werden die Reglerparameter innerhalb der eingestell-
ten Grenzen des minimalen und maximalen Sollwerts ermittelt. Dabei wird auch unter Umsténden

auf die Sollwertgrenzen temperiert.

Achten Sie unbedingt vor dem Start der automatischen Reglerparametrierung auf die richtige Ein-
stellung des minimalen und maximalen Sollwertes. Eine Eingrenzung auf den tatsachlichen spater
verwendeten Arbeitstemperaturbereich ist vorteilhaft. Nachdem Ihr System (Temperiergerat/
externe Applikation) gestartet wurde, keine Verdanderung am Temperiergerat und an der Anwen-
dung vornehmen. Anderungen sind z. B. Prozessraum befiillen/entleeren, Anderung der Riihrer-
drehzahl, Lagedanderung des Pt100 Prozess-Regelfiihlers, etc.

Da mitunter ein groRer Arbeitstemperaturbereich vorliegen kann, dauert die Parameterfindung in
diesem Modus entsprechend langer. Es werden vom Regler bis zu drei Temperatur-Sollwerte be-
stimmt und nacheinander automatisch abgearbeitet. Diese liegen je einmal unter Raumtemperatur,
bei etwa Raumtemperatur und einmal oberhalb der Raumtemperatur, sofern die Sollwertgrenzen
dies zulassen.

» Achten Sie vor dem Einstellen der Regelparameter, dass das Temperiergerat den eingestellten
Sollwert erreicht hat und auf diesen Sollwert bereits einige Minuten temperiert. Stoppen Sie
nicht die Temperierung.

Wiéhrend die Parameterfindung durchgefiihrt wird, keine Anderungen am Temperiergerit und
an der Anwendung vornehmen.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(”“.

Tippen Sie auf die Kategorie , Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Auto-Konfiguration“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter finden”.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,Mit Vorversuch®.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

VVVVVVY 'V
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Lesen Sie die angezeigte Meldung und bestatigen Sie sie durch Tippen auf ,OK".

Wahlen Sie das verwendete Thermofluid aus der Liste aus.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Wahlen Sie zwischen dem Dialog-Eintrag ,Intern” und , Prozess (Kaskade)” aus.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,,0K“. Die Einstellung der Regelparameter durch
,Mit Vorversuch” beginnt und nach einiger Zeit erscheint eine Meldung auf dem Touchscreen.
Lesen Sie die angezeigte Meldung und bestatigen Sie sie durch Tippen auf ,OK".

Y VVVVYVY

Dialog-Eintrag: ,,Regelparameter schatzen”

Im Verhaltnis zu vergleichbaren, am Markt erhéltlichen Badthermostaten, bieten wir auch bei den
einfachen Temperiergeraten einen weiteren Vorteil. Sie kénnen hier durch die Eingabe des verwen-
deten Thermofluides und der Thermofluidmenge einen vorhandenen Regelparametersatz modifizie-
ren. Diese Version bietet sich bei Badthermostaten ohne angeschlossene externe Anwendung an.

Samtliche benoétigten technischen Daten der im Pilot ONE aufgelisteten Thermofluide sind im
Regler hinterlegt. Sollte Ihr verwendetes Thermofluid nicht in der Liste aufgefiihrt sein, so wahlen
Sie ein moglichst vergleichbares Thermofluid in Bezug auf Temperaturbereich und Viskositat aus.
- Seite 30, Abschnitt »Informationen liber Thermofluide«.

» Achten Sie vor dem Einstellen der Regelparameter, dass das Temperiergerat den eingestellten
Sollwert erreicht hat und auf diesen Sollwert bereits einige Minuten temperiert. Stoppen Sie
nicht die Temperierung.

Wihrend die Parameterfindung durchgefiihrt wird, keine Anderungen am Temperiergerat und
an der Anwendung vornehmen.

Gehen Sie zum , Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Auto-Konfiguration“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter finden”.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,Regelparameter schatzen”.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Lesen Sie die Meldung und bestétigen Sie sie durch Tippen auf ,Ja“. Die aktuellen Regelparame-
ter werden Uberschrieben.

Wahlen Sie das verwendete Thermofluid aus der Liste aus.

Bestdtigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,0OK“.

Lesen Sie die angezeigte Meldung und bestatigen Sie sie durch Tippen auf ,0K”.

Geben Sie das Fillvolumen (ber die eingeblendete Zahlentastatur ein.

Bestdtigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”.

Tippen Sie zweimal auf den ,,Pfeil“~-Touchbutton um zur Kategorie ,Temperierung“ zurtickzukeh-
ren.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Prozess/Intern.

Wahlen Sie zwischen dem Dialog-Eintrag , Intern” und ,,Prozess (Kaskade)“.

Tippen Sie auf ,,0K“ um Ihre Auswahl zu bestéatigen.

VVV VYVVVVVY VVVVVVVVY Y

Unterkategorie: ,,Regeldynamik”

Sie kdnnen zwischen einem schnelleren Einregelverhalten, mit einem moglichen und akzeptierten
kleinen Uberschwingen der Temperatur, und einem Einregelverhalten, ohne Uberschwinger der
Temperatur, auswahlen. Die Standardeinstellung ist ,,Schneller, kleiner Uberschwinger”.

Das Uberschwingen bezieht sich immer auf die filhrende Temperatur. Haben Sie zum Beispiel die
Prozesstemperierung aktiviert ist dies die fihrende Temperatur. Im Gegensatz hierzu muss die Bad-
bzw. Vorlauftemperatur immer der Prozesstemperatur vorauseilen. Um die bestmogliche Energie-
Ubertragung erzielen zu kénnen ist der groRte, mogliche Temperaturunterschied zwischen Bad- bzw.
Vorlauftemperatur und der Prozesstemperatur notwendig. Beachten Sie hierzu die Abbildung ,,Dar-
stellung einer optimalen Prozesstemperaturreglung”. - Ab Seite 47, Abschnitt »Temperierung auf
Prozesstemperatur«. Dies kann immer nur mit einem moglichst groBen Volumenstrom des Thermo-
fluid erfolgen. In der Einstellung ,,Schneller, kleiner Uberschwinger” kommt es durch die Kombina-
tion aus hohem Volumenstrom des Thermofluid und der hervorragend ausgelegten Regelelektronik
selten zu einem Uberschwingen der Prozesstemperatur, gleichzeitig wird der Sollwert schnellstmég-
lich erreicht. Im Gegensatz zum Modus ,,Schneller, kleiner Uberschwinger” gibt es die Einstellung
,Ohne Uberschwinger“. Die Anndherung an die Solltemperatur erfolgt dabei vorsichtiger und damit
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aperiodisch. Die Zeit bis zum Einregeln auf den von Ihnen eingestellten Sollwert verlangert sich. Die
Aussage ,Uberschwingfrei” gilt nur bei geringem StorgroReneinfluss von auflen. Beachten Sie die
Vorgaben. - Seite 31, Abschnitt »Bei Versuchsplanung beachten«.

INFORMATION Das Einregelverhalten kann jederzeit ohne neu zu aktivierende Reglerparameterfindung ausge-

Interne, aperiodische
Temperaturregelung

Interne, dynamische
Temperaturregelung
mit méglichem Uber-
schwingen der Tempe-
ratur

wahlt werden.

>
¢

°C
[c
[A]
> [A] Interntemperatur
0 1 2 3 t [C] Sollwert
A
°C
[c
[A]
> [A] Interntemperatur
0 1 2 3 t [C] Sollwert
» Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(“.
> Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung®.
» Tippen Sie auf die Kategorie , TAC/Manuell”.
> Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Auto-Konfiguration®.
> Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Regeldynamik”.
» Wibhlen Sie zwischen dem Dialog-Eintrag ,Schneller, kleiner Uberschwinger” und ,,0hne Uber-
schwingen” aus.
> Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,0K“.
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Unterkategorie: , Fluideigenschaften”

Unterkategorie ,,Fluid auswahlen”
Unter diesem Eintrag wahlen Sie das verwendete Thermofluid aus einer Liste aus.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(”“.

Tippen Sie auf die Kategorie , Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Auto-Konfiguration“.
Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Fluideigenschaften”.
Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Fluid auswahlen”.
Wahlen Sie das verwendete Thermofluid aus der Liste aus.
Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

VVVYVYYVYVYVYY

Unterkategorie: ,,Bad-/Kreislaufvolumen
Unter diesem Eintrag geben Sie die Fillmenge des Thermofluides in Inrem Bad-/Kreislauf ein.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(”“.

Tippen Sie auf die Kategorie , Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Auto-Konfiguration“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Fluideigenschaften”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Bad-/Kreislaufvolumen®.

Lesen Sie die Meldung und bestatigen Sie sie durch Tippen auf ,,0K“.
Geben Sie das Fillvolumen lber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

VVVVYVYYVYVYY

Unterkategorie: ,VPC/Bypass”
Unter diesem Eintrag stellen Sie ein, ob Sie einen/keinen Bypass benutzten.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Meni“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,, Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Auto-Konfiguration”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Fluideigenschaften®.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,VPC/Bypass”.

Wahlen Sie zwischen dem Dialog-Eintrag ,,Bypass nicht benutzt” und ,Bypass benutzt”.
Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

VVVVVYVYVYYVY

Unterkategorie: ,Fluid anzeigen”
Durch diesen Eintrag bekommen Sie eine Ubersicht {iber die getétigten Einstellungen.

Gehen Sie zum ,,Kategorie-Men(i“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,, Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Auto-Konfiguration”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Fluideigenschaften®.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Fluid anzeigen”.

Tippen Sie auf ,,0K“ nachdem Sie die Eintrage gelesen/kontrolliert haben.

VVVVYVYVYY
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Unterkategorie: ,,Parameter anzeigen“

Hier kénnen Sie sich die eingestellten Parameter im , Automatikmodus” anzeigen lassen.

Gehen Sie zum , Kategorie-Men(i“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,, Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Auto-Konfiguration“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter anzeigen”.

Tippen Sie auf ,0K“ nachdem Sie die Parameter gelesen/kontrolliert haben.

VVVVYY

Unterkategorie: , Experten-Konfiguration

Benutzung des ,,Expertenmodus” ohne fundierte Kenntnisse in der MSR-Technik.
SACHSCHADEN AN DER APPLIKATION
> Diesen Modus nur benutzen, wenn fundierte Kenntnisse in der MSR-Technik vorhanden sind.

Im , Expertenmodus” ist die ,,Auto-Konfiguration” deaktiviert und nur eine , Experten-Konfiguration” moglich.

Fur Einstellungen im ,,Expertenmodus” sind fundierte Kenntnisse in der MSR-Technik erforderlich. Falsche
oder unzureichende Einstellungen kénnen die Funktion der Temperaturregelung stark beeintrachtigen.

Unterkategorie: ,,Parameter andern“

In diesem Menieintrag nehmen Sie die manuelle Konfiguration der Regelparameter vor. Wird nur
auf die Interntemperatur geregelt, werden die Regelparameter nur unter dem Eintrag ,,Intern”
eingegeben. Bei einer Regelung auf die Prozesstemperatur kann auch der Internregler eingreifen z.
B. beim Erreichen der Sollwertgrenze oder bei einer DeltaT-Begrenzung. Folglich miissen die Para-
metersatze, bei der Regelung auf die Prozesstemperatur, unter allen 3 Eintragen (,Intern“, ,Mante
und ,Prozess”) eingegeben werden.

Iu

Unterkategorie: ,,Intern”
Hier geben Sie nacheinander die neuen Werte fiir ,KP“, ,Tn“ und , Tv“ ein.

Gehen Sie zum , Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Experten-Konfiguration“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter dndern”.

Tippen Sie auf den Unterkategorie ,Intern”.

Geben Sie den neuen , KP“-Wert Gber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestdtigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”.

Geben Sie den neuen , Tn“-Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

Geben Sie den neuen ,, Tv“-Wert lber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

VVVVVVVVVYVYYY

Iu

Unterkategorie: ,Mante
Hier geben Sie den neuen Wert fir ,,KP“ ein.

» Gehen Sie zum ,Kategorie-Meni“.
> Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung”.
> Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.
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Tippen Sie auf die Unterkategorie , Experten-Konfiguration®.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter andern”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Mantel”.

Geben Sie den neuen ,,KP“-Wert Giber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

Lesen Sie die Meldung und bestatigen Sie sie durch Tippen auf ,,0K“.

YVVVVYYVYY

Unterkategorie: ,Prozess”

Hier geben Sie nacheinander die neuen Werte fir ,KP“, , Tn“ und , Tv“ ein.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(i“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,, Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Experten-Konfiguration”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter andern”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Prozess”.

Geben Sie den neuen , KP“-Wert Gber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

Geben Sie den neuen ,, Tn“-Wert lber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

Geben Sie den neuen , Tv“-Wert lber die eingeblendete Zahlentastatur ein.
Bestdtigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”.

VVVVVVVVVVYY

Unterkategorie: ,,Parameter anzeigen”
Unter dieser Funktion werden lhnen die eingestellten manuellen Parameter angezeigt.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Experten-Konfiguration“.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter anzeigen”.

Tippen Sie auf ,,0K“ nachdem Sie die Parameter gelesen/kontrolliert haben.

VVVYVYYVYYVY

Unterkategorie: , Reglerstruktur”
Unter dieser Funktion stehen lhnen zwei unterschiedliche Reglerstrukturen zur Verfligung.
,Huber PID-Regler”: Standardeinstellung

»Klassischer PID-Regler”: Diese Einstellung wird von den Servicetechnikern der Firma Huber aus-
schlieRlich zu Servicezwecken verwendet.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Meni“.

Tippen Sie auf die Kategorie , Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie , Experten-Konfiguration®.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Reglerstruktur”.

Wabhlen Sie zwischen dem Dialog-Eintrag ,,Huber PID-Regler” und ,Klassischer PID-Regler” aus.
Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,OK“.

VVVVYVYYVYY
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Unterkategorie: ,,Parameter zurlicksetzen”

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Regelparameter auf die Werkseinstellung zurticksetzen.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter zuriicksetzen”.

Lesen Sie die Meldung und bestétigen Sie sie durch Tippen auf ,Ja“. Die Regelparameter werden
zurtickgesetzt/geldscht. Erst nach einem Neustart kann das Temperiergerit wieder in Betrieb
genommen werden.

Schalten Sie hierzu das Temperiergerat aus und wieder ein. Die Parameter wurden zurlickgesetzt.

VVVVYVY

A4

Unterkategorie: ,,Parameter anzeigen”

Unter dieser Funktion werden Ihnen die eingestellten Parameter angezeigt. Je nach vorhergehender
Einstellung sind dies die ,Automatische Regelparameter” oder die ,,Manuelle Regelparameter”.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(i”“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,TAC/Manuell”.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,Parameter anzeigen”.

Tippen Sie auf ,0K“ nachdem Sie die Parameter gelesen/kontrolliert haben.

YVVVYVY

Sollwertgrenzen einstellen

C [Maximale Arbeitstemperatur]
Hochstmogliche Temperatur des Temperiergerates.

[Ubertemperaturgrenzwert]
25 K unter Brennpunkt des Thermofluids.

[Maximaler Sollwert]
Vom Benutzer eingestelle Obergrenze der Temperierung.

[Sollwert]

Kann nur im festgelegten Bereich (zwischen
maximalem/minimalen Sollwert) eingestellt werden.

[Minimaler Sollwert]
Vom Benutzer eingestelle Untergrenze der Temperierung.

[Minimale Arbeitstemperatur]
Tiefstmogliche Temperatur des Temperiergerates.

)

Die Grenzen flr den minimalen und maximalen Sollwert dienen der Sicherheit lhrer Anlage. Sie
miissen vor dem ersten Temperieren und bei Thermofluidwechsel, in Bezug auf den Einsatzbereich
des Thermofluides, eingestellt werden. Die Maximal-Sollwertgrenze begrenzt die Sollwertvorgabe
fiir die Bad- bzw. Vorlauftemperatur. Die Minimal-Sollwertgrenze schiitzt entsprechend bei niedri-
gen Temperaturen vor zu hoher Viskositat bzw. Einfrieren. Der einstellbare Sollwert ist dann nur
noch in dem Temperaturband zwischen der Minimal- und Maximal-Sollwertgrenze maglich.

» Gehen Sie zum ,Kategorie-Menu“.

» Tippen Sie auf die Kategorie ,Schutzoptionen®.

> Tippen Sie auf die Kategorie ,Sollwert-Grenzen”.
> Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Min. Sollwert”.
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Geben Sie den neuen Wert liber die eingeblendete Zahlentastatur ein.

Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

Bestatigen Sie in der darauf folgenden Anzeige noch einmal lhre Eingabe durch Tippen auf ,0K”.
Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt und der ,,Min. Sollwert” wird unverziglich gedn-
dert. Sollte das Tippen auf ,0K” nicht korrekt sein, wird dies grafisch fiir 2 Sekunden angezeigt.
AnschlieRend kehrt die Anzeige wieder zur Kategorie ,,Sollwert-Grenzen” zurtick. Versuchen Sie
die Anderung des ,Min. Sollwert” erneut.

Tippen Sie auf die Unterkategorie ,,Max. Sollwert”.

Geben Sie den neuen Wert Uber die eingeblendete Zahlentastatur ein.

Bestatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”.

Bestatigen Sie in der darauf folgenden Anzeige noch einmal lhre Eingabe durch Tippen auf ,0K”.
Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt und der ,,Max. Sollwert” wird unverziglich gean-
dert. Sollte das Tippen auf ,OK“ nicht korrekt sein, wird dies grafisch fir 2 Sekunden angezeigt.
AnschlieBend kehrt die Anzeige wieder zur Kategorie ,Sollwert-Grenzen” zurlck. Versuchen Sie
die Anderung des ,,Max. Sollwert” erneut.

Uberpriifen Sie die eingestellten Werte des minimalen und maximalen Sollwerts bei jeder Verin-
derung des Systems, insbesondere bei einem Wechsel des Thermofluides.

Sollwert einstellen

Y VYV

Gehen Sie zum ,Home*“-Bildschirm.

Tippen Sie auf das Tastatursymbol neben ,, Tsoliwert”

Geben Sie einen neuen Sollwert lber die eingeblendete Zahlentastatur ein.

Es muss gelten:

[Minimal-Sollwertbegrenzung] < [Sollwert] < [Maximal-Sollwertbegrenzung].

Werden diese Bedingungen verletzt, wird ein Hinweis Uber den >Touchscreen< [88] ausgegeben
und die Eingabe wird ignoriert. Loschen Sie in diesem Fall den bereits eingegebenen Wert ent-
weder mit der ,Pfeil“-Taste oder mit der ,clear“-Taste. Geben Sie den Sollwert erneut ein.
Bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Tippen auf ,,OK“.

Bestatigen Sie in der darauf folgenden Anzeige noch einmal lhre Eingabe durch Tippen auf ,OK“.
Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt und der Sollwert wird unverziiglich gedndert. Sollte
das Tippen auf ,,0K“ nicht korrekt sein, wird dies grafisch fiir 2 Sekunden angezeigt. Anschlie-
Rend kehrt die Anzeige wieder zum ,,Home*“-Bildschirm zuriick. Versuchen Sie die Anderung des
Sollwertes erneut.

Befiillen, Entliiften, Ausgasen und Entleeren

Beachten Sie die Anschlussskizze. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

Extrem heiBe/kalte Oberflichen, Anschliisse und Thermofluid
VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

>

>
>

Je nach Betriebsart kénnen Oberflachen, Anschliisse und das temperierte Thermofluid extrem
heil oder kalt sein.

Direkten Kontakt mit den Oberflachen, Anschliissen und dem Thermofluid vermeiden!

Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille).

Der Thermofluidkreislauf wird bei einer aktiven Umwalzung durch Absperrventile abgesperrt
SACHSCHADEN AN DER IM TEMPERIERGERAT VERBAUTEN UMWALZPUMPE

>

>

Den Thermofluidkreislauf wahrend einer aktiven Umwalzung nicht durch Absperrventile ver-
schlieBen.
Temperieren Sie vor dem Stoppen der Umwalzung das Thermofluid auf Raumtemperatur.

Der Pumpenvorlauf darf bei laufendem Temperiergerat tiber die Anschliisse >Umwalzung Aus-
gang< [1] und >Umwalzung Eingang< [2] nicht abgesperrt werden. Wird das Temperiergerat mit
einem abgesperrten Pumpenvorlauf betrieben, kann die Pumpe wegen Uberhitzung bzw. hoher
Stromaufnahme abgeschaltet werden.
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ern geschlossene Applikation

4.3.1.1 Extern geschlossene Applikation befiillen und entliiften

&VORSICHT Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblattes des zu verwendenden Thermofluides
VERLETZUNGEN

>

Verletzungsgefahr der Augen, Haut, Atemwege moglich.

» Das Sicherheitsdatenblatt des zu verwendenden Thermofluides ist unbedingt vor Verwendung

Y V

Y

zu lesen und dem Inhalt Folge zu leisten.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften/Arbeitsanweisungen.

Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Rutschgefahr durch Boden- und Arbeitsplatzverunreinigung. Reinigen Sie den Arbeitsplatz,
beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. - Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

HINWEIS Semi-automatische Entliftung

SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

>

>

Durch eine erhéhte Toleranzzeit des Druckabfalls kann es zu Schaden an der Pumpe kommen,
wenn gleichzeitig zu wenig Thermofluid im System ist.

Beobachten Sie standig den Thermofluidlevel im >Schauglas< [23] oder auf dem >Touch-
screen< [88]. Fiillen Sie wahrend der Entliftungsphase Thermofluid nach, damit der Thermoflu-
idpegel im >Expansionsgefdl< [18] nicht unter die Minimum-Marke fallt.

INFORMATION Kalkulieren Sie ob das Fassungsvermogen des >ExpansionsgefdR< [18] das Expansionsvolumen
wahrend des Betriebes auffangen kann. Legen Sie hierzu nachfolgende Mengen zu Grunde: [Mini-

ma
+ I

le Fullmenge des Temperiergerdtes] + [Inhalt des >ZusatzexpansionsgefaB< [19] (optional)]
nhalt der Temperierschlduche] + [Mantelvolumen lhrer Applikation] + [10%/100 K].

Fillstande im >Schau-

glas< [23]
100

920
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[C1]

[B1]

[A] [C1] Zuviel Thermofluid

[B1] Erwdrmtes Thermofluid (> 20 °C) /
Fullstand bei Erstbefillung
Thermostat bei oberer Arbeitstemperatur

[B2] [A] Thermofluidpegel bei Raumtemperatur (20 °C)

[B2] Gekiihltes Thermofluid (< 20 °C)
Thermostat bei unterer Arbeitstemperatur

0,
% (2] [C2] Zuwenig Thermofluid
Thermofluidlevel auf ‘ ‘ ‘
dem >Touchscreen<
(8] || [mher
p
| Level |
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= Achten Sie beim Befiillen auf eventuell notwendige MaRnahmen wie Erdung der GefédRe, Trichter

und sonstige Hilfsmittel.

= Befiillen Sie aus moglichst geringer Hohe.

» SchlieRen Sie die Randelschraube an der >Entleerung< [8] von Hand.
» Uberpriifen Sie, dass ein Schlauch an dem >Uberlauf< [12] (falls vorhanden) montiert wurde. Das

andere Ende des Schlauches muss in einem geeigneten Auffangbehilter stecken. Beim Uberfiil-
len des Temperiergerates tritt hier Gberschissiges Thermofluid aus. Schlauch und Behalter mus-
sen mit dem Thermofluid und dessen Temperatur vertraglich sein.

» Offnen Sie den >Schauglasdeckel< [24]. Hierdurch wird die Befiillung erleichtert, da die Entste-

hung eines Luftpolsters im >Schauglas< [23] verhindert wird. Beim Befillen darf aus dem
>Schauglas< [23] kein Thermofluid austreten!

» Offnen Sie die >Einfiilloffnung< [17] von Hand.
» Fillen Sie geeignetes Thermofluid unter Zuhilfenahme von Befiillzubehdr (Trichter und/oder

Becherglas) vorsichtig in die >Einfiilloffnung< [17] ein. Das Thermofluid flieBt vom >Expansions-
gefdaR< [18] in das Temperiergerat und Gber die Schlauchverbindungen zur externen Applikation.
Den Fillstand sehen Sie im >Schauglas< [23] oder auf dem >Touchscreen< [88]. Beachten Sie die
fachgerechte Entsorgung beim Reinigen von Beflillzubehor. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte
Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Fallen Sie vor dem Starten des Entliftungsvorganges das >ExpansionsgefaB< [18] zu 50 bis 70%.
SchlieRen Sie den >Schauglasdeckel< [24].

Schalten Sie das Temperiergerat ein.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Start/Stopp”“.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag , Entliiften starten”.

Bestdtigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,,0K“.

Geben Sie lber die eingeblendete Zahlentastatur das Zeitintervall der Entliftung an. Voreinge-
stellt sind 0,5 Minuten.

Bestdatigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”. Die Entliiftung wird gestartet.

Fillen Sie bei Bedarf Thermofluid nach. Beobachten Sie hierzu den Fiillstand im >Schauglas< [23]
oder auf dem >Touchscreen< [88]. Der Befiill-/Entliftungsprozess ist abgeschlossen, wenn das
Temperiergerat ausreichend befillt ist.

Wenn bei extern geschlossenen Applikationen (Reaktoren) das Flissigkeitsniveau in der Full-
standsanzeige sowohl bei Pumpenlauf, als auch bei Pumpenstopp konstant bleibt, gilt die Applika-

tion als entliftet.

YV VV VVVYV

Stoppen Sie die Entliiftung. Hierzu gehen Sie in die Kategorie ,, Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Start/Stopp“.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag , Entliftung stoppen”.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,,0K“. Die Entliftung wird gestoppt und die Pumpe
lduft fiir ca. 30 Sekunden nach. Warten Sie bis die Pumpe stoppt.

Schalten Sie das Temperiergerat aus.

Kontrollieren Sie den Fillstand des Auffangbehalters. Entleeren Sie bei Bedarf den Behalter und
entsorgen Sie den Inhalt fachgerecht.

VerschlieRen Sie die >Einfull6ffnung< [17] von Hand.

Das Temperiergerat ist nun befllt.

Speziell bei der Erstinbetriebnahme und nach Thermofluidwechsel muss das Entliiften und das
Ausgasen durchgefiihrt werden. Nur dadurch kann ein stérungsfreier Betrieb gewahrleistet wer-
den. Fuhren Sie nach der Entliftung das Ausgasen durch. = Seite 59, Abschnitt »Extern geschlos-
sene Applikation ausgasen«.

Beachten Sie die Volumenausdehnung des Thermofluides in Abhangigkeit des Arbeitstemperatur-
bereichs, in dem Sie arbeiten mochten. Bei ,tiefster” Arbeitstemperatur darf die Marke Minimum
im >Schauglas< [23] oder auf dem >Touchscreen< [88] nicht unterschritten, und bei ,,héchster”
Arbeitstemperatur darf es zu keinem Uberlauf aus dem >ExpansionsgefaR< [18] kommen. Bei
einer Uberfiillung lassen Sie die iiberfiillte Menge Thermofluid ab. - Seite 61, Abschnitt »Extern
geschlossene Applikation entleeren«. Priifen Sie, ob das Thermofluid wiederverwendet werden
kann. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid. = Seite 15, Abschnitt »Fachge-
rechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
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Extern geschlossene Applikation ausgasen

Bei einem Flussigkeitsgemisch kann durch zu schnelles Erhitzen Thermofluid pl6tzlich aus dem
>Expansionsgefi< [18] austreten

VERBRENNUNGEN/SACHSCHADEN

» Durch zu schnelles Erhitzen des in dem Gemisch enthaltenen Niedersieders ist ein plétzliches
Uberlaufen aus dem >ExpansionsgefiR< [18] zu erwarten.

HeiBe Oberflaiche am >ExpansionsgefiR< [18] im Einrichtbetrieb ,,Ausgasen”
VERBRENNUNGEN VON GLIEDMASSEN

» Das >ExpansionsgefdR< [18] im Einrichtbetrieb , Ausgasen” nicht berlhren!
» Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille).

Inertgasiiberlagerung des >ExpansionsgefaR< [18] iiber 0,1 bar (ii)
SACHSCHADEN DURCH MECHANISCHE BESCHADIGUNG DES >EXPANSIONSGEFASS< [18]

» Bei der Verwendung des optionalen Abdichtsets in Verbindung mit einer statischen Inertgas-
liberlagerung muss eine Druckbegrenzung auf 0,1 bar (i) verwendet werden.

Beim Wechsel von nieder siedendem Thermofluid (Niedersieder) auf hoher siedendes Thermofluid
konnen Reste des Niedersieders im Temperiergerat verbleiben. Je nach Arbeitstemperatur beginnt
der Niedersieder zu sieden, es entstehen Gasblasen, die den Pumpendruck kurzzeitig zusammen-
brechen lassen. Hierbei kann es zu einer Sicherheitsabschaltung kommen. Die Gasblasen gelangen
zum >Expansionsgefaf3< [18] und kdnnen tber den >Verschluss Expansionsgefaf8< [22], und die
>Einfiilloffnung< [17] entweichen. Durch das Ausgasen werden die Reste des Niedersieders aus
dem Thermofluid entfernt.

Bei der Verwendung eines Unistat ist das Thermofluid vor Umwelteinfliissen geschiitzt. Somit ist
bereits ein vermehrte Ansammlung von Feuchtigkeit oder der oxidative Abbau des Thermofluid
unterbunden.

Die Temperatur im >ExpansionsgefdB< [18] wird durch einen Temperaturfiihler gemessen. Durch
Ausdehnung des heillen Thermofluides beim Ausgasen kann die Temperatur im >Expansionsge-
faR< [18] ansteigen. Es konnen kurzzeitig durch Aufsteigen von Gasblasen Temperaturen > 70 °Cim
>Expansionsgefd< [18] erreicht werden. Dies geschieht durch Alterung und nach Art und Menge
des im Temperierkreislauf enthaltenen, nieder siedenden Thermofluides.

Unter der Kategorie ,,Sicherheit” im Bereich ,Ubertemperatur” kann der Abschaltwert des imple-
mentierten Temperatur-Fiihlers im Ausgasmodus bis auf 100 °C eingestellt werden. Im Normalmo-
dus sind max. 70 °C im >ExpansionsgefdaB< [18] einstellbar.

Thermofluide sind mehr oder weniger stark hygroskopisch (wasseranziehend). Dieser Effekt ist umso
groller, je tiefer die Arbeitstemperatur ist. Der folgende Ausgasmodus, welcher permanent zu liberwa-
chen ist, hilft lhnen auch, eventuell vorhandene Wasserreste aus dem Temperierkreislauf zu bekommen.

> Aktivieren Sie nach erfolgter Entliftung den Menupunkt , Ausgasen”.

Voraussetzung: Sie haben das Temperiergerat vorschriftsméaRig befiillt und/oder gereinigt.

- Seite 57, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation befiillen und entliiften« und/oder

- Seite 77, Abschnitt »Spiilen des Thermofluidkreislaufes«.

Gehen Sie zum ,Kategorie-Meni“.

Tippen Sie auf die Kategorie , Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Start/Stopp*“.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,, Ausgasen starten”.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestatigen Sie diesen durch Tippen auf ,0K”.

Gehen Sie zum ,Home*“-Bildschirm.

Tippen Sie auf das Tastatursymbol neben ,, Tsoliwert”

Geben Sie einen Sollwert (iber die eingeblendete Zahlentastatur ein. Dieser Sollwert muss unter-
halb des Siedepunktes des nieder siedenden Thermofluides sein. Der Sollwert wird im Laufe des
Ausgasprozesses bis zur maximalen Arbeitstemperatur in 10 K Schritten erhéht.

VVVVVVYVYVYVY
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Bestdtigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”.

Bestatigen Sie in der darauffolgenden Anzeige noch einmal Ihre Eingabe durch Tippen auf ,, OK“.
Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt und der ,,Sollwert” wird unverziglich gedndert.
Sollte das Tippen auf ,,OK” nicht korrekt sein, wird dies grafisch fiir 2 Sekunden angezeigt. An-
schlieBend kehrt die Anzeige wieder zum ,,Home“-Bildschirm zuriick. Versuchen Sie die Anderung
des ,Sollwert” erneut.

Temperieren Sie auf diesem Sollwert, bis die Temperatur im >Expansionsgefa< [18] nicht mehr
steigt oder sogar fallt.

Kontrolle der Temperatur im >ExpansionsgefaR< [18].

>
>
>

A4
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Gehen Sie zum ,,Kategorie-Men(i“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Sicherheit”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,UT Werte anzeigen”. Es werden lhnen alle gemessenen Sicherheits-
temperaturen angezeigt.

Kontrollieren Sie die Temperatur im >Expansionsgefa< [18]. Sollte diese ansteigen ist der Aus-
gasprozess aktiv. Warten Sie bis die Temperatur im >Expansionsgefaf3< [18] nicht mehr steigt
oder sogar fallt.

Gehen Sie zum ,Home*“-Bildschirm.

Tippen Sie auf das Tastatursymbol neben ,, Tsoliwert”

Erhéhen Sie den Sollwert um 10 K.

Bestdtigen Sie lhre Eingabe durch Tippen auf ,,0K”.

Bestatigen Sie in der darauf folgenden Anzeige noch einmal lhre Eingabe durch Tippen auf ,0K”.
Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt und der ,,Sollwert” wird unverziglich gedndert.
Sollte das Tippen auf ,,OK” nicht korrekt sein, wird dies grafisch fiir 2 Sekunden angezeigt. An-
schlieBend kehrt die Anzeige wieder zum ,,Home“-Bildschirm zuriick. Versuchen Sie die Anderung
des ,Sollwert” erneut.

Temperieren Sie bis die Temperatur im >Expansionsgefa< [18] nicht mehr steigt oder sogar fallt.
Kontrollieren Sie wieder die Temperatur im >ExpansionsgefaR< [18].

Wiederholen Sie die Erhéhung des Sollwertes um 10 K solange, bis die Temperatur im >Expansi-
onsgefiB< [18] bei einer Erhohung nicht mehr steigt.

Temperieren Sie nun das Thermofluid auf die zuletzt eingestellte Temperatur solange, bis das
>Expansionsgefal3< [18] Umgebungstemperatur erreicht hat.

Der gesamte Vorgang kann, je nach Grad der Kontamination in Kombination mit der Applikations-
grolRe, mehrere Stunden dauern. Die Temperierung ist solange fortzusetzen, bis die Temperatur im
>Expansionsgefd< [18] wieder auf Umgebungstemperatur ist.

VVVVYY

Gehen Sie zum ,,Kategorie-Men(“.

Tippen Sie auf die Kategorie , Temperierung”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Start/Stopp“.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag , Ausgasen stoppen”.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Lesen Sie den Hinweis und bestatigen Sie diesen durch Tippen auf ,,0K“. Das Ausgasen stoppt
unverziglich und die Pumpe lauft fur ca. 30 Sekunden nach. Warten Sie bis die Pumpe stoppt.

SchlieRen Sie einen geeigneten Entleerungsschlauch (dieser muss mit dem Thermofluid vertrag-
lich sein) an die >Entleerung ExpansionsgefaR< [9] (falls vorhanden) oder >Entleerung< [8] an.
Stecken Sie das andere Ende des Schlauches in einen geeigneten Behalter, der mit dem Thermo-
fluid und der Temperatur des Thermofluides vertraglich ist.

» Entleeren Sie das >ExpansionsgefidB< [18]. Offnen Sie hierzu das >Entleerungsventil Expansions-

vV VYV 'V

A\

gefaB< [5] durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn (um 90° bis zum Anschlag nach links dre-
hen). Achten Sie auf die hohe Temperatur des Thermofluides. Beachten Sie die fachgerechte Ent-
sorgung von Thermofluid. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und
Verbrauchsmaterial«.

SchlieBen Sie das >Entleerungsventil ExpansionsgefaR< [5] durch Drehen im Uhrzeigersinn (um
90° bis zum Anschlag nach rechts drehen).

Entfernen Sie den Entleerungsschlauch und den Behalter. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung.
-> Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Offnen Sie den >Verschluss ExpansionsgefaR< [22] von Hand.

Fallen Sie neues, original Thermofluid unter Zuhilfenahme von Befillzubehor (Trichter und/oder
Becherglas) vorsichtig in die >Einfiilloffnung< [17] ein. Den Fillstand sehen Sie im >Schau-

glas< [23] oder auf dem >Touchscreen< [88]. Mischen Sie keine unterschiedlichen Thermofluide.
Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung beim Reinigen von Befiillzubehor. - Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

SchlieRen Sie den >Verschluss ExpansionsgefaR< [22] von Hand.

Der Ausgasprozess ist abgeschlossen.
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Extern geschlossene Applikation entleeren

HeiRes oder sehr kaltes Thermofluid
SCHWERE VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

>

>

Y VV

Bevor Sie mit der Entleerung beginnen, miissen Sie dafiir sorgen, dass das Thermofluid auf
Raumtemperatur (20 °C) temperiert ist.

Falls das Thermofluid bei dieser Temperatur fiir eine Entleerung zu viskos ist: Thermofluid
einige Minuten temperieren, bis die Viskositat fiir eine Entleerung ausreicht. Das Thermofluid
niemals mit offener Entleerung temperieren.

Achtung Verbrennungsgefahr bei Entleerung von Thermofluid mit einer Temperatur tber 20 °C.
Tragen Sie bei einer Entleerung lhre personliche Schutzausriistung.

Nur mit geeignetem Entleerungsschlauch und Auffangbehélter entleeren. Diese missen mit
dem Thermofluid und dessen Temperatur vertraglich sein.

Nicht alle Temperiergerate sind mit der gleichen Kombination von Anschlissen/Entleerungen
ausgestattet. Wenn an lhrem Temperiergerat der Anschluss / die Entleerung nicht vorhanden ist,
so Uberspringen Sie den Punkt.

Temperiergerate mit Entleerungsventile

>
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Nur giiltig fiir Temperiergerdte mit der Funktion , Entleerung”:

Damit der Thermofluidkreislauf vollstandig entleert wird, muss die Funktion ,,Entleerung” akti-
viert werden. Bei einem wassergekiihlten Temperiergerat wird durch diese Funktion, je nach
Modell, auch das Regelventil im Kihlwasserkreislauf gedffnet. Somit kann sich der Kiihlwasser-
verbrauch wahrend der Entleerung erhohen. Ist der Dialog-Eintrag ,,Entleerung” nicht vorhan-
den, so liberspringen Sie die nachfolgende Anweisung:

- Tippen Sie nacheinander auf , Kategorie-Men(i“, ,, Temperierung”, ,Start/Stopp“.

- Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,,Entleerung”.

- Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,OK“.

- Lesen Sie die Meldung und bestéatigen Sie diese durch Tippen auf ,,0K“.

- Die darauffolgende Meldung nicht mit Tippen auf ,,OK“ bestatigen.

SchlieRen Sie einen geeigneten Entleerungsschlauch an die >Entleerung< [8] an.

SchlieRen Sie einen geeigneten Entleerungsschlauch an die >Entleerung ExpansionsgefaR< [9] an.
Stecken Sie die Enden der Schlduche in geeignete Behilter (z. B. Originalkanister, die mit dem
Thermofluid vertraglich sind).

Offnen Sie das >Entleerungsventil Thermofluid< [3] durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
Offnen Sie das >Entleerungsventil< [4] durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.

Offnen Sie das >Entleerungsventil ExpansionsgefiR< [5] durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
Warten Sie, bis das Thermofluid von der externen Applikation tUber die Pumpenkammer und den
Entleerungsschldauchen in die Behélter abgelaufen ist.

Halten Sie einen weiteren geeigneten Behilter (z. B. eine Wanne) zum Auffangen des Thermoflu-
ides aus der >Restentleerung< [10] bereit.

Entfernen Sie die Randelschraube von der >Restentleerung< [10]. Sobald Sie die Randelschraube
geoffnet haben, flieRt das restliche Thermofluid aus dem Temperiergerat in den Behalter.

Offnen Sie das >Entleerungsventil Wasserabscheider< [76] durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
Entleeren Sie die externe Applikation. Die Beschreibung zur Entleerung entnehmen Sie den Un-
terlagen, die Sie mit der Applikation erhalten haben.

Trennen Sie die externe Applikation vom Anschluss >Umwadlzung Ausgang< [1].

Trennen Sie die externe Applikation vom Anschluss >Umwalzung Eingang< [2]. Lassen Sie das
Temperiergerat zum Austrocknen einige Zeit offen stehen (ohne Verschlusskappen und mit offe-
nen Entleerungsventilen).

Verbinden Sie die externe Applikation mit dem Anschluss >Umwalzung Ausgang< [1].

Verbinden Sie die externe Applikation mit dem Anschluss >Umwalzung Eingang< [2].

SchlieBen Sie das >Entleerungsventil Wasserabscheider< [76] durch Drehen im Uhrzeigersinn.
Montieren Sie die Randelschraube an die >Restentleerung< [10].

SchlieRen Sie das >Entleerungsventil Thermofluid< [3] durch Drehen im Uhrzeigersinn.
SchlieRen Sie das >Entleerungsventil< [4] durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Schlieen Sie das >Entleerungsventil ExpansionsgefaB< [5] durch Drehen im Uhrzeigersinn.
Entfernen Sie den Entleerungsschlauch von der >Entleerung ExpansionsgefaR< [9].

Entfernen Sie den Entleerungsschlauch von der >Entleerung< [8].

Entfernen Sie die Behalter, mit denen Sie das Thermofluid aufgefangen haben. Priifen Sie, ob das
Thermofluid wiederverwendet werden kann. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung. - Seite
15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Nur giiltig fiir Temperiergerate mit der Funktion ,Entleerung”:

Lesen Sie die Meldung auf dem >Touchscreen< [88] und bestatigen Sie diese durch Tippen auf
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,»OK“. Das Temperiergerat ist somit entleert. Bei einem wassergekiihlten Temperiergerat wird, je
nach Modell, das Regelventil im Kiihlwasserkreislauf geschlossen.

Temperiergerate ohne Entleerungsventile

>
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Nur giiltig fir Temperiergerate mit der Funktion ,Entleerung”:

Damit der Thermofluidkreislauf vollstandig entleert wird, muss die Funktion ,,Entleerung” akti-
viert werden. Bei einem wassergekiihlten Temperiergerat wird durch diese Funktion, je nach
Modell, auch das Regelventil im Kiihlwasserkreislauf geoffnet. Somit kann sich der Kiihlwasser-
verbrauch wahrend der Entleerung erhohen. Ist der Dialog-Eintrag ,,Entleerung” nicht vorhan-
den, so iberspringen Sie die nachfolgende Anweisung:

- Tippen Sie nacheinander auf , Kategorie-Meni“, ,Temperierung”, ,Start/Stopp*“.

- Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,Entleerung”.

- Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,OK“.

- Lesen Sie die Meldung und bestéatigen Sie diese durch Tippen auf ,, 0K“.

- Die darauffolgende Meldung nicht mit Tippen auf ,,OK“ bestatigen.

Halten Sie einen geeigneten Behélter zum Auffangen des Thermofluides aus der >Entleerung< [8]
bereit.

Entfernen Sie die Randelschraube von der >Entleerung< [8]. Sobald Sie die Randelschraube
geoffnet haben, flieBt das Thermofluid in den Behilter.

Warten Sie, bis das Thermofluid von der externen Applikation Gber die Pumpenkammer in den
Behalter abgelaufen ist.

Halten Sie einen weiteren geeigneten Behalter zum Auffangen des Thermofluides aus der >Ent-
leerung ExpansionsgefaB< [9] bereit.

Entfernen Sie die Randelschraube von der >Entleerung Expansionsgefa3< [9]. Sobald Sie die
Randelschraube gedffnet haben, flieBt das Thermofluid in den Behalter.

Warten Sie, bis das Thermofluid aus dem ExpansionsgefaR in den Behélter abgelaufen ist.

Halten Sie einen weiteren geeigneten Behalter zum Auffangen des Thermofluides aus der >Res-
tentleerung< [10] bereit.

Entfernen Sie die Randelschraube von der >Restentleerung< [10]. Sobald Sie die Randelschraube
geoffnet haben, fliet das restliche Thermofluid aus dem Temperiergerat in den Behélter.
Warten Sie, bis das Thermofluid abgelaufen ist.

Entleeren Sie die externe Applikation. Die Beschreibung zur Entleerung entnehmen Sie den Un-
terlagen, die Sie mit der Applikation erhalten haben.

Trennen Sie die externe Applikation vom Anschluss >Umwadlzung Ausgang< [1].

Trennen Sie die externe Applikation vom Anschluss >Umwalzung Eingang< [2]. Lassen Sie das
Temperiergerat zum Austrocknen einige Zeit offen stehen (ohne Verschlusskappen und ohne
Randelschrauben).

Verbinden Sie die externe Applikation mit dem Anschluss >Umwalzung Ausgang< [1].

Verbinden Sie die externe Applikation mit dem Anschluss >Umwalzung Eingang< [2].

Montieren Sie die Randelschraube an die >Restentleerung< [10].

Montieren Sie die Randelschraube an die >Entleerung ExpansionsgefiR< [9].

Montieren Sie die Randelschraube an die >Entleerung< [8].

Entfernen Sie die Behalter, mit denen Sie das Thermofluid aufgefangen haben. Priifen Sie, ob das
Thermofluid wiederverwendet werden kann. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung. = Seite
15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Nur giiltig fiir Temperiergerdte mit der Funktion , Entleerung:

Lesen Sie die Meldung auf dem >Touchscreen< [88] und bestatigen Sie diese durch Tippen auf
,OK“. Das Temperiergerat ist somit entleert. Bei einem wassergekiihlten Temperiergerat wird, je
nach Modell, das Regelventil im Kiihlwasserkreislauf geschlossen.
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Automatikbetrieb

Extrem heiBe/kalte Oberflichen, Anschliisse und Thermofluid

VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Je nach Betriebsart konnen Oberflachen, Anschliisse und das temperierte Thermofluid extrem
heil oder kalt sein.

» Direkten Kontakt mit den Oberfliachen, Anschlissen und dem Thermofluid vermeiden!
> Tragen Sie lhre personliche Schutzausriistung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe, Schutzbrille).

Der Thermofluidkreislauf wird bei einer aktiven Umwalzung durch Absperrventile abgesperrt
SACHSCHADEN AN DER IM TEMPERIERGERAT VERBAUTEN UMWALZPUMPE

» Den Thermofluidkreislauf wahrend einer aktiven Umwalzung nicht durch Absperrventile verschlieRen.
» Temperieren Sie vor dem Stoppen der Umwalzung das Thermofluid auf Raumtemperatur.

Der Pumpenvorlauf darf bei laufendem Temperiergerét tiber die Anschliisse >Umwadlzung Ausgang< [1] und
>Umwilzung Eingang< [2] nicht abgesperrt werden. Wird das Temperiergerat mit einem abgesperrten Pum-
penvorlauf betrieben, kann die Pumpe wegen Uberhitzung bzw. hoher Stromaufnahme abgeschaltet werden.

Temperierung

Temperierung starten

Die Temperierung kann nach der Beflillung und vollstandiger EntlUftung gestartet werden.

Gehen Sie zum ,Home*“-Bildschirm.

Tippen Sie auf den ,Start“-Touchbutton.

Bestatigen Sie den Start der Temperierung mit Tippen auf ,,OK”.

Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt und die Temperierung beginnt unverziglich. Sollte das
Tippen auf ,,0K” nicht korrekt sein, wird dies grafisch fiir 2 Sekunden angezeigt. AnschlieBend kehrt die
Anzeige wieder zum ,,Home“-Bildschirm zurlick. Versuchen Sie das Starten der Temperierung erneut.

Y VV

Temperierung beenden

Bei der Abschaltung des Temperiergertes ist die Thermofluidtemperatur hoher/niedriger als Raumtemperatur
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT UND DER GLASAPPARATUR/APPLIKATION

» Thermofluid mithilfe des Temperiergerates auf Raumtemperatur bringen.
» Vorhandene Absperrventile im Thermofluidkreislauf nicht verschlieBen.

Die Temperierung kann zu jedem Zeitpunkt beendet werden, die Pumpe lauft fiir ca. 30 Sekunden
nach. Die Abschaltung des Kompressors erfolgt nachdem das Schrittmotorventil zur Regelung der
Kalteleistung eine definierte Position erreicht hat.

Gehen Sie zum ,Home*“-Bildschirm.

Tippen Sie auf den ,,Stopp“-Touchbutton.

Bestatigen Sie das Stoppen der Temperierung mit Tippen auf ,,0OK”.

Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt. Die Temperierung stoppt unverziglich und die Pumpe
lauft fiir ca. 30 Sekunden nach. Warten Sie bis die Pumpe stoppt. Sollte das Tippen auf ,,OK” nicht kor-
rekt sein, wird dies grafisch fiir 2 Sekunden angezeigt. Anschlieend kehrt die Anzeige wieder zum
»Home"“-Bildschirm zuriick. Versuchen Sie das Stoppen der Temperierung erneut.

Y VYV

Erst wenn das Schrittmotorventil eine definierte Position erreicht hat wird der Kompressor ausge-
schaltet. In der Statuszeile [Feld 10] erhalten Sie hieriber eine Information.
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Temperierung durch erstelltes Temperierprogramm

Temperierprogramm starten

Ein Temperierprogramm kann nach der Befiillung und vollstandiger Entliiftung gestartet werden.

Gehen Sie zum , Kategorie-Meni“.

Tippen Sie auf die Kategorie ,Programmgeber/Rampe”.

Tippen Sie auf die Kategorie ,,Programm Start/Stopp“.

Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag des zu startenden Temperierprogrammes.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf , OK“.

Lesen Sie die Meldung und bestatigen Sie diese. lhr Temperiergerat startet das Temperierpro-
gramm und die darin programmierte Temperierung beginnt.

Lesen Sie den Hinweis und bestatigen Sie diesen durch Tippen auf ,0K”.

YV VVVVVYVY

Temperierprogramm beenden/abbrechen

Bei der Abschaltung des Temperiergerites ist die Thermofluidtemperatur héher/niedriger als
Raumtemperatur

SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT UND DER GLASAPPARATUR/APPLIKATION

» Thermofluid mithilfe des Temperiergerates auf Raumtemperatur bringen.
» Vorhandene Absperrventile im Thermofluidkreislauf nicht verschlieBen.

Sie kdnnen die Temperierung entweder durch im Temperierprogramm vordefinierte Parameter
automatisch beenden lassen oder aber die Temperierung zu jeder Zeit manuell beenden/abbrechen.
Die Temperierung wird unmittelbar danach abgeschaltet, die Pumpe lauft fiir ca. 30 Sekunden nach.
Die Abschaltung des Kompressors erfolgt nachdem das Schrittmotorventil zur Regelung der Kalte-
leistung eine definierte Position erreicht hat.

Manuelles Beenden/Abbrechen

» Gehen Sie zum ,,Home“-Bildschirm.

» Tippen Sie auf den ,,Stopp“-Touchbutton.

> Bestdtigen Sie das Stoppen der Temperierung mit Tippen auf ,,OK“.
Die korrekte Auswahl wird grafisch angezeigt. Die Temperierung stoppt unverziiglich und die
Pumpe lduft fiir ca. 30 Sekunden nach. Warten Sie bis die Pumpe stoppt. Sollte das Tippen auf
,OK“ nicht korrekt sein, wird dies grafisch fir 2 Sekunden angezeigt. AnschlieRend kehrt die An-
zeige wieder zum ,Home*“-Bildschirm zurtick. Versuchen Sie das Stoppen der Temperierung er-
neut.

Erst wenn das Schrittmotorventil eine definierte Position erreicht hat wird der Kompressor ausge-
schaltet. In der Statuszeile [Feld 10] erhalten Sie hieriber eine Information.
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Die Spezifikationen der verwendeten Schnittstelle werden nicht eingehalten

SACHSCHADEN
» Nur Komponenten anschlieRen, die den Spezifikationen der verwendeten Schnittstelle entsprechen.

Die Verwendung von PB-Kommandos ist in unserem Handbuch ,,Datenkommunikation PB“ be-
schrieben. Dieses Handbuch kénnen Sie unter www.huber-online.com herunterladen.

Schnittstellen am Regler ,,Pilot ONE®“

Der Regler Pilot ONE wird nicht hinter einer Firewall betrieben

SACHSCHADEN

> Den Regler Pilot ONE ausschlieRlich hinter einer Firewall betreiben, sofern das lokale Subnetz
mit dem Internet oder einem anderen stark gefahrentrachtigen Netz verbunden ist.
» Der Stand der Technik ist anzuwenden, um eine hinreichende Sicherheit fiir das LAN zu erzeugen!

=R~

10/100 Mbps Ethernet flr RJ45 Netzwerkstecker
Hierbei handelt es sich um eine schnelle und flexible Schnittstelle. Standard 10/100 Mbps Interface (Fast Ether-

net), kann an ein beliebiges, vorhandenes Ethernet Netzwerk angeschlossen werden. Da diese Schnittstelle auch
an sehr grolRe Netzwerke angeschlossen werden kann sind die ,,Best Practices” der IT (Firewall) zu befolgen.

Verwendung:

Ferner muss — um mit dem Regler ,,Pilot ONE“ kommunizieren zu kénnen — die Freigabe fiir die
Kommunikation erfolgen. Hierbei handelt es sich um ein zusatzliches Sicherheitsfeature, das verhin-
dert, dass sich beliebige Personen — moéglicherweise unabsichtlich — mit der falschen Maschine ver-
binden und moglicherweise falsche Temperiervorgaben ausfiihren lassen. Folgende Begrenzungen
sind moglich:

= Deaktiviert

= Immer ein (PLC)

= Deaktivierung nach 12 Std. Inaktivitat
= Deaktivierung nach 10 Min. Inaktivitat

Wird z. B. ,Deaktivierung nach 10 Min. Inaktivitat” gewahlt, muss der Verbindungsaufbau innerhalb
von 10 Minuten nach der Bestatigung am Regler erfolgen. Ist dies nicht der Fall, wird der Verbin-
dungsaufbau abgelehnt.

Die Kommunikation mit dem Pilot ONE erfolgt Giber TCP (Transmission Control Protocol), Port 8101. Bei
der Verwendung der Schnittstelle sind die Spezifikationen der allgemeingtiltigen Standards zu beachten.

USB-2.0-Schnittstelle

Bei der Verwendung der Schnittstelle sind die Spezifikationen der allgemeingiiltigen Standards zu beachten.
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USB-2.0-Schnittstelle Host
USB-2.0-Anschluss (fiir Stecker A) zum Beispiel fur Datenspeicher.

USB-2.0-Schnittstelle Device
USB-2.0-Anschluss (fiir Stecker Mini-B) zur Kommunikation mit einem Computer.

Schnittstellen am Temperiergerat

Verbindungen mit den Schnittstellen am Temperiergerat wahrend des Betriebes herstellen
SACHSCHADEN AN DEN SCHNITTSTELLEN

> Beim Verbinden von Geraten wahrend des Betriebes mit den Schnittstellen des Temperiergera-
tes kdnnen die Schnittstellen zerstort werden.

» Achten Sie vor dem Verbinden darauf, dass das Temperiergerat und das zu verbindende Gerat
ausgeschaltet sind.

Schnittstellen an der Oberseite

Standardschnittstelle
an der Oberseite

6.2.1.1

INFORMATION

Anschlussbuchse fiir Pt100 Prozess-Regelfiihler

Ein Temperaturfiihler der sich in der angeschlossenen Applikation befindet (Pt100, 4-Leiter-Technik,
Lemosa-Steckverbinder) wird mit der Pt100 Anschlussbuchse verbunden. Hierdurch wird die externe
Ist-Temperatur erfasst und die Betriebstemperatur des Temperiergerates permanent berechnet und
angepasst.

Je nach Betriebstemperatur, Isolationsverlusten und Exothermie kann die Betriebstemperatur
(Vorlauftemperatur) an der Applikation deutlich tGiber oder unter dem Sollwert der Applikation
liegen. In diesem Zusammenhang sind die sicherheitsrelevanten Grenzen der Temperierflissigkeit
unbedingt zu beachten.

Im Datenblatt genannte Regelergebnisse sind nur mit geschirmten Fihlerleitungen erreichbar. Wir
empfehlen die externen Pt100 Prozess-Regelfiihler aus dem Huber Zubehorprogramm.

Pinbelegung (Frontan-

sicht)
Pinbelegung | Pin | Signal
1 I+ Pt100
9 1t
2 U+ Pin 1:I+T¢T Pin 4: I-
3 U- Pin2: U+ Pin3:U-
4 -

Heat Transfer Station
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6.2.2  Schnittstellen an der Rickseite

Standardschnittstellen
an der Rickseite

6.2.2.1 Stecker POKO (Potentialfreier Kontakt) Alarm
Meldekontakt fiir externe Uberwachung.

R Beachten Sie die Funktionsmdglichkeiten, die Ihnen der PoKo in der Kategorie ,,Schnittstellen” bietet. Der
@ potentialfreie Kontakt (PoKo) signalisiert tiber die Kontaktstellung den Zustand des Temperiergerates. Ein
geschlossener Arbeitskontakt bedeutet Betriebsbereitschaft. Bei einer Stérung, oder im Fehlerfall wird der
Arbeitskontakt getffnet (dies gilt fiir den SchlieBerkontakt zwischen Pin 1 und Pin 2).

Angeboten werden folgende Einstellungen:

»Aus“: Der POKO zeigt den OK-Zustand, wann immer das Temperiergerat betriebsbereit ist. Die Be-
triebsbereitschaft liegt nach Beendigung des internen Reglerchecks, etwa 30 Sekunden nach dem Ein-
schalten vor. Der OK-Zustand wird durch Netzausschalten oder das Auftreten einer Stérung beendet.

»interntemperatur relativ“: Mit dem POKO ,,min. Wert“ und POKO ,,max. Wert“ kann die obere
und untere Grenze eines Temperaturbandes um den Sollwert herum eingegeben werden.

Der Potentialfreie Kontakt meldet den Zustand, dass sich der Sollwert vom Istwert um eine kleine-
re Differenz unterscheidet, als sie durch das Temperaturband vorgegeben wurde. Ein Uberschrei-
ten des eingestellten Bandes fuihrt nur zum Umschalten des Potentialfreien Kontaktes (weg vom
OK-Zustand), nicht zu weiteren Reaktionen des Temperiergerates. Befindet sich der Istwert wie-
der innerhalb des Bandes, wird der Kontakt auf den OK-Zustand zuriickgestellt.

»Externer Alarm“: In dieser Funktion wird das POKO-Relais nur aktiv (OK-Zustand), wenn das Tempe-
riergerat in eingeschaltetem Zustand auf ,Stérung” geht. Der Vorteil liegt darin, dass der Alarm nicht
ausgelost wird, wenn das Temperiergerat abgeschaltet wird. Wenn die Alarmfunktion zusammen mit
dem Arbeitsstromprinzip gewlinscht wird, benutzen Sie bitte die POKO-Funktion ,,AUS“.

,Unipump/PCS“: Wird in Ihrem Temperierkreislauf/Kiihlwasserkreislauf eine externe Druckerhéhungs-
pumpe eingesetzt, dann garantiert diese POKO-Funktion im Zusammenhang mit dem Freigabe-Kontakt
der Pumpe, dass die externe Pumpe synchron mit der Pumpe im Temperiergerat lauft, d.h. sobald in-
tern die Pumpe gestartet wird, geht der POKO in den OK-Zustand.

PCS: Der POKO wird dazu benutzt, dem Prozessleitsystem den Zustand des Temperiergerates mitzutei-
len.

Zustand POKO ON bedeutet die Pumpe ist aktiv.

Zustand POKO OFF bedeutet die Pumpe ist nicht aktiv, das Temperiergerat ist im Stand-by-Modus.

»Externe Steuerung“: Der POKO wird Uber die PB-Kommandos ,vPoKoExtMode“ und ,,vPoKoSta-
te” via externer Schnittstelle (Ethernet, RS232, TS485, USB-Device) ein- und ausgeschaltet. Beach-
ten Sie hierzu auch die von uns angebotene Software und das Handbuch Datenkommunikation.

,Prozesstemperatur relativ”: Mit dem POKO ,,min. Wert” und POKO ,,max. Wert“ kann die obere
und untere Grenze eines Temperaturbandes um den Sollwert herum eingegeben werden.

Der Potentialfreie Kontakt meldet den Zustand, dass sich der Sollwert vom Istwert um eine kleine-
re Differenz unterscheidet, als sie durch das Temperaturband vorgegeben wurde. Ein Uberschrei-
ten des eingestellten Bandes fuhrt nur zum Umschalten des Potentialfreien Kontaktes (weg vom
OK-Zustand), nicht zu weiteren Reaktionen des Temperiergerates. Befindet sich der Istwert wie-
der innerhalb des Bandes, wird der Kontakt auf den OK-Zustand zuriickgestellt.
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= ,,Unipump mit Echo”: Diese Funktion wird benutzt, um zu kontrollieren, ob die Giber den POKO
angesteuerte Unipump synchron mit der Unistat-Pumpe lauft. Dazu wird der Betriebszustand der
Unipump Uber einen SchlieRer-Kontakt auf die Buchse ,,LEVEL” gegeben. Bei Asynchronizitat wird
eine Storung erzeugt. Diese Betriebsart ist hilfreich, wenn eine Unipump liberwacht werden muss
- entweder um die gewlinschte Umwalzung zu garantieren oder um zu vermeiden, dass sich das
Thermofluid ungewollt aufheizt.

= ,Programmgeber”: Hier werden die bei der Temperierprogrammerstellung den einzelnen Seg-
menten zugeordneten POKO Schaltzustande aktiviert.

= Interntemperatur absolut”: Hier konnen Sie ein Temperaturband, bezogen auf den Internfiihler
(Absoluttemperatur), festlegen. AuRerhalb dieses Bandes ist der POKO aktiv, innerhalb des Tem-
peraturbandes ist der POKO inaktiv.

= ,Prozesstemperatur absolut”: Hier konnen Sie ein Temperaturband, bezogen auf die Prozess-
temperatur (Absoluttemperatur), festlegen. AuBerhalb dieses Bandes ist der POKO aktiv, inner-
halb des Temperaturbandes ist der POKO inaktiv.

= ,Magnetventil Vor-/Riicklauf”: Diese Funktion wird benutzt, um ein angeschlossenes Magnetven-
til zu steuern. Nach dem Starten der Pumpe im Temperiergerat dauert es 60 Sekunden bis der
POKO einschaltet. Wird zum Beispiel die Temperierung/Umwalzung gestoppt, wird der POKO aus-
geschaltet, bevor die Pumpe komplett gestoppt wurde. Somit ist der POKO nur eingeschaltet, so-
lange der volle Pumpendruck ansteht.

= ,Kiihlung”: Diese Funktion wird benutzt, um die Kiihlwasserversorgung mit einem Magnetventil
erst dann freizugeben, wenn das Temperiergerat Kiihlwasser benotigt. Der POKO wird eingeschal-
tet, wenn das Temperiergerat kihlt.

= ,Meldung vorhanden”: Der POKO schaltet ein, sobald eine Meldung am Pilot ONE vorhanden ist.
Diese Meldung kann eine Storung, Warnung oder allgemeine Meldung sein.

= ,Automatische Befiillung“: Der POKO schaltet ein, wenn der Fillstand unter dem Minimalwert
abgesunken ist. Nach 20 Sekunden wird der POKO ausgeschaltet, wenn der Fiillstand Giber dem
Minimalwert gestiegen ist. Der POKO schaltet sofort aus, wenn der Maximalwert erreicht wurde.

Beim potentialfreien Kontakt nur geschirmte Leitungen verwenden! Die Schnittstelle ist als digita-
ler Ausgang spezifiziert.

Pinbelegung (Frontan-
sicht)

ST
w

INFORMATION

Der Anschluss ist als potentialfreier Wechselkontakt ausgefihrt.
Schlieer zwischen Pin 1 und Pin 2.

Offner zwischen Pin 2 und Pin 3.

Kontaktbelastung: 1 A bei 24 V DC.

Buchse RS232 Serial

An dieser Buchse kann entsprechend ein PC, eine SPS oder ein Prozessleitsystem (PLS) zur Fernbe-
dienung der Reglerelektronik angeschlossen werden. Bitte vor Anstecken der Leitung die Einstellun-
gen in der Kategorie ,Schnittstellen” prifen und ggf. anpassen.

Bei der Verwendung der Schnittstelle sind die Spezifikationen der allgemeingiltigen Standards zu
beachten.

Pinbelegung (Fro:iiz-:‘r;; 5 1
° u 6
Pinbelegung | Pin | Signal Beschreibung
2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Signal GND

Heat Transfer Station
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6.2.2.3

6.3
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Com.G@te extern
Schnittstellen:
LEVEL, POKO, AIF,
ECS,RS232/RS485
(v.l.n.r.)

Com.G@te intern
Schnittstellen:
POKO, AIF, ECS,
RS232/RS485
(v.l.n.r.)

INFORMATION

6.3.1

INFORMATION
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Serviceschnittstelle

Diese Schnittstelle wird von den Servicetechnikern der Firma Huber ausschlieflich zu Servicezwe-
cken verwendet.

Schnittstellen am Com.G@te® (optional)

Verbindungen mit den Schnittstellen am Temperiergerat wahrend des Betriebes herstellen

SACHSCHADEN AN DEN SCHNITTSTELLEN

> Beim Verbinden von Geraten wahrend des Betriebes mit den Schnittstellen des Temperiergera-
tes kdnnen die Schnittstellen zerstort werden.

» Achten Sie vor dem Verbinden darauf, dass das Temperiergerat und das zu verbindende Gerat
ausgeschaltet sind.

Wenn das >Com.G@te< [46] nicht angeschlossen ist gehen Sie bitte wie folgt vor.

VORGEHENSWEISE

> Schalten Sie das Temperiergeréat aus.
> Stecken Sie das >Com.G@te< [46] in den daflir vorgesehenen Steckplatz.

» Schalten Sie das Temperiergerat ein. ,,Unistat Control ONE” erkennt die neue Komponente. Das
>Com.G@te< [46] ist betriebsbereit.

Beachten Sie, dass Sie das >Com.G@te< [46] nur bei ausgeschaltetem Temperiergerat wechseln
dirfen. In der Kategorie ,,Schnittstellen” kénnen Sie die Einstellungen der einzelnen Funktionen
wie PoKo, Analog-Interface und RS232/RS485 andern.

Das >Com.G@te< [46] konnen Sie mit der Best.Nr. 6915 bestellen. Ein vorhandenes >Com.G@te<
[46] kann liber ein Verbindungsleitung (Best.Nr. 16160) verldngert werden.

Buchse LEVEL (nur Com.G@te® extern)

Fur Niveauliberwachung im >Schauglas< [23].

Dieser Anschluss bietet Ihnen die Moglichkeit, einen externen Schwimmerschalter (Best.Nr. 6152),
der im >Schauglas< [23] positioniert wird, zur Niveauliberwachung lhrer extern geschlossenen Ap-
plikation anzuschlieRen. Ansteuerung liber einen potentialfreien Kontakt.

Die Schnittstelle ist als digitaler Eingang spezifiziert. Keine Spannung bzw. Strom anlegen.

Heat Transfer Station
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Pinbelegung (Frontan-
sicht)

N W
[

Pinbelegung

Pin | Beschreibung

1 Niveau Test (Briicken mit Kontakt 2 > ,Anwesenheit”)

2 Niveau — (GND)

3 Niveau + (SchlieRer)

6.3.2

Stecker POKO (Potentialfreier Kontakt) Alarm

Beachten Sie die Informationen zur Schnittstelle. - Seite 67, Abschnitt »Stecker POKO (Potential-
freier Kontakt) Alarme.

Buchse AIF Reg-E-Prog

Das Analog-Interface hat einen programmierbaren Eingangskanal und 3 Ausgangskanile.
Das Analog-Interface des Com.G@tes® wird in der Kategorie ,Schnittstellen” programmiert.

Pinbelegung (Frontan-

sicht) 5 1
4 6
3 2
Pinbelegung | Pin | Beschreibung Signal
1 Stromausgang, T extern 0%¥/4-20mAoder0-10V Bei Benutzung von 0- 10 V
einen 500 Q Widerstand integ-
2 Stromausgang, Sollwert 0%/4-20mA oder0-10V rieren.
3 GND fur analoge Ausgange GND
Stromeingang: 200 Q Birde
4 Analoger Eingang (programmierbar) 0¥/4-20mA oder0-10V Spannungseingang: 100 kQ
Eingangswiderstand
Bei Benutzungvon 0- 10V
5 Stromausgang, frei programmierbar 0¥/4-20mA oder0-10V einen 500 Q Widerstand integ-
rieren.
6 GND fur analogen Eingang GND
2 Halten Sie Riicksprache mit unserem Customer Support.
6.3.4  Buchse ECS (External Control Signal) Stand-by

Heat Transfer Station

Ansteuerung (ber einen potentialfreien Kontakt. Die Kontakte 1 und 3 sind intern gebrickt. ECS
wird elektronisch aktiv, wenn E1 und E2 durch einen externen potentialfreien Kontakt verbunden
werden. Kontaktspezifikation: min. 0,1 A/24 V DC.

Freigabesignal ECS (Externes Steuersignal), zum Starten/Stoppen der Temperierung.

Die Funktionalitat des ECS wird Uber die Kategorie ,,Schnittstellen” bestimmt.

Angeboten werden folgende Varianten:

= ,Keine Aktion“: Eine Kontaktumschaltung offen/geschlossen bzw. geschlossen/offen bewirkt
keine Handlung.

= ,Umschalten auf 2. Sollwert“: Beim Wechsel von geschlossenen auf offenen Kontakt wird der
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Pinbelegung (Frontan-
sicht)

Pinbelegung

6.3.5

INFORMATION

Pinbelegung (Frontan-
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eingestellte Sollwert durch den Wert des 2. Sollwertes ersetzt. Dieser veranderte Sollwert ist nicht
auf den 2. Sollwert fixiert, sondern kann jederzeit am Temperiergerat durch das Bedienpersonal
verandert werden. Der Wechsel von offenen auf geschlossenen Kontakt bewirkt keine Verande-
rung, die Temperierung wird nicht auf den urspriinglichen Sollwert zuriickgestellt.

= ,2. Sollwert selektiv“: Ein offener Kontakt bewirkt eine Temperierung auf den urspriinglichen
Sollwert. Ein geschlossener Kontakt bewirkt eine Temperierung auf den 2. Sollwert.

= ,Intern/Prozess“: Beim offenen Kontakt wird der gerateinterne Temperaturfiihler zur Regelung
verwendet. Beim geschlossenen Kontakt wird der zusatzlich angeschlossene externe Temperatur-
fihler zur Regelung verwendet. Eine Kontaktumschaltung offen/geschlossen bzw. geschlos-
sen/offen schaltet zwischen diesen beiden Temperaturfiihlern um.

=, Temperierung ein/aus“: Beim Wechsel von offenen auf geschlossenen Kontakt wird die Tempe-
rierung eingeschaltet. Beim Wechsel von geschlossenen auf offenen Kontakt wird die Temperie-
rung ausgeschaltet.

= ,Freigabe”: Bei eingeschalteter Temperierung und einem Wechsel von geschlossenen auf offenen
Kontakt schaltet die Temperierung aus. Ein weiterer Wechsel von offenen auf geschlossenen Kon-
takt bewirkt kein Einschalten der Temperierung!

= ,Meldungen zuriicksetzen“: Wechselt das Freigabesignal von ,offen” auf ,,geschlossen”, werden
alle Meldungen im Pilot ONE zuriickgesetzt (falls moglich). Bei einer Stérung wird das Zuriickset-
zen so lange verzogert, bis sich das Temperiergerat im Stand-by-Modus befindet. Meldungen
kénnen beliebig oft, Stérungen jedoch nur 3-mal zuriickgesetzt werden.

= ,Programm 1 Start/Stopp“: Wechselt das Freigabesignal von , offen” auf ,,geschlossen”, wird das
Temperierprogramm 1 gestartet. Beim Wechsel von ,,geschlossen” nach ,,offen”, wird das Tempe-
rierprogramm gestoppt.

= ,Fiillstand Alarm*“: Beim Wechsel von geschlossenen auf offenen Kontakt wird bei zu niedrigem
Flllstand ein Alarm ausgelost. Hierzu muss ein Fiillstandssensor angeschlossen und im >Schau-
glas< [23] oder in der externen Applikation platziert werden.

= Fullstand Warnung“: Beim Wechsel von geschlossenen auf offenen Kontakt wird bei zu niedri-
gem Fullstand eine Warnung erzeugt. Hierzu muss ein Flllstandssensor angeschlossen und im
>Schauglas< [23] oder in der externen Applikation platziert werden.

Die Schnittstelle ist als digitaler Eingang spezifiziert. Keine Spannung bzw. Strom anlegen.

3 1
2

Pin | Signal

1,3 | E2

2 E1l

Buchse RS232/RS485 Serial

An dieser Buchse kann entsprechend ein PC, eine SPS oder ein Prozessleitsystem (PLS) zur Fernbe-
dienung der Reglerelektronik angeschlossen werden. Alternativ ist ein Anschluss an einem RS485-
Bus moglich. Bitte vor Anstecken der Leitung die Einstellungen in der Kategorie ,Schnittstellen”
prifen und ggf. anpassen.

Bei der Verwendung der Schnittstelle sind die Spezifikationen der allgemeingiiltigen Standards zu
beachten.
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Pinbelegung Pin ‘ Signal Beschreibung
Beschaltung RS232
2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Signal GND
Beschaltung RS485
6 A mit 120 Q Abschlusswiderstand -
7 A -
8 B -

6.4  Firmwareupdate

Heat Transfer Station

Eine Anleitung zur Durchfiihrung des Firmwareupdates finden Sie unter www.huber-online.com.
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Benachrichtigungen des Temperiergerates

Auftretende Benachrichtigungen des Temperiergerates werden in verschiedene Klassen unterteilt.

Folgen Sie den auf dem >Touchscreen< [88] angezeigten Anweisungen. Nach einer Quittierung der
Benachrichtigung wird auf dem >Touchscreen< [88] ein Symbol ausgegeben. Durch Tippen auf das
Symbol gelangen Sie zur Ubersicht aller Benachrichtigungen in chronologischer Folge.

Angezeigte Symbole: @

Elektrische Sicherung

Im >Netzanschluss< [35] befindet sich die elektrische Geratesicherung. Im Fehlerfall (Temperierge-
rat ohne Funktion) priifen Sie bitte, ob eine Sicherung ausgel6st hat. Lost eine Sicherung unmittelbar
nach Reversierung wieder aus, trennen Sie das Temperiergerdt vom Netz. Setzen Sie sich mit dem
Customer Support in Verbindung. = Seite 84, Abschnitt »Kontaktdaten«. Angaben zur Sicherung
entnehmen Sie der Ersatzteilliste. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

Austausch des ,,Pilot ONE®“

AGEFAHR Austausch der Elektronik wahrend das Temperiergerat in Betrieb ist

Austausch des
,Pilot ONE“

LEBENSGEFAHR DURCH FEUER

» Stoppen Sie eine laufende Temperierung.
> Schalten Sie das Temperiergerat aus.
» Trennen Sie zusatzlich das Temperiergerdt von der Stromversorgung.

Sie kdnnen den ,,Pilot ONE“ bei Fehlverhalten selbst austauschen. Bei Fragen bzw. Schwierigkeiten
setzen Sie sich mit Ihrem Handler, lhrer Vertretung oder mit unserem Customer Support in Verbin-
dung.

Entfernen des Pilot ONE® %@ Installieren des Pilot ONE® l ®
_Z Pi E— _E E S—

(b holbe
4

Schalten Sie das Temperiergerat aus.

Trennen Sie das Temperiergerat von der Stromversorgung.

Losen Sie die >Verriegelung Pilot ONE< [89] an der Geh&usefront.
Ziehen Sie den ,,Pilot ONE” vorsichtig nach oben weg.

Setzen Sie den Austausch-,Pilot ONE“ vorsichtig ein.

SchlieRen Sie die >Verriegelung Pilot ONE< [89] an der Gehausefront.
Verbinden Sie das Temperiergerat mit der Stromversorgung.

Schalten Sie das Temperiergerat ein.

VVVVVYVYVYYVY
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AGEFAHR Reinigung/Wartung wahrend das Temperiergerit in Betrieb ist

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

> Stoppen Sie eine laufende Temperierung.
» Schalten Sie das Temperiergerat aus.
» Trennen Sie zusatzlich das Temperiergerat von der Stromversorgung.

HINWEIS

7.4.1

Kontrollintervalle

Heat Transfer Station

Durchfiihren von nicht in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten

SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT
» Setzen Sie sich flr Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind mit

Firma Huber in Verbindung.

» Wartungsarbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben wurden, diirfen nur von
Huber geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
> Sicherheitsrelevante Bauteile diirfen nur durch gleichwertige ersetzt werden. Die spezifizierten
Safety Werte fir das jeweilige Bauteil miissen eingehalten werden.

Intervall der Funktions- und Sichtkontrolle

Verantwortli-
Kithlung* Beschreibung Wartungsintervall | Kommentar cher wortl
Undichte Schldauche und Schlauch-
Schlduche und Vor dem Einschal- verblndung(?n vor“dem Einschalten Betreiber und)/
Lw Schlauchver- ten des Tempe- des Temperiergerates austau- oder Bedien-
bindungen visuell ) N schen. - Seite 75, Abschnitt
. riergerates . - personal
kontrollieren »Temperier- oder Kiihlwasser-
schlduche austauschen.
Den Fillstand im Auffangbehalter
Flllstand im Auf- kontrollieren und bei Bedarf
fangbehalter am Vor dem Einschal- entleeren. Beachten Sie die fach- Betreiber und/
L/wW >Uberlauf< [12] ten des Tempe- gerechte Entsorgung von Thermo- oder Bedien-
(falls vorhanden) riergerates fluid. = Seite 15, Abschnitt »Fach- personal
prifen gerechte Entsorgung von Hilfsmit-
tel und Verbrauchsmaterial«.
Vor dem Einschal-
T - Bei Beschadi -
Kontrolle der t?n des" empe gl eschadigung dt'ar Stroﬂmnfetz Elektrofach-
L/wW . riergerates oder Leitung das Temperiergerat nicht
Stromnetz-Leitung Lo . > kraft (BGV A3)
bei einem Stand- in Betrieb nehmen.
ortwechsel
Reinigen Sie das Lochgitter des
L Lochgitter reinigen Nach Bedarf Temperiergerates mit einem Betreiber
feuchten Tuch
Betreiber und/
Th fluidkon-
L/wW ermotiuidkon Nach Bedarf - oder Bedien-
trolle
personal
Betrei
Kontrolle der . -> Seite 79, Abschnitt »Kontrolle etrelber. und/
L/wW o Monatlich e oder Bedien-
Gleitringdichtungen der Gleitringdichtung«.
personal
Hutsieb (Schmutz- Nach Bedarf, -> Seite 75, Abschnitt »Hutsieb Betreiber und/
W fanger) kontrollie- spatestens nach (Schmutzfanger) reinigen (bei was- oder Bedien-
ren 3 Monaten sergekiihitem Temperiergerat)«. personal
Ubertemperatur- Monatlich oder - Seite 45, Abschnitt »Ubertem- Betreiber und/
L/wW schutz (UT) - nach Thermoflu- peraturschutz auf Funktionstiich- oder Bedien-
Funktionsprifung idwechsel tigkeit testen«. personal
Temperiergerat auf .
. Alle 12 Monate Betreiber und/
Beschadigung und . .
L/wW e oder nach einem - oder Bedien-
Standfestigkeit
. Standortwechsel personal
kontrollieren
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Verantwortli-
Kiihlung* Beschreibung Wartungsintervall | Kommentar cher
Entkalken des Kiihlwasserkreislau- .
X Betreiber und/
Kontrolle der fes nach Bedarf. Dokumentationen .
W . . Alle 12 Monate e . oder Bedien-
Kihlwasserqualitat zur Wasserqualitat erhalten Sie
. personal
unter: www.huber-online.com
. . Den Austausch nur durch zertifizier-
Sicherheitsrelevan- . .
. tes Personal (z. B. Servicetechniker
te elektrische und . .
. der Firma Huber) durchfiihren .
L/wW elektromechani- 20 Jahre X . Betreiber
lassen. Nehmen Sie Kontakt mit dem
sche Komponenten X
austauschen Customer Support auf. - Seite 84,
Abschnitt »Kontaktdaten«

*L = Luftkiihlung; W = Wasserkiihlung; U = Nur giltig fur Unistate

Temperier- oder Kiihlwasserschlauche austauschen

Tauschen Sie defekte Temperier- und/oder Kiihlwasserschlauche vor dem Einschalten des Tempe-
riergerates aus.

Temperierschlauche austauschen

Entleeren Sie das Temperiergerat. - Seite 61, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation entleerenc.
Tauschen Sie die defekten Temperierschlauche aus. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung.
-> Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
Schlieen Sie Ihre externe Applikation wieder an. = Seite 28, Abschnitt »Extern geschlossene
Applikation anschlieBen«.

Befullen Sie das Temperiergerdt mit Thermofluid. - Seite 57, Abschnitt »Extern geschlossene
Applikation befiillen und entliften«.

Entliften Sie das Temperiergerat. - Seite 57, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation befiil-
len und entliften«.

Nehmen Sie das Temperiergerat wieder in Normalbetrieb.

vV V VY V¥V VV

Kiihlwasserschldauche austauschen

Lassen Sie das Kiihlwasser ab. = Seite 82, Abschnitt »Kiihlwasser ablassen«.

Tauschen Sie die defekten Kiihlwasserschlauche aus. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung.
-> Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
Verbinden Sie das Temperiergerat wieder mit der gebdudeseitigen Kiihlwasserversorgung.

- Seite 26, Abschnitt »Temperiergerate mit Wasserkiihlung«.

Nehmen Sie das Temperiergerat wieder in Normalbetrieb.

Y V VYV

Hutsieb (Schmutzfanger) reinigen (bei wassergekiihltem Temperiergerat)

Gebaudeseitige Absperrventile sind nicht geschlossen
SACHSCHADEN DURCH UBERFLUTUNG DER RAUME
> SchlieRen Sie die gebadudeseitigen Absperrventile in der Kiihlwasserzu- und Kihlwasserriickleitung.

Je nach Wasserqualitdt muss das Sieb am Kiihlwassereintritt regelmaRig Gberprift und gereinigt werden.

Tischmodelle:

» Schalten Sie das Temperiergerat aus.
» Trennen Sie das Temperiergerat von der Stromversorgung.
> SchlieRen Sie die kundenseitigen Absperrventile in der Kiihlwasserzu- und Kihlwasserrtickleitung.
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Platzieren Sie einen Auffangbehélter unterhalb des >Kithlwassereingang< [13].

Entfernen Sie die Kiihlwasserzuleitung und entnehmen Sie das Hutsieb zum Uberpriifen und Reinigen.
Reinigen Sie das Hutsieb unter flieBendem Wasser.

Setzen Sie nach der Uberpriifung/Reinigung das Hutsieb wieder ein und befestigen Sie die Kiihl-
wasserzuleitung.

Entfernen Sie den Auffangbehalter unterhalb des >Kithlwassereingang< [13].

Offnen Sie die kundenseitigen Absperrventile in der Kiihlwasserzu- und Kithlwasserriickleitung.
Verbinden Sie das Temperiergerat mit der Stromversorgung.

Schalten Sie das Temperiergerat ein.

VVVY VVVV

Standmodelle:

> Schalten Sie das Temperiergerat aus.

» Trennen Sie das Temperiergerat von der Stromversorgung.

> SchlieRen Sie die kundenseitigen Absperrventile in der Kiihlwasserzu- und Kihlwasserrtickleitung.

» Entfernen Sie die Verkleidung im Bereich der Kiihlwasserversorgung [13], [14] und [15] (falls vorhanden).

> Platzieren Sie jeweils einen Auffangbehalter unterhalb des >Kiihlwassereingang< [13] und der
>Kiihlwasserentleerung< [15] (falls vorhanden).

> Offnen Sie den Kugelhahn an der >Kiihlwasserentleerung< [15] (falls vorhanden). Falls das Tem-
periergerit nicht mit einer >Kiihlwasserentleerung< [15] ausgestattet ist: Offnen Sie den >Kiihl-
wassereingang< [13]. Das Kiihlwasser beginnt abzulaufen. Das Kiihlwasser unbedingt vollstandig
ablaufen lassen.

» Trennen Sie den >Kiihlwassereingang< [13] von der gebadudeseitigen Kiihlwasserversorgung.
Unmittelbar hinter dem >Kiihlwassereingang< [13] befindet sich der Schmutzfanger.

> Losen Sie vorsichtig den Deckel (Sechskant).

» Entnehmen Sie das darunter sitzende Metallsieb.

> Reinigen Sie das Metallsieb unter flieBendem Wasser.

> Setzen Sie das Metallsieb nach der Reinigung wieder ein.

> Befestigen Sie vorsichtig den Deckel (Sechskant).

» Verbinden Sie den >Kiithlwassereingang< [13] mit der gebaudeseitigen Kihlwasserversorgung.

> SchlieRen Sie den Kugelhahn an der >Kiihlwasserentleerung< [15] (falls vorhanden).

> Entferne Sie die Auffangbehalter unterhalb des >Kiihlwassereingang< [13] und der >Kiihlwas-
serentleerung< [15] (falls vorhanden). Entleeren Sie den Inhalt der Auffangbehalter. Beachten
Sie die fachgerechte Entsorgung. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmit-
tel und Verbrauchsmaterial«.

» Montieren Sie die Verkleidung im Bereich der Kiihlwasserversorgung [13], [14] und [15] (falls
vorhanden).

» Offnen Sie die kundenseitigen Absperrventile in der Kithlwasserzu- und Kiihlwasserriickleitung.

» Verbinden Sie das Temperiergerat mit der Stromversorgung.

» Schalten Sie das Temperiergerat ein.

Wir bieten Ihnen auch gerne Serviceschulungen an. Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Customer
Support auf. - Seite 84, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Thermofluid — Kontrolle, Wechsel und Kreislauf-Reinigung

Beachten Sie die Anschlussskizze. - Ab Seite 85, Abschnitt »Anhang«.

Extrem heiBe/kalte Oberflichen, Anschliisse und Thermofluid
VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Je nach Betriebsart konnen Oberflachen, Anschliisse und das temperierte Thermofluid extrem
heill oder kalt sein.

» Direkten Kontakt mit den Oberfliachen, Anschlissen und dem Thermofluid vermeiden!

> Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille).

Der Thermofluidkreislauf wird bei einer aktiven Umwalzung durch Absperrventile abgesperrt
SACHSCHADEN AN DER IM TEMPERIERGERAT VERBAUTEN UMWALZPUMPE

» Den Thermofluidkreislauf wahrend einer aktiven Umwalzung nicht durch Absperrventile verschlieRen.
» Temperieren Sie vor dem Stoppen der Umwalzung das Thermofluid auf Raumtemperatur.
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Thermofluidkontrolle

Thermofluid wird nicht regelmaRig kontrolliert
VERBRENNUNGEN DURCH REDUZIERTEN SIEDEPUNKT

> Kontrollieren Sie regelmaRig Ihr Thermofluid ob es den Spezifikationen auf dem Sicherheitsda-
tenblatt entspricht.

Thermofluid wird nicht regelmaRig kontrolliert
SACHSCHADEN AM WARMETAUSCHER UND/ODER ELEKTROMECHANISCHEN TEILEN.

> Kontrollieren Sie regelmaRig Ihr Thermofluid ob es den Spezifikationen auf dem Sicherheitsda-
tenblatt entspricht.

Oxidation

Durch Oxidation altert das Thermofluid und verandert seine Eigenschaften (z. B. verringerter Siede-
punkt). Beim Temperieren von hohen Temperaturen kann es, durch den verringerten Siedepunkt, zum
Uberlaufen von sehr heiRem Thermofluid am >ExpansionsgefiR< [18] kommen. Es drohen Verbrennun-
gen der Gliedmalien.

Hygroskopie

Beim kontinuierlichen Temperieren unterhalb der Raumtemperatur reichert sich durch Hygroskopie das
Thermofluid im Laufe der Zeit mit Wasser an. Ein solches Flussigkeitsgemisch bringt den Verdampfer
beim Temperieren im Minusbereich zum Platzen. Verantwortlich hierfiir ist das im Flissigkeitsgemisch
befindliche Wasser, das flr Bildung von Eiskristallen am Verdampfer sorgt. Beim Temperieren von ho-
hen Temperaturen mit einem solchen FlUssigkeitsgemisch wird der Siedepunkt verringert. Beim Tempe-
rieren von hohen Temperaturen kann es, durch den verringerten Siedepunkt, zum Uberlaufen von sehr
heifRem Thermofluid am >ExpansionsgefaB< [18] kommen. Es drohen Verbrennungen der Gliedmalen.

Thermofluidwechsel

Mischen von unterschiedlichen Thermofluidarten im Thermofluidkreislauf
SACHSCHADEN

» Unterschiedliche Thermofluidarten (zum Beispiel Mineraldl, Silikondl, Synthetikol, Wasser etc.)
nicht im Thermofluidkreislauf miteinander mischen.

> Beim Wechsel von einer Thermofluidart auf eine Andere muss der Thermofluidkreislauf gesptilt
werden. Es diirfen keine Reste der vorherigen Thermofluidart im Thermofluidkreislauf verbleiben.

Extern geschlossene Applikation

Beachten Sie beim Wechseln des Thermofluides: - Seite 57, Abschnitt »Extern geschlossene Appli-
kation«. In diesem Abschnitt sind die Entleerung und die Befiillung beschrieben.

Spilen des Thermofluidkreislaufes

Sollwert und Ubertemperaturschutz wird nicht an das Thermofluid angepasst
LEBENSGEFAHR DURCH FEUER
> Der Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes muss an das Thermofluid angepasst werden. Stellen Sie

den Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes 25 K unterhalb des Brennpunktes des Thermofluides ein.
» Der bei der Spiilung eingestellte Sollwert muss an das verwendete Thermofluid angepasst werden.

Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblattes des zu verwendenden Thermofluides
VERLETZUNGEN

> Verletzungsgefahr der Augen, Haut, Atemwege maglich.

» Das Sicherheitsdatenblatt des zu verwendenden Thermofluides ist unbedingt vor Verwendung
zu lesen und dem Inhalt Folge zu leisten.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften/Arbeitsanweisungen.

Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Rutschgefahr durch Boden- und Arbeitsplatzverunreinigung. Reinigen Sie den Arbeitsplatz,
beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. - Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Y V

A\
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Mischen von unterschiedlichen Thermofluidarten im Thermofluidkreislauf

SACHSCHADEN

» Unterschiedliche Thermofluidarten (zum Beispiel Mineraldl, Silikondl, Synthetikol, Wasser etc.)
nicht im Thermofluidkreislauf miteinander mischen.

> Beim Wechsel von einer Thermofluidart auf eine Andere muss der Thermofluidkreislauf gesptilt
werden. Es dirfen keine Reste der vorherigen Thermofluidart im Thermofluidkreislauf verbleiben.

Beispiel: Anschluss
eines Kurzschluss-
schlauches

2111 <121 2y, gl

N2l N1]

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

Heat Transfer Station

Der Pumpenvorlauf darf bei laufendem Temperiergerat tiber die Anschliisse >Umwalzung Aus-
gang< [1] und >Umwadlzung Eingang< [2] nicht abgesperrt werden. Wird das Temperiergerat mit
einem abgesperrten Pumpenvorlauf betrieben, kann die Pumpe wegen Uberhitzung bzw. hoher
Stromaufnahme abgeschaltet werden.

Um Siedeverzlge bei zukinftigen Einsdtzen (z. B. Einsatz eines Silikondls bei Temperaturen oberhalb
ca. 100 °C) zu vermeiden miissen die Innenkomponenten des Temperiergerates ausgetrocknet werden.

» Entleeren Sie das Temperiergerat. - Seite 61, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation entleeren«.

Nach dem Entleeren kdnnen noch Reste von Thermofluid in der Pumpenkammer und den internen Leitun-
gen vorhanden sein. Lassen Sie deshalb das Temperiergerét einige Zeit mit offenen Ventilen stehen.

» Lassen Sie den Entleerungsschlauch an der >Entleerung< [8] montiert.

» Kontrollieren Sie am anderen Ende des Entleerungsschlauches den Fillstand des Auffangbehal-
ters. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid. - Seite 15, Abschnitt »Fachge-
rechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

> SchlieRen Sie die Entleerungsventile am Temperiergerat durch Drehen im Uhrzeigersinn (um 90°
bis zum Anschlag nach rechts drehen).

» Verbinden Sie den >Umwilzung Ausgang< [1] mit dem >Umwilzung Eingang< [2] am Tempe-
riergerat mit einem Kurzschlussschlauch.

Falls die von Ihnen benutzte Applikation (extern geschlossen) auch verschmutzt ist, fiihren Sie die
nachfolgenden Schritte ohne das Anbringen eines Kurzschlussschlauches aus. In diesem Fall lassen
Sie lhre extern geschlossene Applikation am Temperiergerat angeschlossen. Somit spiilen Sie
gleichzeitig das Temperiergerat und lhre Applikation.

» Befiillen Sie das System (minimaler Fillstand) mit dem Thermofluid das Sie verwenden méchten.
- Seite 57, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation befiillen und entliiften«.

> Entliiften Sie das System. - Seite 57, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation befiillen und
entliiften« beschrieben.

» Passen Sie den Sollwert, den Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes und die Sollwertgren-
zen jeweils an das verwendete Thermofluid an. = Seite 56, Abschnitt »Sollwert einstellen,
- Seite 43, Abschnitt »Ubertemperaturschutz (UT) einstellen« und - Seite 55, Abschnitt
»Sollwertgrenzen einstellen«.

» Gehen Sie zum ,Kategorie-Men(“.

> Tippen Sie auf die Kategorie ,Temperierung®.

» Tippen Sie auf die Kategorie ,,Start/Stopp“.

> Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag , Temperierung starten®.

> Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,,OK“. Die Dauer der Spiilung richtet sich nach dem
Verschmutzungsgrad.

> Tippen Sie auf die Kategorie ,Start/Stopp“.

> Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag , Temperierung stoppen®”.

» Bestétigen Sie Ihre Auswahl durch Tippen auf ,,0K“. Die Temperierung wird gestoppt.

» Entleeren Sie das Temperiergerat. - Seite 61, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation entleeren«.

» Wiederholen Sie die Schritte ,,Befiillen”, , Entliften”, ,Temperierung starten/stoppen” und , Ent-
leerung” bis das abgelassene Thermofluid klar bleibt.

» Entfernen Sie den Kurzschlussschlauch nach der vollstiandigen Entleerung des Temperiergerétes.
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Falls Sie gleichzeitig eine benutzte Applikation (extern geschlossen) gespllt haben, so lassen Sie
diese Applikation angeschlossen.

Lassen Sie die >Entleerung< [8] langere Zeit gedffnet, somit kann das im Temperiergerat verblie-
bene Thermofluid verdunsten.

SchlieRen Sie die >Entleerung< [8] nach der Verdunstung der Thermofluidreste.

Demontieren Sie den Entleerungsschlauch.

Entfernen Sie den Auffangbehalter.

Entsorgen Sie den Auffangbehalter inklusive Inhalt. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung.
- Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
SchlieRen Sie Ihre Applikation wieder an. (Nur wenn Sie die Spllung des Thermofluidkreislaufes
mit einem Kurzschlussschlauch durchgefiihrt haben.)

Befillen Sie das Temperiergerdt mit Thermofluid. - Seite 57, Abschnitt »Extern geschlossene
Applikation befiillen und entliiften«.

Entliften Sie das Temperiergerat. - Seite 57, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation befiil-
len und entliiften«. Eine extern offene Applikation muss nicht entliiftet werden.

Starten Sie die Funktion ,,Ausgasen”. - Seite 59, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation
ausgasen«. Eine extern offene Applikation muss nicht ausgegast werden.

Nehmen Sie das Temperiergerat wieder in Normalbetrieb.

YV V VY ¥V V¥V VVVV VY

Reinigung der Oberflachen

Extrem heiBe/kalte Oberflichen, Anschliisse und Thermofluid
VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Je nach Betriebsart konnen Oberflachen, Anschliisse und das temperierte Thermofluid extrem
heil oder kalt sein.

» Direkten Kontakt mit den Oberflachen, Anschlissen und dem Thermofluid vermeiden!

» Tragen Sie lhre personliche Schutzausrlistung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille).

Offen liegende Steckkontakte
SACHSCHADEN DURCH FLUSSIGKEITSEINTRITT

» Schitzen Sie nicht verwendete Steckkontakte mithilfe der mitgelieferten Schutzkappen.
» Oberflachen nur feucht reinigen.

Zur Sauberung der Edelstahloberflachen eignet sich ein handelstibliches Edelstahlpflegemittel. Lack-
flachen reinigen Sie vorsichtig (nur feucht) mit der Lauge eines Feinwaschmittels. Beachten Sie die
fachgerechte Entsorgung von Reinigungs- und Hilfsmittel. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte
Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Kontrolle der Gleitringdichtung

Keine visuelle Kontrolle der Gleitringdichtung
SACHSCHADEN IM TEMPERIERGERAT DURCH UNDICHTE GLEITRINGDICHTUNG

> Die Gleitringdichtung monatlich kontrollieren.
» Bei Undichtigkeit das Temperiergerat auRer Betrieb nehmen und den Customer Support kon-
taktieren. > Seite 84, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Da Gleitringdichtungen nie absolut dicht sind, muss beim Betrieb mit Thermofluiden, welche nur
sehr schwer verdampfen, mit Tropfenbildung an der Gleitringdichtung gerechnet werden. Diese
Tropfen missen bei Bedarf entfernt werden. - Seite 74, Abschnitt »Intervall der Funktions- und
Sichtkontrolle«. Die Dichtigkeit der Gleitringdichtung muss visuell kontrolliert werden, bei einer
Undichtigkeit tritt unterhalb des Temperiergerates das Thermofluid vermehrt aus. Beachten Sie die
fachgerechte Entsorgung von Thermofluid. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von
Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
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7.8 Steckkontakte

HINWEIS Offen liegende Steckkontakte

SACHSCHADEN DURCH FLUSSIGKEITSEINTRITT

» Schutzen Sie nicht verwendete Steckkontakte mithilfe der mitgelieferten Schutzkappen.
» Oberflachen nur feucht reinigen.

Zu allen Steckkontakten gehdren Schutzkappen. Wenn die Steckkontakte nicht benétigt werden,
achten Sie darauf, dass sie durch die Kappen geschiitzt sind.

7.9 Dekontamination/Reparatur

&VORSICHT Einsenden von nicht dekontaminiertem Temperiergerat zur Reparatur

PERSONEN- UND SACHSCHADEN DURCH GEFAHRLICHE MATERIALIEN IM ODER AUF DEM TEM-
PERIERGERAT

Fiihren Sie eine angemessene Dekontamination durch.

Die Dekontamination richtet sich nach Art und Menge der verwendeten Materialien.
Konsultieren Sie hierzu das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Einen vorbereiteten Riicksendeschein finden Sie unter www.huber-online.com.

YV V VY

Sie als Betreiber sind fur die Durchfiihrung einer Dekontamination verantwortlich bevor Fremdper-
sonal mit dem Temperiergerat/Zubehér in Kontakt kommt. Die Dekontamination ist durchzufiihren
bevor das Temperiergerat/Zubehér zur Reparatur oder Uberpriifung versendet wird. Befestigen Sie
am Temperiergerat/Zubehor eine gut sichtbare schriftliche Mitteilung Gber die durchgefiihrte De-
kontamination.

Wir haben fiir Sie zur Vereinfachung des Vorganges ein Formular vorbereitet. Dieses finden Sie unter
www.huber-online.com.
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Sicherheitshinweise und Grundsatze

Anschluss/Anpassung an das Stromnetz wird nicht von einem Elektriker durchgefiihrt und/oder
Anschluss an Stromnetz-Steckdose ohne Schutzkontakt (PE)

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Anschluss/Anpassung an das Stromnetz von einem Elektriker durchfiihren lassen.
» Temperiergerat nur an Stromnetz-Steckdosen mit Schutzkontakt (PE) anschlieBen.

Beschidigte Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Temperiergerat nicht in Betrieb nehmen.

» Temperiergerat von der Stromversorgung trennen.

» Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss von einem Elektriker auswechseln und iberpriifen
lassen.

» Verwenden Sie keine Stromnetz-Leitung die langer als 3 m ist.

Kippgefahr durch unsicheren Stand des Temperiergerates
SCHWERE VERLETZUNGEN UND SACHSCHADEN
» Kippgefahr durch unsicheren Stand des Temperiergerdtes vermeiden.

Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblattes des zu verwendenden Thermofluides
VERLETZUNGEN

> Verletzungsgefahr der Augen, Haut, Atemwege maglich.

» Das Sicherheitsdatenblatt des zu verwendenden Thermofluides ist unbedingt vor Verwendung
zu lesen und dem Inhalt Folge zu leisten.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften/Arbeitsanweisungen.

Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Rutschgefahr durch Boden- und Arbeitsplatzverunreinigung. Reinigen Sie den Arbeitsplatz,
beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. - Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Y V

A\

HeiRes oder sehr kaltes Thermofluid
SCHWERE VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Bevor Sie mit der Entleerung beginnen, missen Sie dafiir sorgen, dass das Thermofluid auf
Raumtemperatur (20 °C) temperiert ist.

» Falls das Thermofluid bei dieser Temperatur fiir eine Entleerung zu viskos ist: Thermofluid

einige Minuten temperieren, bis die Viskositat fiir eine Entleerung ausreicht. Das Thermofluid

niemals mit offener Entleerung temperieren.

Achtung Verbrennungsgefahr bei Entleerung von Thermofluid mit einer Temperatur Gber 20 °C.

Tragen Sie bei einer Entleerung lhre personliche Schutzausriistung.

Nur mit geeignetem Entleerungsschlauch und Auffangbehalter entleeren. Diese missen mit

dem Thermofluid und dessen Temperatur vertraglich sein.

Y VV

Alle Sicherheitshinweise sind wichtig und missen bei der Arbeit entsprechend der Betriebsanlei-
tung beriicksichtigt werden!
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Ausschalten

> Nur giiltig fiir Temperiergerdte mit der Funktion ,,Entleerung:
Damit der Thermofluid- und/oder Kiihlwasserkreislauf vollstandig entleert wird, muss die Funkti-
on ,Entleerung” aktiviert werden. Bei einem wassergekiihlten Temperiergerat wird durch diese
Funktion, je nach Modell, auch das Regelventil im Kiihlwasserkreislauf gedffnet. Ist der Dialog-
Eintrag ,Entleerung” nicht vorhanden, so Gberspringen Sie die nachfolgende Anweisung:
- Tippen Sie nacheinander auf , Kategorie-Men(i“, ,, Temperierung”, ,Start/Stopp“.
- Tippen Sie auf den Dialog-Eintrag ,Entleerung”.
- Bestatigen Sie lhre Auswahl durch Tippen auf ,OK“.
- Lesen Sie die Meldung und bestétigen Sie diese durch Tippen auf ,,0K“.
- Die darauffolgende Meldung nicht mit Tippen auf ,,OK” bestatigen.

> Schalten Sie das Temperiergerat aus.

» Trennen Sie das Temperiergerdt vom Stromnetz-Anschluss.

Temperiergerat entleeren

» Entleeren Sie das Temperiergerat. > Ab Seite 56, Abschnitt »Befiillen, Entliiften, Ausgasen und
Entleeren.

Kiihlwasser ablassen

Diesen Abschnitt miissen Sie nur bei der Verwendung von wassergekiihlten Temperiergeraten
beachten.

Entleerungsvorgang

Unter Druck stehende Kithlwasseranschliisse
VERLETZUNGSGEFAHR
» Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung (z. B. Schutzbrille).

» Offnen Sie vorsichtig den Kiihlwasseranschluss. Langsam aufdrehen (1 - 2 Flanken) und das
Kiihlwasser langsam ablassen.

Gebaudeseitige Absperrventile sind nicht geschlossen
SACHSCHADEN DURCH UBERFLUTUNG DER RAUME
> SchlieRen Sie die gebadudeseitigen Absperrventile in der Kiihlwasserzu- und Kihlwasserriickleitung.

Nicht alle Temperiergerate sind mit der gleichen Kombination von Anschlissen/Entleerungen
ausgestattet. Wenn an lhrem Temperiergerat der Anschluss / die Entleerung nicht vorhanden ist,
so Uberspringen Sie den Punkt.

SchlieRen Sie die gebdudeseitigen Absperrventile in der Kiihlwasserzu- und Kiihlwasserriickleitung.
Platzieren Sie einen Auffangbehalter unterhalb des >Kuihlwassereingang< [13].

Platzieren Sie einen Auffangbehélter unterhalb des >Kithlwasserausgang< [14].

Platzieren Sie einen Auffangbehélter unterhalb der >Kiihlwasserentleerung< [15].

Offnen Sie die >Kiihlwasserentleerung< [15]. Das Kiihlwasser beginnt abzulaufen.

Trennen Sie den >Kiihlwasserausgang< [14] vom gebdudeseitigen Wasserricklauf. Das Kihlwas-
ser beginnt abzulaufen. Kiihlwasser unbedingt vollstandig ablaufen lassen, um Gefrierschaden
bei Transport und Lagerung zu vermeiden!

Trennen Sie den >Kiihlwassereingang< [13] von der gebaudeseitigen Wasserzuleitung.
VerschlieRen Sie die >Kiihlwasserentleerung< [15].

VVVVYY

\ A7

V2.4.0de/09.02.22//17.12



Kapitel 8

8.5

8.6

8.7

8.8

HINWEIS
HINWEIS

Palette mit Vierkant-
holz fir Standgerate

huber

BETRIEBSANLEITUNG

Auffangbehalter deinstallieren

> Entfernen Sie den Schlauch aus dem Auffangbehalter.

» Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerech-
te Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

» Demontieren Sie den Schlauch vom >Uberlauf< [12].

Externe Applikation deinstallieren

» Trennen Sie die externe Applikation vom Temperiergerat.

Verpacken

Bitte verwenden Sie immer die Originalverpackung! = Seite 22, Abschnitt »Auspacken«.

Versand

Temperiergerat wird liegend transportiert
SACHSCHADEN AM KOMPRESSOR
» Temperiergerat nur stehend transportieren.

UnsachgemaBer Transport des Temperiergerdtes
SACHSCHADEN

» Nicht auf den Rollen oder StellfiiRen im LKW transportieren.
» Beriicksichtigen Sie alle Vorgaben in diesem Abschnitt um einen Sachschaden am Temperierge-
rat zu vermeiden.

[Sicherung gegen Verrutschen]

[Gerateabstlitzung]

[Sicherung gegen Verrutschen]

[Platz fur Laufrollen]

[Palette]

Fiir den Transport die Osen auf der Oberseite des Temperiergerites verwenden, falls vorhanden.
Das Temperiergerat nicht alleine und nicht ohne Hilfsmittel transportieren.

= Zum Transport immer die Originalverpackung verwenden.
= Kennzeichnen Sie die aufrechte Transportlage mit Pfeilen auf der Verpackung.
= Das Temperiergerdt unbedingt auf einer Palette stehend transportieren!
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= Anbauteile beim Transport vor Beschddigung schiitzen!

= Beim Transport zum Schutz der Rollen/StellfiiRen das Temperiergerat mit Vierkantholz unterlegen.
= Entsprechend dem Gewicht mit Spanngurten/Zurrbandern sichern.

= Zusatzlich (modellabhdngig) mit Folie, Karton und Umreifungsband sichern.

Entsorgung

Nicht fachgerechte Entsorgung
UMWELTSCHADEN

» Verschittetes/ausgelaufenes Thermofluid muss sofort fachgerecht entsorgt werden. Beachten
Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel: - Seite 15 den Abschnitt
»Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

» Zur Vermeidung von Umweltschiaden lassen sie ,ausgediente” Temperiergerate ausschlieRlich
von zugelassenen Entsorgungsunternehmen (z.B. Kilte-Klima-Fachbetrieben) entsorgen.

Huber Temperiergerate und Huber Zubehor bestehen aus hochwertigen, recyclingfahigen Materialien.
Zum Beispiel: Edelstahl 1.4301/1.4401 (V2A), Kupfer, Nickel, FKM, Perbunan, NBR, Keramik, Kohle,
Al-Oxid, Rotguss, Messing, Messing vernickelt und Silberlote. Durch das fachgerechte Recyceln des Tem-
periergerates und Zubehors helfen Sie aktiv die CO,-Emissionen, bei der Herstellung dieser Materialien zu
reduzieren. Beachten Sie bei der Entsorgung die in hrem Land geltenden Gesetze und Bestimmungen.

Kontaktdaten

Setzen Sie sich vor der Riicksendung Ihres Temperiergerates mit lhrem Lieferanten bzw. lokalen
Fachhandler in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage www.huber-
online.com unter ,Kontakt“. Halten Sie bitte die Seriennummer lhres Temperiergerates bereit. Die
Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild am Temperiergerit.

Telefonnummer: Customer Support

Falls Ihr Land in nachfolgender Liste nicht aufgefiihrt ist: Den zustandigen Servicepartner finden Sie
auf unserer Homepage www.huber-online.com unter ,Kontakt”.

= Huber Deutschland: +49 781 9603 244

= Huber China: +86 (20) 89001381

= Huber India: +91 80 2364 7966

= Huber Ireland: +44 1773 82 3369

= Huber Italia: +39 0331 181493

= Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10

= Huber UK: +44 1773 82 3369

* Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

Telefonnummer: Vertrieb
Telefon: +49-781-9603-123

E-Mail-Adresse: Customer Support

E-Mail: support@huber-online.com

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Diese Bescheinigung muss unbedingt dem Temperiergerat beigelegt werden. - Seite 80, Abschnitt
»Dekontamination/Reparatur«.
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